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1． 研 究 背 景  
 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 定 義 は ， 国 連 ・ 障 害 者 世 界 行 動 計 画 （ 1 9 8 2
年 ） [ 1 ]に よ れ ば ， “ 身 体 的 ， 精 神 的 ， ま た 社 会 的 に 最 も 適 し た 機 能
水 準 の 達 成 を 可 能 と す る こ と に よ っ て ， 各 個 人 が 自 ら の 人 生 を 変 革 し
て い く た め の 手 段 を 提 供 し て い く こ と を 目 指 し ， か つ 時 間 を 限 定 し た
プ ロ セ ス で あ る ． ” 1と さ れ て い る ． リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に は ， 身 体
的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ， 職 業 的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン な ど ， 人 間 的 復 権
に 関 わ る あ ら ゆ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン が あ る が ， 本 研 究 で は ， 主 に ，
身 体 的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ） に 関 連 す る
事 柄 に 言 及 す る ．  
 脳 血 管 障 害 な ど の 神 経 系 疾 患 ， 骨 折 や 変 形 性 関 節 症 な ど の 運 動 器 疾
患 ， 末 梢 神 経 障 害 な ど の 運 動 機 能 障 害 や 感 覚 障 害 を 呈 す る 疾 病 に よ る
病 態 は ， 基 本 動 作 能 力 低 下 や 日 常 生 活 動 作 能 力 低 下 を 生 じ ， Q u a l i t y  
o f  l i f e  ( Q O L )を 大 き く 低 下 さ せ る ． こ れ ら の 疾 病 に よ り 各 種 の 障 害
を 呈 し た 後 は ， 理 学 療 法 や 作 業 療 法 と い っ た リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 受
け な が ら 動 作 能 力 を 向 上 さ せ る ト レ ー ニ ン グ を 実 施 し ， 社 会 復 帰 を 目
指 し て い く こ と が 多 い ． 理 学 療 法 と は ， 「 理 学 療 法 士 及 び 作 業 療 法 士
法 」 第 2 条 [ 2 ]に お い て ， “ 身 体 に 障 害 の あ る 者 に 対 し ， 主 と し て そ
の 基 本 的 動 作 能 力 の 回 復 を 図 る た め ， 治 療 体 操 そ の 他 の 運 動 を 行 な わ
せ ， 及 び 電 気 刺 激 ,マ ッ サ ー ジ ,温 熱 そ の 他 の 物 理 的 手 段 を 加 え る こ と
を い う ” と さ れ ， ま た ， “ 作 業 療 法 と は ， 身 体 又 は 精 神 に 障 害 の あ る
者 に 対 し ， 主 と し て そ の 応 用 的 動 作 能 力 又 は 社 会 的 適 応 能 力 の 回 復 を
                           
1障 害 者 に 関 す る 世 界 行 動 計 画 ： （ 障 害 保 健 福 祉 研 究 情 報 シ ス テ ム
h t t p : / / w w w . d i n f . n e . j p / d o c / j a p a n e s e / i n t l / u n / u n p w d / p o 5 6 p o 9 1 . h t m l
） を 参 考 に し た も の で あ る ． (参 照 日 2 0 1 8 . 0 7 . 0 3 ) .  
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図 る た め ， 手 芸 ， 工 作 そ の 他 の 作 業 を 行 な わ せ る こ と を い う ”  2と 定
義 さ れ て い る ． 本 研 究 に お い て は ， 主 に 動 作 に 対 す る 身 体 的 リ ハ ビ リ
テ ー シ ョ ン を 促 進 す る た め の 筋 電 計 の 利 用 を 論 点 と し て い る た め ， 主
に 立 ち 上 が り や 歩 行 を 含 む 基 本 的 動 作 能 力 の 回 復 に 対 す る 理 学 療 法 の
ア プ ロ ー チ の 観 点 か ら 論 述 す る ．  
 基 本 的 動 作 能 力 が 障 害 さ れ る 運 動 機 能 障 害 に 対 す る 理 学 療 法 の ア プ
ロ ー チ に は ， 筋 力 増 強 訓 練 や 関 節 可 動 域 訓 練 ， 基 本 動 作 練 習 ， 神 経 筋
促 通 法 な ど 多 く の 手 法 が あ り ， 対 象 者 の 運 動 機 能 障 害 の 程 度 や ， そ の
種 類 に よ り ， 適 用 と な る 理 学 療 法 の 手 段 を 医 師 が 処 方 し ， 担 当 療 法 士
が 実 行 す る ． ま た ， 担 当 療 法 士 が 対 象 者 の 身 体 機 能 を 経 時 的 に 評 価 し ，
療 法 士 以 外 の 多 様 な 医 療 福 祉 専 門 職 が 属 す る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン チ ー
ム に 情 報 提 供 す る こ と が 必 要 で あ る ．  
 脳 卒 中 等 の 中 枢 神 経 系 の 疾 患 後 の 運 動 機 能 障 害 に 対 す る 理 学 療 法 の
大 半 は ， 筋 力 低 下 や 運 動 麻 痺 を 呈 し た 筋 を 協 調 的 に 働 か せ る た め の ，
神 経 筋 再 教 育 を 目 的 と し た も の で あ る ． ま た ， 運 動 器 疾 患 後 の 理 学 療
法 で は ， 筋 力 向 上 を 目 的 と し た 筋 力 増 強 訓 練 を 行 う こ と が 多 い ． ま た ，
一 度 ， な ん ら か の 原 因 で 身 体 運 動 を 実 施 す る こ と が 出 来 な く な り ， 投
薬 や 治 療 の 結 果 ， 一 つ 一 つ の 器 官 が 修 復 し た と し て も ， 身 体 運 動 全 体
と し て の 運 動 学 習 が 成 さ れ な け れ ば ， 協 調 性 を 持 っ た 円 滑 な 運 動 を 実
施 す る こ と が 出 来 な い ． 人 間 の 運 動 は ， 大 脳 皮 質 運 動 野 か ら の イ ン パ
ル ス が 最 終 的 に 末 梢 の 筋 の 収 縮 と い う 形 で 発 揮 さ れ る ． リ ハ ビ リ テ ー
                           
2理 学 療 法 士 及 び 作 業 療 法 士 法 (昭 和 四 十 年 六 月 二 十 九 日 法 律 第 百 三 十
七 号 )： （ 厚 生 労 働 省 h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 5 - S h i n g i k a i -
1 0 8 0 1 0 0 0 - I s e i k y o k u - S o u m u k a / 0 0 0 0 1 6 8 9 9 8 . p d f） を 引 用 し た も の で あ
る ． (参 照 日 2 0 1 8 . 0 7 . 0 3 ) .  
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シ ョ ン で は ， 中 枢 神 経 系 の 脳 に 直 接 ア プ ロ ー チ す る に せ よ ， 末 梢 の 筋
や 末 梢 神 経 に ア プ ロ ー チ す る に せ よ ， 目 的 と す る 筋 が ど の タ イ ミ ン グ
で ， ど の 程 度 の 筋 出 力 を 発 揮 で き て い る か を 医 師 や 療 法 士 が 測 定 す る
必 要 が あ り ， 理 学 療 法 前 後 の 筋 出 力 を 測 定 す る こ と に よ っ て ， そ の 効
果 判 定 や ， 治 療 方 針 の 決 定 を 円 滑 に 行 う こ と が 可 能 と な る ．  
 筋 出 力 を 測 定 す る 手 段 と し て は ， 1） パ フ ォ ー マ ン ス を 測 定 す る も
の ， 2） 筋 電 位 を 測 定 す る も の の 2 種 類 に 分 類 で き る ． 1） に つ い て は ，
ト ル ク マ シ ー ン (図 1 )や H a n d  H e l d  D y n a m o m e t e r（ 以 下 ， H H D） (図 2 )
と い っ た 機 器 を 利 用 し ， 関 節 運 動 時 の モ ー メ ン ト （ ト ル ク ） を 測 定 す
る 方 法 や ， M a n u a l  M u s c l e  T e s t i n g（ 以 下 ， M M T） と い う 対 象 者 に 関 節
運 動 を さ せ る 際 に 検 査 者 が 徒 手 に よ る 抵 抗 を 加 え ， そ の 抵 抗 に 抗 し て
運 動 を 行 う 際 に 検 査 者 が 主 観 的 に 受 け た 抵 抗 感 に よ っ て 7 段 階 （ 1，
2， 2 +， 3， 3 +， 4， 5） の 順 序 尺 度 を 用 い て 段 階 付 け す る も の が あ る ．  
 
  
図 1． ト ル ク マ シ ー ン B I O D E X
（ 酒 井 医 療 株 式 会 社 H P [ 3 ]よ り 引
用 ）  
図 2． ハ ン ド ヘ ル ド ダ イ ナ モ メ ー タ
μ T A S  F - 1（ ア ニ マ 株 式 会 社 ）  
デ ー タ 表 示 部  フ ォ ー ス プ レ ー ト 部  
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ト ル ク マ シ ー ン は ， 大 型 で 携 帯 が 困 難 で あ る た め ， 研 究 目 的 で 使 用 さ
れ る こ と が 多 く ， 日 常 的 な 臨 床 場 面 で 測 定 デ ー タ を 計 測 し た り 共 有 し
た り す る こ と は 困 難 で あ る ． H H D は ， 携 帯 可 能 で あ り 簡 便 に 測 定 で き
る が ， 徒 手 に て 装 置 を 身 体 に 当 て る た め ， そ の 再 現 性 は 妥 当 性 に 欠 け
る と さ れ て い る ． そ こ で ,平 澤 ら [ 4 ]は H H D と 固 定 ベ ル ト を 併 用 す る こ
と で 膝 伸 展 筋 の 等 尺 性 筋 力 値 を ト ル ク マ シ ー ン 機 器 と 比 較 検 討 し 測 定
妥 当 性 を 示 し て い る ． ま た ， 神 谷 ら の 報 告 [ 5 ]で は ， 自 家 製 の 装 置 を
H H D と 併 用 す る こ と で 測 定 妥 当 性 を 高 め て い る ． し か し な が ら ， パ フ
ォ ー マ ン ス に よ り 筋 出 力 を 測 定 す る H H D に よ る 測 定 方 法 は ， 複 数 の 筋
群 が 関 節 運 動 に 関 わ っ て い る た め ， 神 経 筋 再 教 育 や 筋 力 増 強 を 行 い た
い 目 的 の 筋 の み を 抽 出 し て ， そ の 筋 出 力 を 測 定 す る こ と は 困 難 で あ り ，
実 際 に パ フ ォ ー マ ン ス の 際 に 目 的 筋 が 活 動 し て い る か は 不 明 で あ る ．  
 ま た ， 徒 手 に よ る 筋 力 測 定 を 行 う M M T は ， 検 査 者 の 主 観 で 判 断 す る
た め ， 客 観 的 な 評 価 と は な ら な い と い っ た 問 題 が あ る ． 北 川 ら の 報 告
[ 6 ]に よ れ ば ， M M T 3＋ 以 上 の 測 定 で は ， 検 査 者 の 主 観 の 影 響 が 大 き い
た め ， 客 観 的 な 機 器 を 用 い た 測 定 法 を 併 用 す べ き で あ る と 述 べ て い る ．    
 2） の 筋 電 位 を 測 定 す る も の に つ い て は ， 筋 電 計 測 に よ る も の が 主
で あ る ． こ の 方 法 で は ， 目 的 筋 を 直 接 測 定 す る た め ， 神 経 筋 再 教 育 ，
筋 力 増 強 を 行 い た い 際 の 目 的 と す る 筋 そ の も の の 活 動 を 確 認 し ， 筋 の
出 力 を 計 測 し た い 場 合 は 筋 電 計 に よ る 測 定 が 適 切 と 考 え ら れ る ．   
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1.1  表 面 筋 電 図 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン で の 必 要 性  
 1 . 1 . 1  計 測 器 と し て の 表 面 筋 電 計  
 表 面 筋 電 図 は ， 体 表 上 に 貼 り 付 け た 金 属 電 極 や パ ッ ド 状 ゲ ル 電 極 に
よ り ， 対 象 筋 の 活 動 を 感 知 す る も の で あ る ． 利 点 と し て は 身 体 へ の 侵
襲 が ほ と ん ど な く ， 利 用 に 際 し て の 免 許 等 も 必 要 な い た め ， 誰 で も 使
用 可 能 と い う こ と で あ る ． 表 面 筋 電 図 の 簡 便 さ に よ り ， 臨 床 に お い て
実 用 的 で あ る と 考 え ら れ ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 分 野 に お い て 運 動 や 動
作 の 解 析 に も ， 表 面 筋 電 図 が 利 用 さ れ る こ と が 多 い [ 7 ] [ 8 ]． 一 つ の 脊
髄 運 動 ニ ュ ー ロ ン と 幾 つ か の 筋 線 維 で 運 動 単 位 （ M o t o r  U n i t） が 構 成
さ れ て い る が ， 筋 電 位 は ， 脊 髄 の 運 動 ニ ュ ー ロ ン に 支 配 さ れ て い る 幾
つ か の 筋 線 維 か ら 神 経 筋 接 合 部 に 神 経 イ ン パ ル ス が 到 達 す る と ， 神 経
伝 達 物 質 の ア セ チ ル コ リ ン が 遊 離 さ れ ， こ れ が 引 き 金 と な り 神 経 と 筋
の 接 合 す る 膜 に 興 奮 を 生 じ さ せ る ． こ れ は ， 脱 分 極 と 呼 ば れ ， 安 静 時
の - 6 0 - 9 0 m V か ら 急 速 に 筋 細 胞 内 部 は 3 0 - 5 0 m V と な る ． こ の 際 の 電 位 変
化 を 筋 活 動 電 位 と い い ， こ の 電 位 を 記 録 し た も の が 筋 電 図 で あ る ． 導
出 さ れ た 筋 電 位 は 0 . 0 1 - 1 0 m V と 微 小 で あ り ， 増 幅 器 を 利 用 し て 増 幅 し
可 視 化 す る [ 9 ]．  
 筋 電 位 を 計 測 す る 筋 電 計 は ， こ れ ま で 医 療 者 側 の 診 断 に 関 わ る 計 測
機 器 の 要 素 が 強 い も の で あ っ た ． 診 断 （ 評 価 ） 的 利 用 と し て は ， 患 者
の 神 経 損 傷 の 程 度 を 検 査 し ， 診 断 目 的 や ， 筋 活 動 の 指 標 と し て 筋 電 位
の 大 き さ を 把 握 す る た め の 検 査 手 段 と し て 筋 電 図 検 査 が 用 い ら れ る こ
と が 多 い ． こ の 筋 電 図 検 査 に よ っ て ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 実 施 前 後 の
効 果 判 定 も 行 う こ と が 可 能 と な る ．   
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 1 . 1 . 2  治 療 機 器 と し て の 表 面 筋 電 計  
 表 面 筋 電 計 は ， 診 断 的 利 用 と し て だ け で な く ， 治 療 機 器 と し て も 利
用 さ れ る ． 運 動 学 習 の 観 点 か ら は ， 対 象 者 自 身 が ， 自 ら の 筋 出 力 が ど
の 程 度 か を 知 る こ と は ， 誤 差 学 習 を 行 う 上 で 非 常 に 重 要 で あ る ． ま た ，
療 法 士 が 運 動 療 法 実 施 時 に ， 対 象 者 の 筋 出 力 を 客 観 的 な 数 値 で 把 握 す
る こ と で ， 回 復 の 程 度 や 運 動 学 習 過 程 を 知 り ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン チ
ー ム 内 の 連 携 に 役 立 て る こ と が 可 能 と な る ． さ ら に ， 対 象 者 と 療 法 士
の 間 の 共 通 言 語 と し て ， 筋 電 計 を 利 用 す る こ と も 必 要 で あ る ． 1 9 6 0
年 代 に B a s m a j i a n [ 1 0 ]は ,筋 に 直 接 挿 入 し た 針 電 極 か ら 記 録 さ れ た 筋
電 位 活 動 を オ シ ロ ス コ ー プ 上 に 表 示 し ， 被 験 者 が そ の 筋 活 動 を 注 視 す
る こ と に よ っ て ， 単 一 の 運 動 単 位 を 個 別 に 活 動 さ せ る こ と が 可 能 で あ
る こ と を 報 告 し た ． B a s m a j i a n の 報 告 以 降 ， こ の 手 法 は 筋 電 図 バ イ オ
フ ィ ー ド バ ッ ク （ 以 下 ， E M G — B F） 療 法 と し て 拡 ま り ， さ ら に 針 電 極 よ
り も 日 常 的 に 簡 易 に 利 用 で き る 表 面 電 極 に 入 れ 替 わ り ， 利 用 さ れ る よ
う に な っ た [ 1 1 ]． E M G — B F 療 法 は ， 動 作 時 の 筋 電 位 を 視 覚 的 ・ 聴 覚 的
に 確 認 し ， そ れ に 基 づ き 自 ら 運 動 を 調 整 ・ 制 御 す る こ と で 運 動 学 習 を
促 進 ， 運 動 機 能 を 回 復 さ せ よ う と す る も の で あ り ， 運 動 学 習 を 促 進 す
る ツ ー ル と し て ， 筋 電 図 を 視 覚 的 ， 聴 覚 的 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク に 用
い る E M G — B F も 理 学 療 法 ア プ ロ ー チ の 1 手 法 と な っ て い る ． 才 藤 は ，
E M G — B F を 運 動 学 習 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 強 調 し た 重 要 な 一 戦 術 で あ る
[ 1 2 ]と 述 べ て お り ， 神 経 筋 疾 患 で の 重 要 な 治 療 法 の 一 つ と さ れ て い る ．  
 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 に 対 す る E M G - B F 療 法 の 効 果 に つ い て の 研 究 報 告 は
散 見 さ れ る ． Doğ a n - A s l a n ら [ 1 3 ]は ， 2 0 名 の 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 に 対 し
て 3 週 間 の 手 関 節 屈 筋 群 の 痙 縮 を 緩 和 さ せ る E M G — B F を 週 5 回 ， 1 日
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2 0 分 実 施 し ， コ ン ト ロ ー ル 群 と 比 較 し て 筋 緊 張 と 運 動 麻 痺 の ス コ ア
が 有 意 に 改 善 し た こ と を 示 し て い る ． ま た ， 脳 卒 中 患 者 の 下 肢 に 対 す
る E M G — B F で は ， I n t i s o ら [ 1 4 ]が ， コ ン ト ロ ー ル 群 と 比 較 し ， 8 名 の
患 者 に お い て E M G — B F は 歩 行 中 の 下 垂 足 が 遊 脚 期 で 有 意 に 減 少 し た こ
と を 報 告 し て い る ． ま た ， E M G - B F 装 置 を 用 い る こ と に よ り ， 歩 行 中
の 筋 再 教 育 や 運 動 学 習 へ の 効 果  [ 1 5 ]  [ 1 6 ]  [ 1 7 ]  や ,  ト レ ッ ド ミ ル 歩
行 訓 練 と の 併 用 で ， 歩 行 速 度 ， ス ト ラ イ ド 長 の 有 意 な 改 善 [ 1 8 ]  が あ
っ た と の 報 告 も あ る ． 脳 卒 中 後 の 下 肢 機 能 に 対 す る E M G — B F の 効 果 に
関 す る メ タ ア ナ リ シ ス を 実 施 し た M o r e l a n d ら [ 1 9 ]は ， 従 来 の 治 療 に
加 え て E M G — B F を 実 施 す る こ と が ， 脳 卒 中 患 者 の 足 関 節 背 屈 筋 力 の 増
強 に は 有 効 で あ る こ と を 示 し て い る ． ま た ， 足 関 節 可 動 域 や 歩 行 中 の
ス ト ラ イ ド 改 善 に は 不 十 分 な 結 果 で あ っ た も の の ， 統 計 学 的 に は 有 意
で な い が ， E M G — B F は 歩 行 中 の 足 関 節 可 動 域 の 改 善 や 歩 行 ス ピ ー ド ，
歩 容 の 質 を 上 げ る 可 能 性 が あ り ， よ り 大 規 模 な さ ら な る 研 究 報 告 が 必
要 と 述 べ て い る ． 本 邦 に お い て は 海 外 よ り 研 究 報 告 は 少 な い が ， 甲 田
ら [ 2 0 ]  は ,脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 の 歩 行 前 後 で 麻 痺 側 前 脛 骨 筋 ， 長 腓 骨 筋 ，
中 殿 筋 に 対 し ， E M G - B F を 用 い て ， 歩 行 時 の 麻 痺 側 の 振 り 出 し と 股 関
節 ， 膝 関 節 の 関 節 可 動 範 囲 が 改 善 さ れ ， 歩 幅 の 対 称 性 が 向 上 し ， ま た ，
介 入 前 後 の 心 理 状 態 も 改 善 さ れ ， 抑 う つ 傾 向 が 軽 減 し た と 報 告 し て い
る ． ま た ， 日 本 脳 卒 中 学 会 脳 卒 中 ガ イ ド ラ イ ン 2 0 1 5 [ 2 1 ]に お い て ，
歩 行 障 害 に お け る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 対 し て は ， E M G - B F は 歩 行 の
改 善 ， 足 関 節 背 屈 の 改 善 に 効 果 が あ り （ レ ベ ル １ ） ， ま た 反 張 膝 に も
効 果 が あ る と の 記 載 が あ り ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン で の 推 奨 レ ベ ル は グ
レ ー ド B と な っ て い る ． こ の グ レ ー ド B は ， 脳 卒 中 の r e c o m m e n d a t i o n  
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g r a d e に 関 す る 脳 卒 中 ガ イ ド ラ イ ン 委 員 会 の 分 類 （ 2 0 1 5） [ 1 8 ]に よ る
と ， 5 段 階 の グ レ ー ド の う ち “ 行 う よ う 勧 め ら れ る ” も の で あ り ， 推
奨 グ レ ー ド の 上 位 2 番 目 で あ る ． 脳 卒 中 患 者 に お い て は ,  1 0 m 最 大 歩
行 速 度 が 高 い ほ ど ， A D L 能 力 が 向 上 す る 傾 向 が あ る と 報 告 さ れ て お り
[ 2 2 ]  ,  E M G - B F 療 法 を 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 の 歩 行 訓 練 に 組 み 込 む こ と で ，
患 者 の 歩 行 能 力 の 改 善 ,  A D L 能 力 の 向 上 が 期 待 で き る こ と が 予 測 さ れ
る ． ま た ， 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 に 限 ら ず ， 歩 行 能 力 の 向 上 は 移 動 の 自 立
と 密 接 で あ る た め ,  下 肢 の 運 動 障 害 を 有 す る 患 者 の 日 常 生 活 動 作 （ 以
下 ， A D L） の 改 善 に 大 き な 影 響 を 与 え る 要 因 で あ る ．  
 運 動 器 疾 患 患 者 に 対 し て は ， 海 外 で は 多 く の 研 究 報 告 が な さ れ て い
る が ， H o l t e r m a n n ら [ 2 3 ]が ， 選 択 的 に 収 縮 さ せ る こ と が 困 難 な 肩 甲
帯 周 囲 筋 を 対 象 と し て ， E M G - B F を 利 用 し ， 患 者 が こ れ ら の 筋 の 選 択
的 収 縮 を 学 習 し ， 筋 の イ ン バ ラ ン ス の 改 善 に 成 功 し た と 報 告 し て い る ．
ま た ， 女 性 の 尿 漏 れ 改 善 目 的 に て 骨 盤 底 筋 群 に 対 す る 選 択 的 な 筋 収 縮
を コ ン ト ロ ー ル す る ト レ ー ニ ン グ と し て E M G - B F の 効 果 を 検 討 し た メ
タ ア ナ リ シ ス の 報 告 も あ る [ 2 4 ]． 筋 収 縮 を 生 じ さ せ る だ け で な く ， 制
御 す る と い う 点 で は ， 頸 部 痛 や 肩 関 節 痛 の 改 善 に 脊 髄 損 傷 患 者 に 対 し
て E M G - B F に よ っ て 筋 緊 張 緩 和 が 可 能 で あ り 疼 痛 が 改 善 し た と の 報 告
[ 2 5 ]も あ る ． 本 邦 に お い て は ， 人 工 膝 関 節 置 換 後 の 患 者 に 対 し て ，
E M G − B F 療 法 が 非 常 に 有 用 で あ る と 示 さ れ て お り [ 2 6 ]， 運 動 器 疾 患 患
者 に 対 し て も ， 単 な る 筋 力 増 強 と い う よ り は ， 筋 出 力 の 制 御 能 力 の 学
習 に E M G - B F が 使 用 可 能 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い る ．  
 歯 科 分 野 に お い て は ， 1 9 9 0 年 代 よ り ， 咬 合 時 の 咀 嚼 筋 ， 咬 筋 の 咬
合 力 の 測 定 に 筋 電 図 測 定 を 利 用 し よ う と す る 動 き が あ る [ 2 7 ]  [ 2 8 ]．
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そ し て ， 咬 合 力 が 筋 電 図 に よ り 測 定 で き る こ と を 利 用 し ， 噛 み 締 め 症
候 群 と い っ た 日 常 的 に 咬 合 力 の コ ン ト ロ ー ル が う ま く 出 来 な い 症 例 に
対 し ， 咀 嚼 筋 に 対 し て E M G - B F を 実 施 し ， 短 期 的 ， 長 期 的 な 効 果 に つ
い て の 報 告 が 認 め ら れ る [ 2 9 ]  [ 3 0 ]  [ 3 1 ]．  
 そ の 他 に も ， 精 神 的 な 要 因 が 大 き く ， 決 定 的 な 治 療 法 が な い と さ れ
て い た 書 痙 と 呼 ば れ る 書 字 の 際 に 筋 緊 張 が 亢 進 し ， 振 戦 や 硬 直 に よ っ
て 文 字 を 書 く こ と が 出 来 な い 疾 患 に 対 し て ， E M G - B F の 効 果 が あ っ た
と の 報 告 [ 3 2 ]や ， 同 様 に ， 心 身 症 に 近 い と さ れ て い た 斜 頚 や 嚥 下 障 害
に 対 し て の 効 果 も 示 さ れ て い る [ 3 3 ]  [ 3 4 ]． こ の よ う に 遠 位 末 梢 の 筋
出 力 の 制 御 を す る こ と で ， 筋 活 動 の 促 通 と 制 御 を 行 う E M G - B F の 効 果
に つ い て は ， 疾 患 や 病 期 を 問 わ ず 適 応 が 示 さ れ て い る が ， 本 邦 に お い
て は ， シ ン グ ル ケ ー ス の 症 例 報 告 や ， 小 規 模 の 研 究 報 告 が 散 見 さ れ て
い る に 過 ぎ ず ， ま た 一 般 的 に も ， E M G - B F に 使 用 さ れ る 機 器 が 流 通 し
て い る と は 言 え な い の が 現 状 で あ る ．  
 
1.2 筋 電 計 の 普 及 に 対 す る 阻 害 因 子  
 現 在 ， 本 邦 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 場 面 で 利 用 さ れ て い る 筋 電 計 は ，  
病 院 ， 診 療 所 に 設 置 さ れ て い る 市 販 の 筋 電 計 が 大 半 で あ る ． そ れ ら の
機 器 の 価 格 帯 は ， 数 十 万 か ら 数 百 万 円 で あ り ， 各 施 設 は 1 台 保 有 で き
る か 否 か の 状 況 で あ る ． 代 表 的 な 筋 電 計 に は ， ニ ュ ー ロ パ ッ ク M E B シ
リ ー ズ （ 日 本 光 電 社 製 ） [ 3 5 ] （ 図 3 ） ， ホ ル タ ー 筋 電 図 M E 3 0 0 0
（ T h o u g h t T e c h n o l o g y 社 製 ） [ 3 6 ] （ 図 4 ） ， M y o T R A C E 4 0 0 （ N o r a x o n  
U . S . A 社 製 ） [ 3 7 ]（ 図 5） な ど が あ る ． ニ ュ ー ロ パ ッ ク M E B シ リ ー ズ
は ， 6 チ ャ ン ネ ル か ら 1 2 チ ャ ン ネ ル の 筋 電 計 を 備 え て お り ， 本 邦 で
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は 医 師 の 筋 電 図 を 用 い た 神 経 筋 の 機 能 診 断 に ， よ く 使 用 さ れ て い る ．
価 格 帯 は 8 0 0 - 1 0 0 0 万 円 で あ り ， か な り 高 価 格 で あ る ． ホ ル タ ー 筋 電
図 M E 3 0 0 0 は 2 チ ャ ン ネ ル の 筋 電 計 で あ る が ， 筋 電 計 の 中 で は 低 価 格
に 分 類 さ れ ， そ の 価 格 は 約 1 0 0 万 円 で あ る ． さ ら に ， M y o T R A C E 4 0 0 は ，
多 機 能 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 訓 練 装 置 で あ り ， 価 格 は 約 6 0 万
円 で あ る （ 2 0 1 8 年 6 月 1 1 日 現 在 ） ． こ れ ら の 価 格 帯 を 鑑 み る と ， 医
療 機 器 と し て は M y o T R A C E 4 0 0 の よ う に 比 較 的 低 価 格 の も の も あ る が ，
日 常 的 に 一 般 の 使 用 者 が 利 用 す る 機 器 と 考 え る と 高 額 で あ る こ と は 否
め な い ． ま た ， こ れ ら の 機 器 の 消 耗 品 で あ る コ ー ド 類 に つ い て も ， 1
本 1 0 万 円 と い っ た 高 額 な 価 格 が 設 定 さ れ て お り ， 故 障 し た 際 に 療 法
士 が 対 応 で き な い 現 状 に あ る ．  
 ま た ， 日 本 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 会 の 研 修 施 設 4 5 3 施 設 を 対 象 と
し ， 研 修 施 設 に 備 え る べ き 運 動 療 法 機 器 を 提 案 す る た め に ア ン ケ ー ト
図 3． 筋 電 図 ・ 誘 発 電 位 検 査 装 置  
M E B - 2 3 0 0 ニ ュ ー ロ パ ッ ク  X 1（ 日
本 光 電 ） [ 3 5 ]よ り 引 用 ．  
 
図 4 ． ホ ル タ ー 筋 電 図 M E 3 0 0 0
（ T h o u g h t T e c h n o l o g y 社 製 ） [ 3 6 ]
よ り 引 用 ．  
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調 査 を 実 施 し た 越 智 ら （ 2 0 0 8） の 「 運 動 療 法 機 器 ・ 作 業 療 法 機 器 の 使
用 頻 度 お よ び そ の 効 果 」 に 関 す る 報 告 [ 3 8 ]に よ れ ば ， 計 測 評 価 機 器 の
中 で ， 研 修 施 設 の 保 有 の 筋 電 計 は 約 4 5％ と 所 有 率 が 低 く ， 使 用 頻 度
も 低 か っ た ． 血 中 酸 素 濃 度 を 測 定 す る パ ル ス オ キ シ メ ー タ の 9 0％ と
比 較 す る と 臨 床 現 場 で の 所 有 ， 使 用 の 制 限 が 認 め ら れ た ． ま た ， 運 動
療 法 機 器 で は ， バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク シ ス テ ム の 施 設 所 有 率 は 3 3 %で
あ っ た ． し か し な が ら ， 機 器 購 入 希 望 率 は 調 査 対 象 の 運 動 療 法 機 器
2 6 機 器 の 中 で も っ と も 高 く ， 臨 床 で の 購 入 要 望 は 高 い が ， 高 額 で あ
る た め ， 導 入 が 遅 れ て い る 機 器 で あ る と 予 想 さ れ た ． こ れ は ， 日 常 的
な 理 学 療 法 ・ 作 業 療 法 の 場 面 に お け る 患 者 ， 利 用 者 の 筋 出 力 の 評 価 ツ
ー ル 機 器 と し て も ， 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 療 法 の 機 器 と し て も ，
現 状 で は 日 常 的 に 臨 床 上 で 筋 電 計 を 用 い ら れ る こ と は 非 常 に 少 な く
図 5 ． M y o T R A C E 4 0 0 . （ N o r a x o n  
U . S . A 社 製 ） [ 3 7 ]よ り 引 用 ．  
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[ 3 9 ] [ 4 0 ]， 残 念 な が ら 患 者 ・ 利 用 者 ， 療 法 士 の 両 者 に お い て ， 利 用 機
会 が 限 定 さ れ た も の と な っ て い る こ と を 示 し て い る ． 日 本 に お け る バ
イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 療 法 用 筋 電 計 は ， 1 9 9 0 年 代 に ， 慶 應 義 塾 大 学 月
が 瀬 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー に て 開 発 さ れ た 筋 電 位 を 聴 覚 に よ り
フ ィ ー ド バ ッ ク す る 装 置 （ K R - 1 M Y O M E T E R） が 始 ま り で あ っ た （ 図 6） ．
当 時 の 価 格 は 約 1 0 万 円 で あ り ， 完 売 し た が ， そ の 後 バ イ オ フ ィ ー ド
バ ッ ク 療 法 が 日 本 に お い て 広 ま る こ と は な か っ た ．  
 
  
図 6． K R - 1 M Y O M E T E R .  
（ 発 売 元 :株 式 会 社 江 松 ， 製 造 元 ： 三 栄 メ デ ィ ス 株 式 会 社 ）  
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稲 森 ら は ， “ わ が 国 に お け る バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 研 究 ” の 報 告
[ 4 1 ]の 中 で ， 専 門 家 に 対 す る ア ン ケ ー ト 結 果 を ま と め て い る ． バ イ オ
フ ィ ー ド バ ッ ク 機 器 の 家 庭 利 用 に つ い て は ， 9 7 名 中 の 専 門 家 の う ち
2 1 名 が 条 件 に 関 わ ら ず “ 結 構 で あ る ” （ と く に 条 件 は な く と も 家 庭
利 用 は 構 わ な い ） し て お り ， 専 門 家 の 指 導 の 下 で あ れ ば ， と の 条 件 つ
き で は 5 6 名 が 賛 成 し て い る ． ま た ， 臨 床 応 用 に お け る 種 々 あ る フ ィ
ー ド バ ッ ク 手 法 の 中 で ， 最 も 多 く 使 用 さ れ て い る の も ， 支 持 さ れ て い
る の も 筋 電 図 を 利 用 し た も の で あ っ た ．  
ま た ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 携 わ る 療 法 士 養 成 校 の 教 育 現 場 に お い
て も ， 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 療 法 は 国 家 試 験 出 題 範 囲 で あ る に
も か か わ ら ず ， 機 器 が 高 価 で 筋 電 計 の 保 有 数 が 少 な い た め ， 講 義 ・ 実
習 中 は 複 数 名 で 共 有 使 用 す る な ど し て お り ， 学 生 が 筋 電 計 に 直 接 触 れ
る 機 会 が 限 ら れ て い る ． さ ら に ， 筋 電 計 は 一 般 的 に 入 手 し に く い 機 器
で あ り ， イ ン タ ー ネ ッ ト 通 信 販 売 サ イ ト A m a z o n . c o . j p  [ 4 2 ]に お い て
“ 筋 電 図 ” ， “ 筋 電 計 ” で 検 索 し た も の の ， 商 品 は 一 つ も ヒ ッ ト し な
か っ た ． （ 2 0 1 8 年 6 月 1 1 日 現 在 ． ） こ れ は ， 日 本 国 内 で 医 療 関 係 者
以 外 の 者 が 一 般 的 に 筋 電 計 を 購 入 す る こ と が 難 し い こ と を 示 し て い る ．  
 以 上 を ま と め る と ， 筋 電 計 の 社 会 に お け る 普 及 の 阻 害 因 子 と し て ，
第 1 に “ 装 置 の 高 コ ス ト ” が 挙 げ ら れ ， 第 2 に ， “ 機 器 の 操 作 性 ” が
悪 く ， 操 作 に 熟 練 し た 者 で な け れ ば 扱 う こ と や 表 示 内 容 の 解 釈 が 困 難
で あ る 事 が 挙 げ ら れ る ． こ れ は ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 実 施 す る 療 法
士 と 利 用 者 の 双 方 に 該 当 す る 問 題 で あ る ． 第 3 に ， “ 親 近 性 が な い ”
こ と で あ る ． 体 重 ， 関 節 角 度 や 体 温 ， 心 拍 や 血 圧 の 測 定 と 比 較 す る と ，
筋 電 位 を 測 定 す る こ と は 療 法 士 に も ， 養 成 校 学 生 ， 一 般 社 会 に お い て
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も 一 般 的 で な い ． 従 っ て ， 一 般 的 な 店 舗 に も ， 通 信 販 売 サ イ ト に お い
て も 現 状 で は 販 売 さ れ て は い な い ． ま た ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 専 門 家
を 目 指 す 理 学 療 法 士 の 学 生 が 病 院 ・ 施 設 に 臨 床 実 習 に 赴 く 際 は ， 関 節
角 度 計 や ， 反 射 の 測 定 を す る 打 腱 噐 ， 血 圧 計 の 扱 い は 習 得 し ， 購 入 し
て 赴 く こ と が 多 い が ， 筋 電 計 を 一 人 一 台 持 参 し て 測 定 す る よ う な 環 境
は 現 在 の と こ ろ 全 く 整 備 さ れ て い な い ． し か し な が ら ， 対 象 者 の 日 常
生 活 動 作 を 困 難 に し て い る 原 因 に は 筋 活 動 が 必 ず 関 わ っ て お り ， 筋 電
位 を 測 定 す る こ と は 関 節 角 度 と 同 等 に リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン
グ の 評 価 に と っ て 重 要 で あ る ．  
 
1.3 問 題 解 決 手 段  
 研 究 背 景 を 踏 ま え ， 問 題 解 決 の 方 法 を 以 下 の 3 つ と 考 え た ． 第 1 に ，
筋 電 計 の 低 コ ス ト 化 で あ る ． 低 コ ス ト 化 を 図 る た め に は ， 市 販 さ れ て
い る 材 料 （ 電 子 部 品 ） を 部 品 と し て 利 用 し ， そ れ を 組 み 立 て て 製 作 す
る 方 法 が 挙 げ ら れ る ． 村 岡 ら [ 4 3 ]は ， 2 0 1 4 年 に 市 販 の 電 子 部 品 を 組
図 7． 低 コ ス ト E M G - B F 装 置 （ 村 岡 ， 2 0 1 4） [ 4 3 ]よ り 引 用 ．  
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み 合 わ せ た ス テ レ オ マ イ ク 入 力 端 子 を 用 い た 低 コ ス ト 2 c h 筋 電 図 バ イ
オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 （ 図 7） を 発 表 し て い る ． こ れ は ， 2 チ ャ ン ネ
ル の 筋 電 計 で あ る が ， 価 格 が 5 , 0 0 0 円 以 内 と 抑 え ら れ て お り ， 価 格 面
で の 問 題 解 決 方 法 と し て は 適 切 で あ る ．  
第 2 に ， 機 器 の 操 作 性 の 改 良 で あ る ． 既 存 の 市 販 さ れ て い る 筋 電 計
は ， 接 続 方 法 や セ ッ ト ア ッ プ が 複 雑 で あ っ た り ， 機 器 に 付 属 し た ソ フ
ト や モ ニ タ ー が 新 た に 必 要 で あ っ た り す る こ と が 多 く ， そ の 使 用 方 法
か ら 学 ぶ 必 要 が あ る ． ま た ， 運 搬 に キ ャ ス タ ー 付 ワ ゴ ン を 利 用 し な い
と な ら な い よ う な 手 間 が か か る 機 器 も 多 い ． 利 用 の 簡 易 化 を 図 る た め
に は ， 日 常 的 に 操 作 に 慣 れ て い る 一 般 的 な 機 器 を 利 用 す る こ と に よ り ，
操 作 性 を 簡 素 化 し ， 軽 量 化 す る こ と が 必 要 と 考 え ら れ る ．  
 第 3 と し て ， 親 近 性 を 高 め る た め に は ， 低 コ ス ト 化 と 操 作 性 の 改 善
も 前 提 条 件 と な る が ， 筋 電 計 に 対 す る 親 近 性 を 高 め る こ と も 必 要 で あ
る ． そ の た め に は ， 療 法 士 や 利 用 者 自 身 で 製 作 し ， そ の 使 用 方 法 も 作
成 し な が ら 学 ぶ こ と が で き る 筋 電 計 製 作 セ ッ ト （ 製 作 キ ッ ト ） を 開 発
す る こ と で ， 知 識 や 活 用 機 会 の 向 上 を 図 り な が ら ， 筋 電 計 へ の 親 近 性
を 高 め る と 同 時 に ， 所 持 さ れ る 筋 電 計 の 台 数 を 増 加 さ せ る こ と で ， 普








2． 本 研 究 の目的  
 現 在 ， 本 邦 で 診 断 や 研 究 目 的 で 使 用 さ れ る こ と が 多 い 筋 電 計 を ， 患
者 や 利 用 者 の 手 の 届 き や す い ツ ー ル と し て 一 般 的 に 広 め る こ と が 出 来
れ ば ， 筋 電 計 が 身 近 な 筋 電 位 の 計 測 ツ ー ル と し て 日 常 的 な 運 動 時 や ，
予 防 医 療 ， ま た 地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 場 面 で 活 用 で き る と 予 想 さ
れ る ． ま た ， 研 究 機 関 な ど の 限 ら れ た 療 法 士 だ け で な く ， 一 般 病 院 に
勤 務 す る 療 法 士 も ， 随 時 ， 患 者 の 筋 出 力 を 把 握 す る こ と が で き れ ば ，
患 者 と の 共 通 言 語 と し て の 筋 電 位 を 活 用 で き ， 日 々 の 臨 床 で 筋 電 計 を
E M G — B F 装 置 と し て 使 用 し な が ら ， E M G — B F 療 法 を 実 施 で き る よ う に な
る の み な ら ず ， 患 者 の 回 復 過 程 に 合 わ せ た 評 価 と プ ロ グ ラ ム 立 案 に 役
立 て る こ と が で き る ． こ の 2 点 を 踏 ま え ， 筋 電 計 を 使 用 で き る 療 法 士
を 育 成 す る た め の 教 育 用 製 作 キ ッ ト の 開 発 と そ の 実 用 度 の 検 討 を 本 研
究 の 目 的 と し た ．   
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3． 本 論 文 の構成  
 本 論 文 は ， “ 第 1 章  研 究 背 景 ” 以 下 ， 全 8 章 で 構 成 さ れ て い る ．
本 章 で は 各 章 の 概 要 に つ い て 述 べ る ．  
第 1 章  本 研 究 の 背 景 と ， 先 行 研 究 に 対 す る 本 研 究 の 位 置 付 け を 述 べ
た ．  
第 2 章  本 研 究 の 目 的 を 示 し た ．  
第 3 章  本 研 究 の 構 成 と 各 章 の 概 要 を 示 し た ．  
第 4 章  ス マ ー ト フ ォ ン 等 を 代 表 と す る 現 行 の モ バ イ ル 端 末 機 器 を 利
用 し た 低 コ ス ト で 容 易 に 製 作 で き る 教 育 用 筋 電 計 製 作 キ ッ ト を 開 発 し ，
そ の 完 成 品 に つ い て 性 能 試 験 を 実 施 し た ．  
第 5 章  第 4 章 で 紹 介 し た 低 コ ス ト 教 育 用 筋 電 計 製 作 キ ッ ト が 医 療 現
場 で 活 用 し う る 性 能 を 有 す る か を 検 討 す る た め ， 患 者 自 宅 で の ホ ー ム
プ ロ グ ラ ム 実 施 時 に お け る 利 用 状 況 ， 患 者 へ の 使 用 感 の ア ン ケ ー ト 調
査 ， W i r e l e s s 化 に よ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 場 面 で の 移 動 を 伴 う 訓 練
場 面 で の 応 用 を 実 践 し ， そ の 有 用 性 を 検 証 し た ．  
第 6 章  低 コ ス ト 教 育 用 筋 電 計 製 作 キ ッ ト の 実 際 の 教 育 場 面 に お け る
利 用 可 能 性 を 検 討 す る た め に ， 療 法 士 養 成 校 に て 製 作 実 習 の 授 業 を 行
い ， 学 生 の 授 業 時 間 内 で の 製 作 の 可 否 と 授 業 前 後 の 筋 電 図 に 対 す る 興
味 ・ 関 心 の 調 査 を 実 施 し た ．  
第 7 章  低 コ ス ト 教 育 用 筋 電 計 製 作 キ ッ ト が 本 邦 に 普 及 し た 場 合 に お
け る 社 会 的 イ ン パ ク ト に つ い て 脳 卒 中 患 者 を 例 と し て 試 算 し た ．  
第 8 章  本 研 究 の 総 括 と 今 後 の 展 望 に つ い て 述 べ た ．  
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4． 低 コ ス ト教育 用 筋 電 計 製作 キ ッ ト の 開発  
4.1 各 種 ス マ ー ト フ ォ ン を 使 用 し た 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計  
 筋 電 計 を 一 般 的 に 使 用 で き る よ う に す る た め に は ， モ ニ タ ー と し て
使 用 す る 機 器 を P e r s o n a l  C o m p u t e r（ 以 下 ， P C） だ け で な く ， 近 年 ，
所 持 率 が 高 く な っ て き て い る ス マ ー ト フ ォ ン 等 の モ バ イ ル 端 末 機 器 も
利 用 す る こ と が コ ス ト 面 で も ， 調 達 の 容 易 性 に お い て も 有 利 で あ る ．
モ バ イ ル 端 末 を 利 用 し た 筋 電 計 と し て は ， 2 0 1 4 年 に 報 告 さ れ た 低 コ
ス ト E M G - B F 装 置 （ 村 岡 ， 2 0 1 4） [ 4 4 ]が ， 低 コ ス ト で ス マ ー ト フ ォ ン
を 筋 電 計 の モ ニ タ ー と し て 利 用 し て い る ． し か し な が ら ， こ の 装 置 は
2 0 1 2 年 製 以 前 の A n d r o i d ス マ ー ト フ ォ ン で 動 作 確 認 を し た の み で あ
り ， 本 邦 で 広 く 普 及 し て い る A p p l e 社 製 i P a d， i P h o n e と い っ た ス マ
ー ト フ ォ ン ， タ ブ レ ッ ト 型 端 末 ， さ ら に ， 2 0 1 3 年 製 以 降 A n d r o i d 端 末
で は 非 対 応 で あ っ た ． そ の 原 因 は ， イ ヤ ホ ン マ イ ク 端 子 よ り 信 号 が 入
力 さ れ た 場 合 ， マ イ ク 接 続 と イ ヤ ホ ン 接 続 を 自 動 認 識 し 切 り 替 え る 機
能 が ， 近 年 ， 付 加 さ れ た た め で あ り ， 低 コ ス ト E M G - B F 装 置 [ 4 4 ]の 出
力 イ ン ピ ー ダ ン ス が マ イ ク と 異 な る 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス を 有 す る た め ，
ス マ ー ト フ ォ ン ， タ ブ レ ッ ト 型 端 末 側 で 接 続 を 認 識 で き ず ， 外 部 マ イ
ク 入 力 に 切 り 替 わ ら な い こ と が 原 因 で あ っ た ． 本 研 究 で は ， 村 岡 に よ
る ス マ ー ト フ ォ ン で 作 動 す る 低 コ ス ト E M G - B F 装 置 [ 4 4 ]を も と に ， 信
号 検 出 の 周 波 数 帯 域 を 維 持 し つ つ ， 健 常 者 の み な ら ず ， 患 者 の 微 小 筋
電 に 対 応 す る た め に 増 幅 率 を 変 更 し た ． さ ら に ， 臨 床 現 場 や 教 育 現 場
で 場 所 を 選 ば ず ， 簡 便 な 活 用 の 機 会 を 得 る た め ， 最 新 の 主 要 な ス マ ー
ト フ ォ ン ,  タ ブ レ ッ ト 端 末 と い っ た 使 用 で き る 端 末 の 種 類 の 拡 大 を 図
る た め に ， 筋 電 計 の 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス を マ イ ク と 同 等 の 出 力 イ ン ピ
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ー ダ ン ス に 改 変 し た ． そ し て ， 主 に i P h o n e を 例 に 挙 げ ， 筋 電 図 を 表
示 す る だ け で な く ， 筋 電 図 波 形 の 記 録 ・ 編 集 も 安 価 に で き る 無 料 ア プ
リ を 探 し ， 見 つ け た ア プ リ を 用 い て シ ス テ ム を 構 築 し た [ 4 5 ]  [ 4 6 ]．  
 
4.2 筋 電 ア ン プ 回 路  
 筋 電 ア ン プ は ， 計 装 ア ン プ と ， 増 幅 率 調 整 抵 抗 と し て ， 1 0 0Ω を 配
置 し ， 患 者 の 微 小 筋 電 に 対 応 で き る よ う ， 増 幅 率 を 約 4 9 5 倍 と し た ．
ま た ， 接 触 イ ン ピ ー ダ ン ス の 不 平 衡 に よ る 直 流 バ イ ア ス 電 圧 の 増 幅 に
よ る 飽 和 を 避 け る た め ， 調 整 抵 抗 と 直 列 に ， コ ン デ ン サ 1 0μ F を 2 個
並 列 に 配 置 し ， ハ イ パ ス フ ィ ル タ 特 性 （ 低 域 遮 断 周 波 数 ： 7 9 . 6 H z） を
持 た せ た ． 通 常 ， コ ン デ ン サ マ イ ク の 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス は ， 2 0 0Ω
以 下 と な っ て い る [ 4 7 ]． そ こ で ， 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス を 2 0 0Ω に な る
よ う グ ラ ン ド 端 子 ― 出 力 端 子 間 に 2 0 0Ω の 抵 抗 を 配 置 し た ． そ れ に 伴
い ， 遮 断 周 波 数 を 維 持 す る た め に ， 受 動 ハ イ パ ス フ ィ ル タ の コ ン デ ン
サ の 容 量 値 を 1 0μ F と し た ． さ ら に ， ア ン プ の 出 力 部 に ， 受 動 C R ロ
ー パ ス フ ィ ル タ （ 遮 断 周 波 数 ： 1 9 4 0 . 9 H z） と 受 動 C R ハ イ パ ス フ ィ ル
タ （ 遮 断 周 波 数 ： 7 9 . 6 H z） を 直 列 に 配 置 し ， 高 周 波 ノ イ ズ と オ フ セ ッ
ト 電 圧 を 低 減 し た ． 計 装 ア ン プ へ の 電 源 供 給 は ， 一 般 的 に 入 手 し や す
い 単 4 型 ニ ッ ケ ル 水 素 電 池 4 本 を 用 い た .  新 た に 要 し た コ ス ト は ， 百
円 未 満 で あ っ た ． 本 研 究 に お け る 改 変 回 路 （ 図 8） ， ま た ， ブ レ ッ ド
ボ ー ド 配 線 パ タ ー ン 型 ユ ニ バ ー サ ル 基 板 上 に 製 作 し た 実 配 線 図 （ 図 9）
を 示 す ．  
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今 回 ， 提 案 し た 装 置 は ，  特 許 等 に 抵 触 し な い た め ， 回 路 図 や 配 線 図
を も と に ， 使 用 者 が 自 由 に 作 成 す る こ と が 可 能 で あ る ． ま た ， 部 品 一
覧 と し て 使 用 し た 部 品 と 価 格 に つ い て 表 1 に 示 す ．  
図 8． 提 案 改 変 回 路 ． [ 4 5 ]よ り 引 用 ．  
 グ ラ ン ド 端 子 —出 力 端 子 間 に 2 0 0Ω の 抵 抗 を 配 置 ．  
 
図 9． ブ レ ッ ド ボ ー ド 配 線 パ タ ー ン 型 ユ ニ バ ー サ ル 基





4.3 各 種 モ バ イ ル 端 末 に お け る 動 作 確 認 試 験  
 改 変 回 路 を 使 用 し 製 作 し た 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 （ 図 1 0） を 用 い て
各 種 モ バ イ ル 端 末 で の 動 作 確 認 を 行 っ た ． 動 作 確 認 は ， 著 者 自 身 が 被
験 者 と な り ， 右 前 腕 部 の 尺 側 手 根 伸 筋 の 筋 腹 に 筋 電 検 出 用 電 極 ， 手 関
節 背 側 部 に 参 照 電 極 を 貼 付 し ， 手 関 節 背 屈 運 動 を 約 1 秒 毎 に 繰 り 返 し
行 っ た ． 電 極 は ， 粘 着 性 の オ ム ロ ン 社 製 低 周 波 治 療 器 用 電 極 H V -
3 D P A D を 用 い ， 約 3 0 m m× 2 0 m m に な る よ う 切 り 抜 い た 上 で 用 い た ． 背 屈
反 復 運 動 時 に ， 製 作 し た 装 置 を 経 由 し て ， ス マ ー ト フ ォ ン 画 面 に 表 示
さ れ た 筋 電 波 形 を 写 真 撮 影 し ， 画 像 と し て 記 録 し た ． 端 末 は ， 1 )  
i P h o n e（ A p p l e 社 製 i P h o n e 6 s， M K Q R 2 J / A） ， 2 )  i P a d（ i P a d  m i n i，  
M D 5 4 4 J / A） ， 3 )  2 0 1 3 以 降 A n d r o i d 端 末 （ ソ ニ ー モ バ イ ル コ ー ポ レ ー
表 1． 提 案 改 変 回 路 部 品 一 覧 ． [ 4 5 ]よ り 引 用 ．  
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シ ョ ン ズ 製 X p e r i a  Z 5  S O V 3 2） に て 確 認 し た ． 1 )  に つ い て は ， 録 音
機 能 に よ り 記 録 も 行 っ た ．  
 
  
図 1 0． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 構 成 ． [ 4 5 ]よ り 引 用 ．  
ス マ ー ト フ ォ ン ， 本 体 （ 電 池 ＋ 計 装 ア ン プ ） ， 電 極 か ら 構 成 さ れ





 4 . 3 . 1  各 種 モ バ イ ル 端 末 に お け る 動 作 確 認 試 験 結 果  
 確 認 試 験 を 実 施 し た 機 種 及 び ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 結 果 は 以 下 の 通 り
で あ る ．  
1） i P h o n e（ i P h o n e 6 s，  M K Q R 2 J / A）  
  i P h o n e 標 準 搭 載 の フ リ ー 簡 易 録 音 編 集 機 能 ア プ リ ケ ー シ ョ ン で あ
る ボ イ ス メ モ ア プ リ ケ ー シ ョ ン (以 下 ， ボ イ ス メ モ )を 使 用 し た ． ボ イ
ス メ モ で は ， サ ン プ リ ン グ レ ー ト 4 4 1 0 0 H z / s e c， 8 0 k b p s の A A C  L o w  
C o m p l e x i t y 形 式 で 録 音 （ 以 下 ， 保 存 ） し た ． 図 1 1 は i P h o n e 6 s 上 に 示
さ れ た 随 意 筋 収 縮 ， 弛 緩 に 伴 う 筋 電 波 形 で あ る ． ボ イ ス メ モ と し て 録
音 さ れ る た め ， 日 時 の 記 録 も 可 能 で あ る ．  
 
図 1 1． i P h o n e 6 s 上 ボ イ ス メ モ 表 示 ．  
i P h o n e 6 s に 標 準 搭 載 さ れ た ボ イ ス メ モ ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 利 用
し ， ス マ ー ト フ ォ ン 画 面 上 に 表 示 さ れ た 筋 電 波 形 で あ る ． 随 意 筋
収 縮 と 筋 弛 緩 時 の 振 幅 を 示 す こ と が で き た ．  
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2） i P a d  （ i P a d  m i n i， M D 5 4 4 J / A）  
 E - S K E T T  C O R P O R A T I O N 製 オ シ ロ ス コ ー プ 機 能 ア プ リ ケ ー シ ョ ン e -
s c o p e  3 - i n - 1 [ 4 8 ]  (販 売 価 格 2 4 0 円 ： 2 0 1 8 年 8 月 1 6 日 現 在 )に て 動 作






図 1 2． i P a d  m i n i で の 筋 電 波 形 表 示 ．  
i P a d  m i n i に イ ン ス ト ー ル し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン  e - s c o p e  
3 - i n - 1 を 利 用 し i P a d  m i n i 画 面 上 に 表 示 さ れ た 筋 電 波 形 で
あ る ． 随 意 筋 収 縮 時 と 弛 緩 時 の 振 幅 を 表 示 し て い る ．  
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3） 2 0 1 3 以 降 A n d r o i d 端 末 （ X p e r i a  Z 5  S O V 3 2）  
 フ リ ー の A n d r o i d 簡 易 音 圧 計 オ シ ロ ス コ ー プ 機 能 付 き ア プ リ ケ ー シ
ョ ン S o u n d  T o o l s  ( S P L  S o u n d  M e t e r )  [ 4 9 ]を 用 い て 動 作 確 認 を 行 っ
た ． 音 圧 計 の た め 保 存 は で き な い が ， 波 形 の 実 時 間 表 示 が 可 能 で あ っ
た ．  
 
4 . 3 . 2  各 種 モ バ イ ル 端 末 に お け る 動 作 確 認 試 験 結 果 の 考 察  
 動 作 確 認 を 実 施 し た 各 種 モ バ イ ル 端 末 （ ス マ ー ト フ ォ ン ， タ ブ レ ッ
ト 端 末 ） ， い ず れ も ， 機 器 内 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 使 用 し ， モ ニ タ ー
上 で 筋 収 縮 量 を 十 分 に 視 認 す る こ と が 可 能 で あ っ た ． 今 回 ， 低 コ ス ト
図 1 3． X p e r i a Z 5  S O V 3 2 で の 筋 電 波 形 表 示 ．  
S o u n d  T o o l s  ( S P L  S o u n d  M e t e r )を 利 用 し ， ス マ ー ト フ ォ ン 画
面 上 に 表 示 さ れ た 筋 電 波 形 で あ る ． 随 意 筋 収 縮 時 と 弛 緩 時 の
振 幅 を 表 示 し て い る ．  
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簡 易 筋 電 計 の 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス を コ ン デ ン サ マ イ ク と 同 等 に 2 0 0Ω
以 下 に 設 定 し た ． そ の 結 果 ， 現 在 主 流 と な っ て い る 外 部 マ イ ク 自 動 検
出 機 能 付 の ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト 端 末 に お い て も ， 筋 収 縮 量 の
モ ニ タ ー が 可 能 と な っ た ． こ れ に よ り ， 今 後 ， 臨 床 や 教 育 現 場 の 様 々
な 場 面 で ， 活 用 が 促 進 さ れ る と 考 え る ．  
 総 務 省 平 成 2 7 年 度 版 情 報 通 信 白 書 [ 5 0 ]で は ， 2 0 代 以 下 で は ス マ ー
ト フ ォ ン 利 用 者 が 約 8 割 を 占 め ， 5 0 代 で も 約 5 割 が ス マ ー ト フ ォ ン 利
用 者 で あ っ た と 報 告 さ れ て い る ． 総 務 省 平 成 3 0 年 度 版 情 報 通 信 白 書
[ 5 1 ]に お い て は ， 2 0 1 7 年 に お け る モ バ イ ル 端 末 全 体 の 保 有 率 は 8 4 . 0 %
で あ っ た と 示 さ れ て お り ， 端 末 別 の イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 率 は ， ス マ ー
ト フ ォ ン が 最 も 高 く 5 9 . 7 %， P C は 5 2 . 5 %と 報 告 さ れ て お り ス マ ー ト フ
ォ ン と P C で 保 有 を 二 分 し て い る こ と が 予 測 さ れ る ． 今 後 ， さ ら に こ
れ ら の モ バ イ ル 端 末 の 所 有 率 が 上 昇 し て い く こ と も 予 測 さ れ て い る ．
ス マ ー ト フ ォ ン 普 及 率 が 高 い 2 0 代 前 後 の 世 代 が 多 い 療 法 士 養 成 校 で
の 講 義 ， 実 習 授 業 に お い て ， 今 回 提 案 し た 装 置 を 活 用 す る こ と に よ り ，
工 学 的 知 識 や 技 術 の 乏 し い 療 法 士 学 生 が 自 ら 組 立 て た 装 置 で ， E M G 測
定 を 行 う 課 題 も 設 定 で き る ．   
 ま た 最 近 で は ， 個 人 の 保 有 だ け で な く ， タ ブ レ ッ ト 端 末 を は じ め と
し た モ バ イ ル 端 末 を 情 報 共 有 伝 達 の 記 録 用 に 既 に 導 入 し て い る 医 療 ・
保 健 福 祉 施 設 も 増 加 し て い る [ 5 2 ] [ 5 3 ]． 既 に モ バ イ ル 端 末 を 利 用 し て
い る 施 設 で は ， 各 種 モ バ イ ル 端 末 で 利 用 で き る 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を
使 用 す る こ と に よ り ， 新 た に 高 価 な 機 器 を 購 入 し な く て も ， 筋 電 図 測
定 や E M G - B F を 積 極 的 に 利 用 す る こ と が 可 能 と な る ． さ ら に ， 軽 量 で
可 搬 性 が 高 い 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は ， 空 間 的 制 約 で 筋 電 計 の 導 入 が 困
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難 で あ っ た 病 棟 ベ ッ ド サ イ ド で の 早 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 場 面 か ら ，
在 宅 で の 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 場 面 ま で ， よ り 広 範 に わ た っ て ，
E M G − B F の 実 施 拡 大 に つ な が る と 考 え る ． ま た ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計
は ， 低 コ ス ト で 作 成 で き る だ け で な く ， 広 く 普 及 し て い る ス マ ー ト フ
ォ ン ， タ ブ レ ッ ト 端 末 を 波 形 表 示 器 お よ び 波 形 記 録 装 置 と し て 利 用 可
能 で あ る た め ， 汎 用 性 に も 優 れ て い る ．  
 本 邦 で は ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム が 導 入 さ れ ， 従 来 の 入 院 や 通 院 と
い っ た 場 面 で な く ， 患 者 や 利 用 者 が 在 宅 で リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 実 践
す る こ と や ， 予 防 的 に 自 分 自 身 で ト レ ー ニ ン グ を 行 う よ う な 機 会 が 多
く な る と 予 測 さ れ る ． こ れ に 伴 っ て ， EMG − B F の よ う な ， 受 け 身 で な
く 積 極 的 に 使 用 者 が 機 器 を 用 い て 自 主 的 に 実 施 す る 運 動 学 習 ト レ ー ニ
ン グ の 必 要 性 が さ ら に 増 す と 考 え ら れ る ． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 利 用
に よ り ，  既 存 の EMG − B F 装 置 で は 利 便 性 や 機 器 準 備 な ど に 制 限 が あ っ
た ベ ッ ド サ イ ド な ど の 空 間 や 在 宅 で の 場 面 で も ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計
の 積 極 的 な 活 用 が 期 待 で き る ．    
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4.4 各 種 モ バ イ ル 端 末 に 対 応 し た 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 性 能 試
験  
 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は 各 種 モ バ イ ル 端 末 で 利 用 可 能 と な っ た が ， そ
の 実 践 的 な 活 用 を 促 進 す る に は ， 装 置 の 筋 電 図 測 定 精 度 が ど の 程 度 有
す る か 確 認 す る 必 要 が あ る ． 本 研 究 で は ， 既 存 の 検 査 用 筋 電 計 と 低 コ
ス ト 簡 易 筋 電 計 を 比 較 し ， そ の 表 示 筋 電 波 形 の 妥 当 性 を 検 討 し た ． 性
能 試 験 の 設 定 を 図 1 4 に 示 す ．  
図 1 4． 性 能 試 験 の 実 験 設 定 ． [ 4 6 ]よ り 引 用 ．  
低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と 検 査 用 筋 電 計 （ N P 8） の 実 験 設 定 を 示 す ．
筋 電 信 号 は 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と N P 8 の 双 方 か ら 同 時 に 得 ら れ A D
コ ン バ ー タ （ A D C） を 介 し て P C に 記 録 し た ． ま た 筋 電 信 号 は 低 コ
ス ト 簡 易 筋 電 計 を 介 し ， i P h o n e 6 s モ ニ タ ー 上 に 表 示 し た ．  
 29 
正 電 極 ， 負 電 極 ， お よ び 参 照 電 極 か ら の コ ー ド は ， そ れ ぞ れ 低 コ ス ト
簡 易 筋 電 計 と 検 査 用 筋 電 計 で あ る N e u r o p a c k  8 ( M E M 4 2 0 8， 日 本 光 電 社
製 )  に 接 続 し た ． N e u r o p a c k  8（ 以 下 ， N P 8） の ア ナ ロ グ 出 力 信 号 と ，
低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 出 力 信 号 は ， A D コ ン バ ー タ （ N I - 6 8 1 1 ，
N a t i o n a l  I n s t r u m e n t s 社 製 ） を 介 し て ， 同 時 に P C に 送 信 さ れ ， 自 作
信 号 収 録 ソ フ ト （ L a b V I E W  2 0 1 2， N a t i o n a l  I n s t r u m e n t s 社 製 ） に よ り
記 録 し た ． 尚 ， N e u r o p a c k  8 に お い て は ， 周 波 数 帯 域 を 2 0 H z - 5 0 0 H z，
感 度 を 500μ V/ di v に 設 定 し た ．   
 試 験 手 順 は ， 著 者 自 身 の 右 前 腕 部 の 尺 側 手 根 伸 筋 の 筋 腹 に 筋 電 検 出
用 の 正 お よ び 負 電 極 ， 手 関 節 背 側 部 に 参 照 電 極 を 貼 付 し ， 手 関 節 背 屈 ，
掌 屈 運 動 を 約 1 秒 毎 に 1 周 期 2 秒 で 繰 り 返 し た ． 電 極 は ， 粘 着 性 の オ
ム ロ ン 社 製 低 周 波 治 療 器 用 電 極 H V - 3 D P A D を 3 分 割 し て 用 い ， 検 出 用
電 極 の サ イ ズ は ， 約 30mm×20 m m に な る よ う 切 り 抜 い た ．  
 掌 背 屈 を 行 っ た 時 の 両 装 置 に よ り 測 定 さ れ た 筋 電 信 号 に つ い て ， サ
ン プ リ ン グ 周 波 数 1 k H z に て 1 0 秒 間 同 時 計 測 し ， P C に 記 録 し た ． 両 信
号 と も 運 動 初 期 の 2 秒 間 を 除 去 し ， 残 り の 8 秒 間 の 信 号 を 解 析 に 用 い
た ．  
 分 析 方 法 は ， 得 ら れ た 筋 電 信 号 か ら ， 区 間 1 0 0 m s の 二 乗 平 均 平 方 根
R o o t  M e a n  S q u a r e  (以 下 ， R M S )を 1 m s 毎 に 移 動 し て 算 出 し ， 単 位 時 間
の 筋 活 動 量 の 指 標 と し た .  比 較 す る 2 つ の 装 置 を 介 し て 得 ら れ た 両 波
形 の 類 似 性 と 同 期 性 を 検 討 す る た め に ， 相 互 相 関 関 数 を 求 め た ． 統 計
解 析 ソ フ ト は R 3 . 3 . 1 を 使 用 し た ．   
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 4 . 4 . 1  性 能 試 験 結 果  
 結 果 は ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 筋 電 波 形 ,  N P 8 の 筋 電 波 形 と も ， ほ
ぼ 同 様 の タ イ ミ ン グ の 筋 活 動 が 認 め ら れ た .  安 静 時 に 表 示 さ れ た 筋 波
形 の 基 線 は 直 線 で あ り ， ケ ー ブ ル の 揺 れ に よ る ノ イ ズ （ モ ー シ ョ ン ア
ー チ フ ァ ク ト ） や 目 的 筋 以 外 の 電 位 （ ア ー チ フ ァ ク ト ） も ， ほ と ん ど
認 め ら れ な か っ た ．  
 記 録 波 形 を 図 1 5 に 示 す ． 上 段 が 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 筋 電 波 形
（ 低 コ ス ト E M G） ， 下 段 が N P 8 の 筋 電 波 形 で あ る ． 両 装 置 に よ る 計 測
波 形 の 最 初 の 2 . 0 秒 間 を 除 い た 8 . 0 秒 間 に お け る 手 関 節 掌 背 屈 時 の 筋
活 動 量 （ 区 間 1 0 0 m s の R M S 値 ） を 図 1 6 に 示 す ． こ ち ら も ， 両 装 置 に
図 1 5． 低 コ ス ト 簡 易 型 筋 電 計 と NPΣ の 筋 電 波 形 ． [ 4 6 ]よ り 引 用 ．  
上 段 が 低 コ ス ト 簡 易 型 筋 電 計 の 筋 電 波 形 ， 下 段 が N P 8 の 筋 電 波 形 で




て ， ほ ぼ 同 様 の 波 形 が 示 さ れ て い る こ と が 確 認 で き た ． ま た ， 図 1 7
に 両 波 形 の 相 互 相 関 関 数 を 示 す ． 相 互 相 関 関 数 は ， - 1 m s か ら 2 m s の 範
囲 で ピ ー ク 値 を 示 し ， そ の 値 は 0 . 9 9 6 で あ っ た ． こ の こ と か ら 両 波 形
は 極 め て 高 い 類 似 性 と 同 期 性 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た ．   
 
 4 . 4 . 2  性 能 試 験 結 果 の 考 察  
 本 研 究 で は ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 実 践 的 な 活 用 の 可 能 性 を 検 討 す
図 1 6． 低 コ ス ト 簡 易 型 筋 電 計 と N P 8 の 筋 活 動 量 波 形 ．  
図 1 7． 低 コ ス ト 簡 易 型 筋 電 計 と N P 8 の 筋 電 波 形 の 相 互 相 関 関 数 ．  
[ 4 6 ]よ り 引 用 ．  
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る た め ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と 既 存 の 検 査 用 筋 電 計 を 比 較 し ， そ の 表
示 筋 電 波 形 の 妥 当 性 を 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に よ
り 計 測 さ れ た 筋 電 波 形 は ，  検 査 用 筋 電 計 に よ り 計 測 さ れ た 波 形 と 同
期 し て お り ， 振 幅 も ほ ぼ 同 等 で あ っ た ． R M S 値 は ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電
計 の 方 が 若 干 低 値 と な っ た が ， こ れ は ， 測 定 し た 周 波 数 帯 域 が ， 低 コ
ス ト 簡 易 筋 電 計 で は 検 査 用 筋 電 計 と 比 べ ， ハ イ パ ス フ ィ ル タ の 遮 断 周
波 数 が 7 9 . 6 H z と 高 く 設 定 さ れ て い る こ と が 主 原 因 と 考 え ら れ る ． し
か し そ の 差 は 僅 か で あ り ， 実 用 上 問 題 な い と 思 わ れ る ． こ れ ら の 結 果
か ら ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は ， 筋 電 計 と し て ， 適 切 な 筋 電 波 形 を 表 示
で き る こ と が 確 認 で き た ．  
 E M G − B F に 利 用 す る 装 置 に 求 め ら れ る 条 件 は ， 服 部 ら [ 2 7 ]に よ る
と ， 1） 視 覚 的 に 表 示 さ れ る 筋 収 縮 の 大 き さ が 適 切 で あ る こ と ， 2） 時
間 的 な 遅 れ が 少 な く ， リ ア ル タ イ ム の 視 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク が 可 能 で あ
る こ と ， 3） 患 者 が 見 や す い こ と の 3 つ あ る と 述 べ ら れ て い る ．  
 今 回 ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に お い て 取 得 し た 記 録 波 形 は ， 手 関 節 の
背 屈 に 伴 い 筋 電 図 の 振 幅 は 増 加 し ， 掌 屈 時 の 弛 緩 時 に は ， そ れ ら が 消
失 し て い た ． 筋 収 縮 の モ ニ タ リ ン グ の 性 能 は ， 1） の 条 件 を 満 た す も
の と 考 え ら れ る ． 2） の 条 件 に つ い て は ， 相 互 相 関 解 析 に よ り ， 既 存
の 筋 電 計 と の 単 位 時 間 筋 活 動 に 関 し て ， 時 間 的 差 異 が な い こ と が 確 認
で き た ． こ の こ と か ら ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は ， 運 動 を 行 い な が ら リ
ア ル タ イ ム に 筋 収 縮 量 を 視 覚 的 に フ ィ ー ド バ ッ ク す る こ と が 可 能 で あ
る こ と が 示 さ れ ， 計 測 筋 活 動 量 に つ い て も 既 存 の 検 査 用 筋 電 計 と 同 等
で あ る こ と も 確 認 で き た ． ま た ， 3） の 条 件 に 関 し て も ， 前 節 に て ，
各 種 モ バ イ ル 端 末 上 で 筋 収 縮 を 容 易 に 確 認 す る こ と が で き た た め ， 患
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者 に と っ て 容 易 に モ ニ タ リ ン グ で き る こ と が 明 ら か と な っ た ．  
 こ れ ら 3 条 件 を 満 た す こ と が 確 認 で き た こ と か ら ， 低 コ ス ト 簡 易 筋
電 計 は 既 存 の 検 査 用 筋 電 計 と 同 等 に ， 筋 活 動 量 を 確 認 す る こ と が 可 能
で あ り ， 時 間 的 観 点 か ら も 妥 当 性 の あ る 計 測 装 置 と し て ， EMG − BF に
活 用 し う る こ と が 示 さ れ た ． 検 査 用 筋 電 計 と 同 等 の 性 能 を 有 し て い る
こ と か ら ， 回 復 初 期 の 微 細 な 筋 収 縮 を フ ィ ー ド バ ッ ク す る 必 要 の あ る
患 者 や ， 筋 収 縮 量 の 変 化 の 少 な い 発 病 か ら 時 間 が 経 過 し た 維 持 期 に お
け る 在 宅 患 者 な ど の 筋 電 図 測 定 に も 適 用 す る 事 が 可 能 で あ る ．   
 
4.5 教 育 用 簡 易 製 作 キ ッ ト の 作 成  
 前 節 ま で に ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 が 各 種 モ バ イ ル 端 末 に 対 応 可 能 な
こ と ， 性 能 に つ い て も 市 販 の 筋 電 計 と 同 等 レ ベ ル で あ る こ と が 明 ら か
と な っ た ． し か し な が ら ， 筋 電 計 へ の 親 近 性 を 高 め る た め に は ， 低 コ
ス ト 化 や 性 能 の 確 認 だ け で な く ， 筋 電 計 が 身 近 で 扱 い や す い も の で あ
る こ と を 学 ぶ 機 会 や ， 筋 電 計 を 製 作 し や す い 環 境 を 設 定 す る 必 要 が あ
る ． 工 学 的 知 識 が 乏 し く と も 容 易 に 製 作 で き る 筋 電 図 製 作 セ ッ ト が 存
在 す れ ば ， よ り 身 近 に 筋 電 計 を 製 作 す る こ と が 可 能 に な る と 予 測 さ れ
る ．  
 本 研 究 で は ， 前 節 ま で に 開 発 し ， 性 能 試 験 を 実 施 し た 低 コ ス ト 簡 易
筋 電 計 を 基 に ， 療 法 士 や 利 用 者 自 身 が 簡 易 に 製 作 で き ， そ の 使 用 方 法
も 作 成 し な が ら 学 ぶ こ と が で き る 教 育 用 筋 電 計 製 作 セ ッ ト （ 以 下 ， 製
作 キ ッ ト ） を 開 発 し ， 製 作 し な が ら ， 筋 電 図 へ の 知 識 や 活 用 機 会 の 向
上 を 図 り ， 筋 電 計 へ の 親 近 性 を 高 め る と 同 時 に ， 所 持 さ れ る 筋 電 計 の
台 数 を 増 加 さ せ る こ と を 目 的 と し た ． ブ レ ッ ド ボ ー ド 上 に 製 作 し た 実
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配 線 図 を 図 1 8 に 示 す ．  
今 回 ， 製 作 キ ッ ト を 簡 易 化 す る た め ， 前 節 提 案 し た 増 幅 率 調 整 抵 抗
と 直 列 に 配 置 し て い た コ ン デ ン サ を 除 去 し た ． そ れ に 伴 い ， 直 流 成 分
を 含 む 7 9 . 6 H z 以 下 の 低 周 波 成 分 が 残 存 す る た め ， 筋 電 信 号 が 飽 和 す
る こ と が 予 想 さ れ た ． そ の た め ， 増 幅 率 調 整 抵 抗 と し て 2 0 0Ω を 配 置
し ， 前 節 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 よ り 増 幅 率 を 約 2 9 8 倍 に 下 げ た ． 増 幅
率 は 低 下 し た が ， 今 回 の 目 的 は ， 簡 易 に 作 成 出 来 る こ と で あ る こ と ，
増 幅 率 が 約 2 9 8 倍 で あ っ て も 重 度 の 運 動 麻 痺 筋 が 対 象 で な く ， 主 に 教
育 目 的 で あ れ ば 対 応 で き る と 考 え た ． そ の 他 ， 計 装 ア ン プ や ， D C D C
コ ン バ ー タ な ど の 主 装 備 は 前 節 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と 同 様 で 変 更 は
な か っ た ． ロ ー パ ス フ ィ ル タ 特 性 （ 高 域 遮 断 周 波 数 ： 1 9 4 0 . 9 H z） は 保
図 1 8． ブ レ ッ ド ボ ー ド 上 に 製 作 し た 実 配 線 図 ．  
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持 し た ．  
 前 節 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 で は ， 最 終 的 に ， ユ ニ バ ー サ ル 基 板 を 使
用 し ， ハ ン ダ 付 け を 行 っ て 部 品 を 固 定 し て い た が ， キ ッ ト 化 す る に あ
た っ て は ， ハ ン ダ 付 け は ハ ン ダ ご て の 扱 い に 不 慣 れ な 者 に と っ て は 難
し い 作 業 で あ る た め ， ハ ン ダ 付 け が 必 要 な い ブ レ ッ ド ボ ー ド を 用 い た ．
ブ レ ッ ド ボ ー ド は ， 部 品 を 穴 に 刺 す だ け で 電 子 回 路 を 試 作 ， 完 成 さ せ
る こ と が 出 来 る 基 板 で あ り ， 電 子 機 器 製 作 に 慣 れ て い な い 者 で も 比 較
的 簡 単 に 製 作 出 来 る ツ ー ル で あ る ．   
 製 作 キ ッ ト （ 図 1 9） は ， ブ レ ッ ド ボ ー ド ,  バ ッ テ リ ー ボ ッ ク ス ,  電
極 （ 3 個 ） ， 2 p i n の タ ー ミ ナ ル ボ ッ ク ス ， ワ イ ヤ ， 4 極 ミ ニ プ ラ グ ,  
ワ ニ 口 プ ラ グ ， 2 0 0Ω 抵 抗 ,  計 装 ア ン プ （ L T 1 1 6 7） ， D C - D C コ ン バ ー
タ  ( M A U 1 0 6 )， オ ー デ ィ オ ジ ャ ッ ク （ 2 個 ） ， 1 0μ F（ 2 本 ） か ら 主 に
成 り 立 ち ， 作 成 手 順 が 記 載 さ れ た 説 明 書 も 含 め 1 セ ッ ト と し ， 説 明 書
に 沿 っ て 製 作 で き る も の と し た ． 製 作 費 用 は 1 , 5 0 0 円 程 度 /セ ッ ト で
あ っ た ． 筆 者 自 身 が 作 成 し ， 3 0 分 以 内 で 製 作 す る こ と が 出 来 た ． 動
図 1 9． 製 作 キ ッ ト ．  図 2 0． 製 作 キ ッ ト を 用 い た 低 コ
ス ト 簡 易 筋 電 図 計 ．  
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作 確 認 を 行 い ， 接 続 し た i P h o n e 6 s 上 に 随 意 収 縮 に 伴 っ た 筋 電 波 形 を
表 示 す る こ と が 可 能 で あ っ た （ 図 2 0） ．   
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5． 医 療 応 用の可 能 性  
 前 章 に て ， モ バ イ ル 端 末 を 利 用 し た 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 開 発 し ，
そ の 性 能 に つ い て も 検 証 し た ． ま た ， 親 近 性 を 高 め る た め の 教 育 用 キ
ッ ト も 作 成 し た ． 本 装 置 は ， 低 価 格 （ 数 千 円 ） で 材 料 を 揃 え る こ と が
で き ， 一 般 に 流 通 し て い る ス マ ー ト フ ォ ン や P C を 使 用 し て 筋 電 図 の
表 示 が 可 能 で あ る こ と か ら ， コ ス ト の 面 も 抑 え る こ と が 出 来 ， 有 用 な
装 置 と 考 え ら れ る ． 本 低 コ ス ト 簡 易 装 置 の 使 用 範 囲 を さ ら に 拡 大 す る
た め に は ， 実 際 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 場 面 で の 使 用 の 可 否 の 確 認 や 対
象 と な る 患 者 へ の 親 近 性 と 医 療 現 場 で の 操 作 性 の 向 上 が 必 要 で あ る ．
本 章 で は ， 患 者 へ の 親 近 性 と ， 操 作 性 の 向 上 を 図 る た め の 医 療 応 用 の
可 能 性 に つ い て 述 べ た ．  
  
5.1 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 臨 床 場 面 へ の 応 用  
 臨 床 場 面 で の 応 用 で は ， 1） 本 筋 電 計 に よ る 患 者 お よ び 療 法 士 へ の
操 作 性 ・ 親 近 性 の 検 討 ， 2） 本 筋 電 計 の w i r e l e s s 化 に よ る 身 体 移 動 な
ど を 伴 う 場 合 の 測 定 阻 害 因 子 の 除 去 ， の 大 き く 2 つ に 対 し て ア プ ロ ー
チ を 行 っ た の で 報 告 す る ．  
 1） に つ い て は ， 運 動 器 疾 患 患 者 の ホ ー ム プ ロ グ ラ ム に お け る E M G —
B F の 実 施 状 況 を 確 認 し た ． ま た ， 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 に 対 し て 歩 行 訓
練 前 後 に E M G — B F を 実 施 し ， 利 用 時 の 操 作 性 や ， 実 施 感 に つ い て 調 査
を 行 っ た ． 2） に つ い て は ， 身 体 移 動 時 に 邪 魔 と な っ て い る コ ー ド の
w i r e l e s s 化 を 試 み た ．   
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5 . 2  運 動 器 疾 患 患 者 の ホ ー ム プ ロ グ ラ ム へ の 応 用  
 運 動 器 疾 患 に お い て は ， 筋 力 低 下 や 関 節 可 動 域 ， 疼 痛 が 問 題 と な っ
て い る こ と が 多 い ． 運 動 療 法 が 処 方 さ れ ， 筋 力 増 強 訓 練 が 実 施 さ れ る
こ と が 大 半 で あ る が ， 訓 練 時 の 筋 力 は ， 療 法 士 の 徒 手 に よ る 筋 力 測 定
や ， 錘 を 何 キ ロ グ ラ ム 挙 上 す る こ と が 可 能 か と い っ た 測 定 方 法 が 用 い
ら れ る こ と が 多 い ． ま た ， 運 動 器 疾 患 の 場 合 ， 日 常 生 活 動 作 は 自 立 し
て い る こ と が 多 く ， 外 来 通 院 に て 治 療 が 実 施 さ れ る が ， 自 宅 で の ホ ー
ム プ ロ グ ラ ム の 継 続 が 予 後 を 左 右 す る こ と が 多 い ． し か し な が ら ， 自
宅 で の 筋 力 増 強 訓 練 の 場 合 ， 患 者 自 身 が ど の 程 度 ， 筋 力 を 発 揮 で き て
い る の か ， ど の よ う な 力 を 入 れ れ ば 良 い の か と い っ た こ と が 理 解 し づ
ら く ， 曖 昧 な 実 施 指 標 と な っ て い る こ と が 多 い ． こ れ ら の 問 題 を 解 決
す る た め に ， 運 動 器 疾 患 に お い て ， 筋 力 評 価 お よ び ホ ー ム プ ロ グ ラ ム
ツ ー ル と し て 簡 易 筋 電 計 が 使 用 可 能 か ど う か を 検 討 し た ． 本 研 究 へ の
参 加 は ， 口 頭 と 文 書 に て 説 明 を 実 施 し ， 同 意 を 得 た ． 本 研 究 は ， 常 葉
大 学 倫 理 委 員 会 の 審 査 （ 承 認 番 号 ： 研 静 1 6 - 1 5） を 経 て 承 認 を 得 た ．
ま た ， 当 該 整 形 外 科 医 院 の 倫 理 審 査 の 承 認 (承 認 番 号 ： 2 8 0 0 9 5 )も 同 時
に 得 た ． 本 研 究 で は ， ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し た 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計
に よ る E M G バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 訓 練 を 患 者 自 身 が 実 施 し ， そ の 家 庭
で の 実 践 状 況 と 効 果 を 検 討 し た ． 対 象 は ， 整 形 外 科 医 院 通 院 中 の 変 形
性 膝 関 節 疾 患 患 者 3 名 （ 男 性 1 名 ， 女 性 2 名 ） 平 均 年 齢 は 6 4 . 3 歳 （ 6 0
歳 , 6 4 歳 , 6 9 歳 ） で あ っ た ． 発 症 か ら の 日 数 は 平 均 1 0 8 日 （ 3 1 日 , 1 2 1
日 , 1 7 2 日 ） ， 各 患 者 と も ， 整 形 外 科 へ の 通 院 は ， 週 に 1 回 も し く は 2
回 で あ っ た ． 運 動 器 疾 患 以 外 の 既 往 は な く ， 知 的 に も 問 題 は な か っ た ．
本 研 究 へ の 参 加 は ， 口 頭 と 文 書 に て 説 明 を 実 施 し ， 同 意 を 得 た ．  
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  5 . 2 . 1  ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 装 置 と し て の 応 用 実 験 方 法  
1 )  E M G - B F 装 置  
 前 節 で 報 告 し た 製 作 キ ッ ト を 使 用 し ， 研 究 者 が 製 作 し た 低 コ ス ト 簡
易 筋 電 計 と ス マ ー ト フ ォ ン （ i P h o n e 6 s お よ び i P h o n e 7， A p p l e 社 製 ）
を E M G - B F 装 置 と し て 利 用 し た ． 装 置 は 著 者 ら が 製 作 し た も の を 貸 与
し た ． ス マ ー ト フ ォ ン に つ い て は ， 対 象 者 の 了 承 を 得 た 上 で ， 対 象 者
が 所 持 し て い た も の 2 台 を 使 用 し ， 1 台 は 著 者 が 貸 与 し た ． モ ニ タ ー
は ， i P h o n e に 搭 載 さ れ て い る フ リ ー ソ フ ト “ ボ イ ス メ モ ” を 利 用 し
た ．  
2） 評 価 方 法  
 ホ ー ム プ ロ グ ラ ム と し て 内 側 広 筋 へ の 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
訓 練 を A A B A B 方 式 （ A： ベ ー ス ラ イ ン 期 ， B： ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 期 ） で
実 施 し た ． 評 価 は ， 各 期 開 始 時 と 研 究 終 了 時 の 6 回 実 施 し た ．  
 研 究 開 始 時 に ， 初 回 最 大 随 意 収 縮 と し て ， 体 重 の 1 0 %の 重 錘 バ ン ド
を 足 関 節 に 設 置 し ， 端 座 位 膝 完 全 伸 展 位 で 5 秒 間 保 持 し た 際 の 内 側 広
筋 の 筋 電 図 を 計 測 し た ． 対 象 者 に 痛 み が 出 現 し た 場 合 は 重 錘 バ ン ド の
重 さ を 0 . 5 k g ご と に 減 少 さ せ た ． 筋 電 計 測 装 置 は ， 村 岡 ら の 開 発 し た
簡 易 筋 電 計 [ 4 3 ]を 利 用 し た （ 図 2 1） ． 陰 電 極 は 膝 蓋 骨 内 側 の 上 縁 か
ら 筋 腹 に そ っ て 4 横 指 の 位 置 ， 陽 電 極 は 2 横 指 間 隔 を あ け て 貼 付 し ，
ア ー ス は 膝 蓋 骨 中 央 に 設 置 し た ．  
 さ ら に ， 各 期 開 始 時 に も 筋 電 計 測 を 実 施 し た ． 測 定 肢 位 は 両 上 肢 支
持 あ り の 長 座 位 ， 股 関 節 屈 曲 1 1 0°， 外 転 2 0°最 大 外 旋 位 と し ， 膝 下
に タ オ ル を 敷 き ， 膝 関 節 屈 曲 1 0°， 足 関 節 背 屈 位 で 最 大 努 力 で の  
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膝 関 節 伸 展 に よ り タ オ ル を 押 し つ ぶ す よ う に 指 示 を 統 一 し ， 5 秒 間 の
最 大 等 尺 性 収 縮 を 実 施 さ せ た ． 計 測 し た 筋 電 位 に つ い て は ， 5 0 0 m s 毎
の R o o t  M e a n  S q u a r e（ 以 下 ,  R M S） を 算 出 し ， 前 後 1 秒 間 を 除 い た 3
秒 間 の 平 均 値 を 求 め た ． ％ R M S は 初 回 最 大 随 意 収 縮 時 の R M S を 基 準 値
と し ， 各 期 に お け る 最 大 等 尺 性 収 縮 の 値 を 算 出 し た ． ％ R M S は ， 最 大
随 意 収 縮 時 の R M S を 1 0 0 と し て ， 各 運 動 で の R M S を 表 し た も の で 最 大
と の 相 対 的 な 活 動 量 で あ る と 推 定 し た ． ま た ， 各 期 開 始 時 に は ， 膝 関
節 疼 痛 検 査 と し て N u m e r i c a l  R a t i n g  S c a l e（ 以 下 ， N R S） ， 膝 屈 曲 お
よ び 伸 展 関 節 可 動 域 角 度 ， 片 側 立 位 時 間 を 計 測 し た ．  
3） ホ ー ム プ ロ グ ラ ム ト レ ー ニ ン グ  
 製 作 キ ッ ト を 使 用 し 研 究 者 が 製 作 し た E M G - B F 装 置 を 利 用 し た ホ ー
ム プ ロ グ ラ ム ト レ ー ニ ン グ （ 図 2 2） を 1 日 2 回 ， 週 5 日 の 実 施 を 指 示
し た ． 1 回 の ト レ ー ニ ン グ に つ き ， 5 秒 間 の 最 大 等 尺 性 収 縮 ， 5 秒 間
の 休 憩 を 1 セ ッ ト 3 0 回 と し て 繰 り 返 す よ う に 指 示 し た ． 実 施 肢 位 と
方 法 は ， 評 価 時 筋 電 図 測 定 時 と 同 様 と し た ． 研 究 開 始 前 に ， 著 者 が 装
図 2 1． 低 コ ス ト E M G - B F 装 置 （ 村 岡 ， 2 0 1 4） [ 4 3 ]を 使 用 し た 筋 電 計
測 ．  
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置 操 作 方 法 と 電 極 設 置 部 位 に つ い て 説 明 し ， 練 習 を 一 緒 に 行 っ た ． 説
明 と 練 習 時 間 は 全 員 1 5 分 以 内 で 完 了 し た ． i P h o n e 6 を 所 持 し て い た 2
名 に つ い て は ， 通 話 や メ ー ル で の 日 常 的 な ス マ ー ト フ ォ ン 利 用 は 慣 れ
て い た ． ス マ ー ト フ ォ ン 貸 し 出 し を 行 っ た 1 名 は ス マ ー ト フ ォ ン の 使
用 経 験 は な か っ た ． 3 名 と も ， フ リ ー ソ フ ト “ ボ イ ス メ モ ” の 使 用 経
験 は な か っ た ．  
  
図 2 2． E M G - B F ト レ ー ニ ン グ 実 施 中 の 様 子 ．  
左 右 の 被 験 者 と も ス マ ー ト フ ォ ン モ ニ タ ー 上 で 自 身 の 随 意 収 縮
を 確 認 し て い た ．  
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 5 . 2 . 2  ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 装 置 と し て の 応 用 結 果  
1） ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 実 施 率 （ 図 2 3）  
 1 日 2 回 ， 週 5 日 の 完 全 実 施 を 1 0 0％ と し ， 実 際 に 実 施 し た 回 数 を
割 合 で 算 出 し た ． 1 セ ッ ト の 実 施 回 数 は 考 慮 し な か っ た が ， 全 員 1 セ
ッ ト 3 0 回 の 回 数 を 守 り 実 施 し て い た ． 実 施 記 録 は ス マ ー ト フ ォ ン 上
に 記 録 さ れ て お り ， 研 究 者 と 施 設 担 当 者 に よ り 確 認 し た ． 自 宅 で の ホ
ー ム プ ロ グ ラ ム 平 均 実 施 率 は 6 9 %で あ っ た ． 症 例 A， B， C の ホ ー ム プ
ロ グ ラ ム 実 施 率 は 7 0 %， 3 8 %， 1 0 0 %で あ っ た ． 症 例 B は ， 介 入 期 間 途 中
（ B a s e l i n e 3 期 ） で 膝 関 節 痛 が 出 現 し て い た ．  
2 )  筋 活 動 変 化 （ 図 2 4）  
 B a s e l i n e 1， B a s e l i n e 2 終 了 時 ， 1 回 目 B F - E M G 介 入 後 ， B a s e l i n e 3，
2 回 目 E M G - B F 後 で の % R M S は ， 症 例 A で は ， 4 5 . 1 %， 4 3 . 4 %， 1 0 7 . 1 %，
1 1 2 . 9 %， 9 9 . 9 %で あ っ た ． 症 例 B で は ， % R M S は 9 4 . 0 %， 8 8 . 1 %， 1 3 1 . 0 %，
図 2 3． E M G - B F の ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 実 施 率 ．  
1 日 2 回 ， 週 5 日 の 完 全 実 施 を 1 0 0％ と し ， 実 際 に 実 施 し た 回 数 で
算 出 し た ．  
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7 6 . 3 %，  8 5 . 5 %で あ っ た ． 症 例 C で は ， 5 4 . 7 %， 5 8 . 9 %， 9 2 . 0 %，  8 5 . 7 %，
1 4 5 . 1 %で あ っ た ． 症 例 B を 除 き ， % R M S は 最 終 的 に 初 回 B e s e l i n e 1 時 よ
り 増 加 し て い た ．  
 
3 )  臨 床 評 価  
 N R S に つ い て は ， 症 例 A， C は 変 化 が 認 め ら れ な か っ た ． 症 例 B で
は ， 2（ B L 1 , 2） → 0（ 1 回 目 E M G - B F 介 入 後 ） ， そ の 後 2（ B L 3） → 1（ 2
回 目 E M G - B F 介 入 後 ） へ と 変 化 し た ． N R S で は 、 0 が 全 く 痛 く な い 状 態 、
1 0 が こ れ ま で 経 験 し た 中 で 最 も 痛 い 状 態 を 示 し て お り 、 E M G - B F  後
に 疼 痛 が 緩 和 し て い た ． 膝 関 節 R O M は 全 期 間 を 通 じ て 著 明 な 変 化 は 認
め ら れ な か っ た ．    
図 2 4． ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 の % R M S．  
B a s e l i n e 1（ B L 1） ， B a s e l i n e 2（ B L 2） 終 了 時 ， 1 回 目 E M G - B F 介 入 後 ，
B a s e l i n e 3（ B L 3） ， 2 回 目 E M G - B F 後 で の % R M S を 示 す ． 症 例 B を 除 き ， %  
R M S は 最 終 的 に 初 回 B L 1  時 よ り 増 加 し て い た .   
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 5 . 2 . 3  ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 装 置 と し て の 応 用 結 果 の 考 察  
 ホ ー ム プ ロ グ ラ ム の 平 均 実 施 率 は 6 9 %で あ り ， 先 行 研 究 [ 5 4 ] [ 5 5 ]と
比 較 し て も 高 い 実 施 率 を 示 し て い た ． こ れ は ， E M G - B F 装 置 を 利 用 し
た ホ ー ム プ ロ グ ラ ム を 患 者 自 身 が 実 施 す る こ と が 可 能 で あ っ た こ と を
示 し て い た ． ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 実 施 記 録 が ス マ ー ト フ ォ ン に 記 録 さ れ
る こ と や ， 機 器 を 使 用 す る こ と で 自 宅 で の ト レ ー ニ ン グ が 促 進 さ れ た
こ と が 示 唆 さ れ た ．   
 ま た ， 7 0 歳 以 下 で 認 知 症 等 の 既 往 が な け れ ば ， ス マ ー ト フ ォ ン を
利 用 し て ホ ー ム プ ロ グ ラ ム を 実 施 で き る 可 能 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ
た ． ス マ ー ト フ ォ ン や 装 置 は 高 齢 者 の 使 用 は 困 難 で あ る と 考 え ら れ る
こ と も 多 い が ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 必 要 な 6 0 歳 以 上 の 対 象 者 で も ，
十 分 使 用 方 法 の 説 明 を 実 施 す れ ば 使 用 可 能 な こ と が 明 ら か と な っ た ．  
 今 回 の 筋 電 図 測 定 は ， 電 極 貼 り 付 け 位 置 を ラ ン ド マ ー ク で 規 定 は し
て い る が ， 期 間 を 空 け て 電 極 を 貼 り 付 け て い る た め ， 各 回 で の 筋 活 動
量 の 比 較 は 難 し く ， 低 コ ス ト 筋 電 計 が E M G — B F ホ ー ム プ ロ グ ラ ム 実 施
が 可 能 で あ っ た こ と は 示 せ た が ， 実 施 に よ る 効 果 ま で は 明 ら か に で き
て い る と は 言 い 難 い ． ま た ， 体 重 の 1 0 %で 痛 み の な い 範 囲 の 重 錘 で 膝
伸 展 5 秒 間 保 持 し ， 初 回 の 最 大 筋 収 縮 を 計 測 し て い た が ， 痛 み も 最 大
筋 収 縮 時 に 影 響 し た と 考 え ら れ る ． 症 例 B で は ， 途 中 ％ R M S が 1 0 0％
を 超 え て い る が ， 期 間 中 ， 痛 み の 寛 解 が あ っ た た め ， 初 回 の 最 大 筋 収
縮 が 小 さ く 測 定 さ れ て い た 可 能 性 が あ る ． 症 例 C に も 同 様 の こ と が 考
え ら れ る ． 筋 電 図 測 定 の 際 に は ， 電 極 貼 り 付 け 位 置 の 同 定 や ， 測 定 時
の 疼 痛 他 の 影 響 を 考 慮 し て 行 う 必 要 が あ る ．  
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5 . 3  低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 へ の 応 用  
 脳 卒 中 後 の 運 動 麻 痺 後 の 患 者 に と っ て ， 主 動 作 筋 の 筋 弛 緩 と 拮 抗 筋
の 筋 緊 張 異 常 を 伴 い ， 協 調 運 動 が 困 難 と な っ て い る 状 況 は ， 感 覚 障 害
も 伴 う こ と が 多 い た め ， 自 身 の 筋 出 力 が フ ィ ー ド バ ッ ク さ れ に く く 運
動 学 習 が 阻 害 さ れ や す い ． ま た ， 療 法 士 側 も ， 患 者 の 運 動 麻 痺 評 価 は ，
視 診 に よ る パ フ ォ ー マ ン ス 評 価 お よ び ， 触 診 に よ る 筋 収 縮 感 や 抵 抗 感
か ら 主 観 的 に 運 動 機 能 評 価 が 実 施 さ れ ， 客 観 性 に 乏 し い ． そ の よ う な
現 状 を 踏 ま え ， 客 観 的 に 筋 出 力 を 視 覚 で フ ィ ー ド バ ッ ク で き る 脳 卒 中
患 者 へ の E M G — B F 訓 練 効 果 に つ い て は ， 第 1 章 で 述 べ た よ う に ， 先 行
文 献 で の 報 告 が 多 い ．  
 今 回 ， 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 に 対 し て 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に よ り 視 覚 フ
ィ ー ド バ ッ ク を 実 施 し ， 歩 行 訓 練 前 後 に ， 本 装 置 を 利 用 し た E M G - B F
訓 練 を 実 施 す る こ と で ， 低 コ ス ト の 装 置 で も 患 者 自 身 が 運 動 前 後 に 自
身 の 運 動 を モ ニ タ ー で 視 認 し て 活 用 で き る か を 検 討 し た ．  詳 細 と し
て は ， 脳 卒 中 患 者 の 麻 痺 側 前 脛 骨 筋 に ， ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し た 簡
易 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク （ E M G - B F） 装 置 に よ る 訓 練 を 適 用 し ，
以 下 の 2 点 に つ い て 研 究 を 実 施 し た ．  
1） 脳 卒 中 患 者 の 筋 緊 張 が 影 響 す る 場 合 ， 筋 出 力 が 小 さ い 場 合 の モ ニ
タ ー が 可 能 か 否 か ， さ ら に ， 歩 行 時 に 測 定 可 能 か 否 か を 確 認 し た ．  
2） E M G - B F 訓 練 の 装 置 使 用 感 に つ い て ア ン ケ ー ト を 実 施 し ， 操 作 性 や
親 近 性 に つ い て 調 査 し た ．  
本 研 究 へ の 参 加 は ,口 頭 と 文 書 に て 説 明 を 実 施 し 同 意 を 得 た ． ま た ，
常 葉 大 学 の 倫 理 審 査 に お け る  承 認 （ 承 認 番 号 ： 研 静  1 7 - 3） を 得 て 実
施 し た .  
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 5 . 3 . 1  脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 の 歩 行 訓 練 前 後 の 装 置 利 用 の 評 価  
 対 象 は ， 病 院 併 設 デ イ サ ー ビ ス 利 用 者 で ， 脳 卒 中 の 既 往 の あ る 患 者
1 1 名 （ 女 性 8 名 ， 男 性 3 名 ） ． 平 均 年 齢 7 3． 7± 9 . 9 歳 で あ っ た ．   
 運 動 麻 痺 に つ い て は ， 脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 機 能 障 害 評 価 法 運 動 項 目
（ S t r o k e  I m p a i r m e n t  A s s e s s m e n t  S e t s - M o t o r [ 5 6 ]， （ 以 下 ， S I A S -
M） ） の 足 関 節 機 能 は 4 が 3 名 ， 2 が 3 名 ， 1 が 5 名 ． p - A F O 装 具 使 用
は 3 名 で あ っ た ． 全 員 が T 字 杖 も し く は 歩 行 器 等 の 歩 行 補 助 具 を 利 用
し て い た ． S t r o k e  I m p a i r m e n t  A s s e s s m e n t  S e t s - M o t o r は ， リ ハ ビ リ
テ ー シ ョ ン 分 野 で よ く 使 用 さ れ て い る 脳 卒 中 患 者 の 機 能 障 害 （ 運 動 機
能 ） を 検 査 者 の 視 診 と 触 診 に よ り 6 段 階 尺 度 （ 0 - 5 点 ） で 評 価 す る 評
価 法 で あ り ， 5 点 が 健 側 と 同 等 の 満 点 で あ る ．  
 麻 痺 側 腓 腹 筋 の 痙 縮 の 程 度 を 評 価 す る 修 正 ア シ ュ ワ ー ス ス ケ ー ル
（ M o d i f i e d  A s h w o r t h  S c a l e） [ 5 6 ]は 段 階 1 が 2 名 ， 段 階 2 が 4 名 で
あ っ た ． 修 正 ア シ ュ ワ ー ス ス ケ ー ル （ M o d i f i e d  A s h w o r t h  S c a l e） で
は ， 段 階 1 は 軽 度 の 痙 縮 が あ る が 可 動 域 の 最 終 域 で 抵 抗 が あ る 状 態 ，
段 階 2 は 筋 緊 張 が 亢 進 し 全 可 動 域 で 抵 抗 が あ る が ， 他 動 運 動 は 保 た れ
て い る 状 態 で あ る ． 発 症 か ら の 病 日 は 平 均 3 2 2 5 . 8± 2 0 1 5 . 9 日 で あ り
病 期 に つ い て は 維 持 期 に あ た る 対 象 者 が ほ と ん ど で あ っ た ．  
1） E M G — B F の 実 施  
 麻 痺 側 前 脛 骨 筋 へ の E M G — B F を 実 施 し た ． 実 施 時 間 は 1 0 分 間 で あ っ
た ． 実 施 回 数 は ， 足 関 節 背 屈 運 動 時 間 と 弛 緩 時 間 を 5 s e c 毎 実 施 す る
こ と で 1 セ ッ ト と し ， 総 計 3 0 セ ッ ト を 1 回 と し て 実 施 し た ． 1 分 間 実
施 し ， 1 分 間 休 憩 を 取 っ た ． そ の 際 ， 患 者 に 対 し ， ス マ ー ト フ ォ ン に
表 示 さ れ た 表 面 筋 電 図 を 視 認 さ せ な が ら ， そ の 振 幅 が 大 き く な る よ う
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に 練 習 さ せ た ． 装 具 装 着 者 は 装 具 装 着 し た ま ま 実 施 し た ．  
 実 施 肢 位 ・ 方 法 は ， 椅 坐 位 に て 1 0 分 間 実 施 し ， 被 験 筋 は 麻 痺 側 前
脛 骨 筋 と し た ． 計 測 装 置 は 第 4 章 で 述 べ た 教 育 用 キ ッ ト で 作 成 し た 低
コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 利 用 し た ． 電 極 位 置 は ， 陰 電 極 は 麻 痺 側 前 脛 骨 筋
筋 腹 ， 陽 電 極 は 2  横 指 間 隔 を あ け て 貼 付 し た ． ア ー ス は 膝 蓋 骨 中 央
に 設 置 し た ． 測 定 肢 位 は 椅 子 座 位 （ 足 底 接 地 ） と し た （ 図 2 5） ．
E M G - B F 訓 練 実 施 前 後 に は 1 0 m 歩 行 を 実 施 し た ． そ の 他 ， 感 覚 障 害 の 有




図 2 5． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 電 極 貼 付 部 位 ．  
電 極 位 置 は ， 陰 電 極 は 麻 痺 側 前 脛 骨 筋 筋 腹 ， 陽 電 極 は 2 横 指 間 隔 を
あ け て 貼 付 し た ．  
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2） ア ン ケ ー ト 調 査  
 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の E M G — B F 装 置 と し て の 操 作 性 や 親 近 性 を 調 査
す る た め に ， ア ン ケ ー ト 調 査 を 被 験 者 に 実 施 し た ． ア ン ケ ー ト 調 査 は
E M G - B F  実 施 後 の 歩 行 後 に 実 施 し た ． 調 査 項 目 は ， ① 使 用 し た と き に
筋 電 図 の 波 形 が わ か り や す か っ た ， ② 力 の 入 れ 具 合 に 合 わ せ て 筋 電 図
波 形 を 確 認 で き た ， ③ 運 動 後 に 自 分 の 筋 肉 の 動 き を 確 認 す る こ と が で
き た ， ④ 装 置 を 装 着 し て も 普 段 と 変 わ ら な い よ う に 動 く こ と が で き た ，
⑤ 装 置 を 装 着 す る と 動 き に く く な っ た ， ⑥ ま た 装 置 を 利 用 し た い と 思
う ， の 6 項 目 を 5 段 階 の リ ッ カ ー ド 尺 度 （ 5： ま っ た く そ う 思 う ， 4：
そ う 思 う ， 3： ど ち ら と も い え な い ， 2： そ う 思 わ な い ， 1： ま っ た く
そ う 思 わ な い ） で 聴 取 し た ． ⑤ の 質 問 は ネ ガ テ ィ ブ ク エ ス チ ョ ン と し ，
対 象 者 が 設 問 内 容 を 考 慮 し て 答 え て い る か の 確 認 設 問 と し た ．  
 自 由 記 載 欄 の 質 問 項 目 は ， 「 Q 1． 装 置 を 使 用 し た と き に 使 用 し な い
時 よ り 良 か っ た 点 」 ， 「 Q 2． 装 置 を 使 用 し た と き に 分 か り に く か っ た
点 ， 改 善 し た ほ う が 良 い 点 ， 難 し か っ た 点 」 を 自 由 に 記 載 す る よ う に
依 頼 し た ． 自 身 で 記 載 で き な い 被 験 者 に 対 し て は ， 施 設 担 当 理 学 療 法
士 が 聴 取 し 代 理 で 記 載 し た ．  
 
 5 . 3 . 2  E M G — B F 前 後 の 装 置 利 用 の 評 価 結 果  
 ① の 質 問 を “ 波 形 の 見 や す さ ” ， ② を “ 筋 出 力 と の 連 動 ” ， ③ を
“ 運 動 後 の フ ィ ー ド バ ッ ク ” ， ④ を “ 動 き や す さ ” ⑤ を “ 動 き に く さ ”
⑥ を “ ま た 使 い た い か ” を 問 う も の と し 各 尺 度 の 割 合 を パ ー セ ン テ ー
ジ 化 し グ ラ フ 化 し た （ 図 2 6） ． ま た ， ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 は ， 各 6
項 目 の 尺 度 の 5 を + 2 点 ， 4 を + 1 点 ， 3 を ± 0 点 ， 2 を - 1 点 ， 1 を - 2 点
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と し ， 各 被 験 者 の 回 答 し た 尺 度 を 点 数 に 読 み 替 え て 全 被 験 者 1 1 名 に
つ い て 加 算 し た ． 最 高 点 は 2 2 点 （ 1 1× 2 点 ） ， 最 低 点 は - 2 2 点 （ 1 1×
- 2 点 ） と な る ． プ ラ ス 点 で あ れ ば ポ ジ テ ィ ブ な 回 答 ， マ イ ナ ス 点 で
あ れ ば ネ ガ テ ィ ブ な 回 答 で あ る こ と を 示 す ．  
 そ の 結 果 ， ① “ 波 形 の 見 や す さ ” は 1 0 点 ， ② “ 筋 出 力 と の 連 動 ”  
1 0 点 ， ③ “ 運 動 後 の フ ィ ー ド バ ッ ク ” 6 点 ， ④ “ 動 き や す さ ” 1 4 点 ，
⑤ “ 動 き に く さ ” - 9 点 ， ⑥ “ ま た 使 い た い か ” 1 5 点 で あ り ， ⑤ の ネ
ガ テ ィ ブ ク エ ス チ ョ ン は マ イ ナ ス 点 と な っ て お り ， 対 象 者 が 質 問 内 容
を 考 慮 し て 答 え て い る こ と が 示 さ れ た ． ⑤ の 設 問 以 外 は 全 て プ ラ ス 点
で あ り ， “ ま た 使 い た い か ” の 項 目 が 最 高 得 点 で あ っ た ．  
 自 由 記 載 項 目 に つ い て は ， Q 1 で は ， 「 目 で み る と わ か る の で よ
い 」 ， 「 力 を い れ る タ イ ミ ン グ が わ か る ． 」 ， 「 感 覚 が わ か る ． 」 ，
と い っ た ， 筋 電 図 を 視 認 す る こ と で 筋 収 縮 の フ ィ ー ド バ ッ ク が 出 来 た
と の 感 想 が 述 べ ら れ て い た ． ま た ， 「 装 置 を 付 け た 方 が よ く 動 く ． 自
分 で が ん ば ら な い と い け な い と 思 う ． 」 ， 「 真 剣 に 頑 張 ろ う と 思 い ま
し た ． 」 と の モ チ ベ ー シ ョ ン が 向 上 し た と の 意 見 や ， 「 P T の 先 生 の
目 標 が 出 来 そ う ． 」 と の 担 当 療 法 士 が 自 身 の 動 き を 確 認 す る こ と が 運
動 機 能 評 価 に 繋 が り ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 目 標 立 案 の 指 針 と な る こ
と を 期 待 す る 意 見 も あ っ た ． Q 2 に 対 し て の 意 見 は ， 「 他 の 部 位 に も
使 っ て み た い ． 」 と い う 意 見 や ， 「 慣 れ れ ば 大 丈 夫 だ と 思 う 」 「 や っ
て み た ら 出 来 た ． 」 と い っ た 意 見 ， ま た ， 「 自 分 で 出 来 な い 」 と い っ
た 自 身 で 操 作 す る こ と を 想 定 し た 際 の ネ ガ テ ィ ブ な 意 見 も あ っ た  
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図 2 6． 装 置 利 用 後 の ア ン ケ ー ト 結 果 ．  
ア ン ケ ー ト 項 目 の 各 尺 度 の 割 合 を パ ー セ ン テ
ー ジ 化 し グ ラ フ 化 し た ．  
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表 2． ア ン ケ ー ト 調 査 （ Q 1） の 自 由 記 載 回 答 ．  
表 3． ア ン ケ ー ト 調 査 （ Q 2） の 自 由 記 載 回 答 ．  
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 5 . 3 . 3  E M G — B F 前 後 の 装 置 利 用 の 評 価 結 果 考 察  
 ア ン ケ ー ト 結 果 よ り ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 利 用 し た 対 象 者 は 筋 収
縮 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 筋 電 図 と し て ス マ ー ト フ ォ ン か ら モ ニ タ ー す る
こ と で 自 身 の 動 き を 確 認 で き た ， と 述 べ て お り ， 簡 易 な 装 置 で あ っ て
も 筋 電 波 形 を 視 認 す る こ と に 対 し て の 阻 害 要 因 は な か っ た こ と が 示 さ
れ た ． し か し な が ら ， 今 回 対 象 と な っ た 脳 卒 中 患 者 の S I A S — M（ f o o t -
p a d  t e s t） の ス コ ア は 全 員 1 以 上 で あ り ， ス コ ア が 0 の 対 象 者 は い な
か っ た ． ス コ ア が 1 で あ る と い う こ と は ， 筋 収 縮 が 触 診 で 確 認 で き る
者 で あ る ． し た が っ て 増 幅 率 が 約 2 9 8 倍 で あ っ て も 教 育 用 キ ッ ト の 低
コ ス ト 簡 易 筋 電 計 で 確 認 で き た が ， 今 後 ， 筋 収 縮 が 触 診 で 確 認 で き な
い ス コ ア が 0 の 患 者 の 微 小 筋 電 位 に 対 し て ， 増 幅 率 が 約 2 9 8 倍 で 対 応
で き る か ， 4 9 5 倍 の 必 要 性 の 有 無 の 検 討 も 必 要 と 考 え ら れ た ．  
 操 作 性 に 関 し て は ， 装 置 を 装 着 し た こ と に よ る 運 動 の 困 難 性 は な く ，
自 身 の 筋 出 力 と の 連 動 性 も 問 題 な か っ た こ と が 示 さ れ た ． こ の こ と は ，
医 療 現 場 で E M G — B F を 実 施 す る 際 に ， 前 章 で 述 べ た ， 服 部 ら [ 2 7 ]に よ
る E M G — B F に 利 用 す る 装 置 に 求 め ら れ る 1） 視 覚 的 に 表 示 さ れ る 筋 収
縮 の 大 き さ が 適 切 で あ る こ と ， 2） 時 間 的 な 遅 れ が 少 な く ， リ ア ル タ
イ ム の 視 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク が 可 能 で あ る こ と ， 3） 患 者 が 見 や す い こ
と の 3 つ の 条 件 が 患 者 自 身 の 主 観 に よ っ て も 解 決 で き た こ と が 明 ら か
と な っ た ．  
 ま た ， 再 度 使 用 し た い と の 意 見 が 多 く 認 め ら れ ， 今 回 の 研 究 で 使 用
し た 部 位 だ け で な く ， 他 部 位 や ， 筋 収 縮 だ け で な く ， 筋 緊 張 緩 和 の 目
的 で も 使 用 し た い と の 要 望 も あ り ， 患 者 自 身 の 使 用 頻 度 の 向 上 や 多 目
的 使 用 へ の ニ ー ズ も 高 い こ と が 確 認 さ れ た ．  
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5.4 臨 床 現 場 で の 移 動 動 作 時 の 装 置 利 用 の 操 作 性 向 上  
 第 1 章 で 述 べ た よ う に ， 歩 行 能 力 の 向 上 は 移 動 の 自 立 と 密 接 で あ
る た め ,  A D L 改 善 に 大 き な 影 響 を 与 え る 要 因 で あ る .ま た ， 歩 行 が 自
立 し て い な い 患 者 （ 車 椅 子 生 活 者 ） に お い て も ， 退 院 後 の A D L 自 立 に
密 接 な 関 わ り が あ る 動 作 は ， ト イ レ 動 作 で あ り ， 立 ち 上 が り 動 作 や 車
椅 子 か ら の 乗 り 移 り 動 作 （ 移 乗 動 作 ） と い っ た 立 位 レ ベ ル の A D L 自 立
を 獲 得 す る た め に は ， 立 ち 上 が り ， 歩 行 の よ う な 移 動 を 伴 う 動 作 訓 練
が 重 要 で あ る ． ま た ， 屋 内 外 歩 行 移 動 に は ， 階 段 昇 降 と い っ た 段 差 を
乗 り 越 え る 動 作 も ， 活 動 範 囲 を 拡 げ る に は 必 要 で あ る ．  
理 学 療 法 ・ 作 業 療 法 の 臨 床 現 場 で は ， 立 ち 上 が り ， 歩 行 ， 階 段 昇 降
な ど の 移 動 を 伴 う 動 作 訓 練 を 実 施 す る こ と が 多 い ． 第 4 章 で 提 案 し た
装 置 は ， 筋 電 計 と モ ニ タ ー と な る モ バ イ ル 端 末 の 間 は ， コ ー ド が あ り ，
移 動 を 伴 う 動 作 訓 練 の 場 合 ， 臨 床 現 場 に お い て は 療 法 士 が 持 っ て 移 動
を 行 う 必 要 が あ っ た ． し か し な が ら ,  こ の 装 置 は ス マ ー ト フ ォ ン と 有
線 接 続 で あ り ,  歩 行 介 助 を 行 い な が ら 下 肢 へ の E M G − B F 療 法 を 適 用 す
る 際 に 筋 電 計 と モ ニ タ ー 間 の コ ー ド に よ る 動 作 制 限 の 問 題 や ， 介 助 の
困 難 さ な ど の 不 具 合 が 生 じ る こ と が 予 想 さ れ た .  
装 置 を 起 居 動 作 や 介 助 歩 行 訓 練 な ど の 移 動 動 作 を 伴 う 際 の フ ィ ー ド
バ ッ ク に 用 い る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の ツ ー ル と し て 用 い る た め に は ,  
無 線 化 し ,  よ り 空 間 的 な 自 由 度 が 増 し た 状 況 で 使 用 で き る よ う に 改 良
す る こ と が 必 須 で あ る ． 特 に ， 歩 行 訓 練 な ど の 移 動 が 伴 う リ ハ ビ リ テ
ー シ ョ ン 場 面 に お い て は ， 対 象 者 の 安 全 を 鑑 み る と ， 移 動 時 の 患 者 の
動 き や ， 介 助 者 の 介 助 動 作 へ の 障 害 を 減 ら し ， 装 置 を 無 線 化 す る こ と
で ， よ り 広 い 空 間 を 利 用 し て 用 い る こ と が で き る よ う に 改 良 す る こ と
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が 必 要 で あ る ． こ れ ま で に も ， 歩 行 中 の 動 作 解 析 に お い て W e a r a b l e  
s e n s o r s の 使 用 [ 5 7 ]の 報 告 に 代 表 さ れ る よ う に ， 移 動 を 伴 う 筋 電 図 モ
ニ タ ー 使 用 時 に お け る コ ー ド レ ス 化 の 必 要 性 が 示 さ れ て き て い る ．  
以 上 の 問 題 を 解 決 す る た め ,本 研 究 で は ， 移 動 を 伴 う 動 作 時 の 筋 電
計 測 や E M G — B F の 際 の 操 作 性 を 向 上 さ せ る 目 的 で ， オ ー デ ィ オ 用
B l u e t o o t h（ 以 下 ,  B T） 送 受 信 機 を 用 い て 簡 易 筋 電 計 と モ バ イ ル 端 末
間 を W i r e l e s s 化 し ,  こ れ を 市 販 の 検 査 用 筋 電 計 と 比 較 す る こ と で そ
の 基 本 性 能 を 確 認 し た の で 報 告 す る ．  
 
5 . 5  ス マ ー ト フ ォ ン 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 w i r e l e s s 化  
 E M G — B F と し て 用 い る に は ， 臨 床 現 場 で 運 搬 し や す い 小 型 の ス マ ー
ト フ ォ ン を 利 用 す る こ と が 便 利 で あ る ． 本 研 究 で は ， モ バ イ ル 端 末 の
中 で も ， ス マ ー ト フ ォ ン を W i r e l e s s 化 す る こ と と し た ． W i r e l e s s 化
に 要 し た 装 置 は ,  B T 送 信 機 側 は ,  電 極 ,  電 極 用 コ ー ド ,筋 電 ア ン プ ，  
B T 送 信 機 （ B T T 0 0 5 N ,  Z h o n g s h a n  K - m a t e  G e n e r a l  E l e c t r o n i c s 社 ） ，
B T 受 信 機 側 は ,  B l u e t o o t h 受 信 機 （ B Y L - 9 1 8， z e i b o 社 ） ， i P h o n e
（ A p p l e 社 製 i P h o n e 6 s， M K Q R 2 J / A） で あ っ た .  今 回 採 用 し た 送 信 機 は ,  
約 1 0 m 離 れ た 場 所 ま で 情 報 を 伝 達 す る こ と が 可 能 で あ り ,  電 極 で 検 出
し た 筋 電 は ,  筋 電 ア ン プ で 増 幅 さ れ B T 送 信 機 に 送 ら れ た .  受 信 機 の
サ イ ズ は ， 6 0 m m× 2 5 m m× 9 m m， 送 信 機 の サ イ ズ は ， 4 5 m m× 3 2 m m× 8 m m で
あ っ た ． 筋 電 信 号 は 無 線 通 信 で B T 受 信 機 に 送 ら れ ,  3 極 - 4 極 変 換 ケ
ー ブ ル を ス マ ー ト フ ォ ン に 取 り 込 ま れ た .  波 形 表 示 に は ,  i P h o n e 6 標
準 搭 載 の 簡 易 録 音 編 集 機 能 ア プ リ ケ ー シ ョ ン で あ る ボ イ ス メ モ ア プ リ
ケ ー シ ョ ン （ 以 下 ,  ボ イ ス メ モ ） を 利 用 し た ． 筋 電 ア ン プ の 回 路 の 出
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力 部 に A C カ ッ プ リ ン グ 用 コ ン デ ン サ を 付 加 し た ． ア ン プ の 出 力 部 に
は ， 受 動 C R ロ ー パ ス フ ィ ル タ （ 遮 断 周 波 数 ： 1 9 4 0 . 9 H z） と 受 動 C R ハ
イ パ ス フ ィ ル タ （ 遮 断 周 波 数 ： 7 9 . 6 H z） を 直 列 に 配 置 し た .  各 ア ン プ
に 増 幅 率 調 整 抵 抗 1 0 0Ω を 配 置 す る こ と に よ り ,  増 幅 倍 率 は 4 9 5 倍 と
し た ． 移 動 時 の 筋 出 力 は 微 小 で あ る 可 能 性 が あ る た め ， 4 9 5 倍 の 増 幅
倍 率 が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ た ． 製 作 総 費 用 は ,  筋 電 ア ン プ 部 （ 約
4 , 0 0 0 円 ） と 無 線 通 信 部 （ 約 4 , 0 0 0 円 ） の 約 8 千 円 で あ っ た .  低 コ ス
ト 簡 易 筋 電 計 回 路 図 を 図 2 7 に 示 す ． ま た ， 図 2 8， 図 2 9 に 受 信 機 ， 送
信 機 の 装 置 概 要 を 示 す ．   
 56 
 
→ B T 送 信 機  
B T 受 信 機 →  
図 2 7． W i r e l e s s 化 し た 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 回 路 図 ．  
[ 5 8 ]よ り 一 部 改 変 引 用 ．  
図 上 が 改 変 前 ， 図 下 が 改 変 後 の 回 路 図 で あ る ． 低 コ ス ト 簡
易 筋 電 計 の W i r e l e s s 化 に 伴 う 変 更 点 は ， B T 送 受 信 機 を 入
出 力 部 に 設 置 し た 点 で あ る ． さ ら に ， B T 受 信 機 側 に ， ス マ
ー ト フ ォ ン の マ イ ク 入 力 を 認 識 さ せ る た め に ， 信 号 線 と 参
照 電 位 線 の 間 に 2 0 0Ω の 抵 抗 を 配 置 移 動 し ， ピ ン 配 置 を 3 極
か ら 4 極 に 変 換 し た ．  
改 変 前  
改 変 後  
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図 2 9． 受 信 機 側 の 装 置 構 成 ． [ 5 8 ]よ り 引 用 ．  
ス マ ー ト フ ォ ン と ， 3 極 - 4 極 変 換 ケ ー ブ ル ， B T 受 信 機 か ら 構 成 さ
れ ,  B T 発 信 機 か ら 受 信 し た 筋 電 信 号 を ス マ ー ト フ ォ ン 画 面 上 に 表
示 す る ．  
図 2 8． 送 信 機 側 の 装 置 構 成 ． [ 5 8 ]よ り 引 用 ．  
筋 電 ア ン プ ， B T 送 信 機 ， 電 極 ． 電 極 コ ー ド か ら 構 成 さ れ ， B T 受 信
機 に 筋 電 位 信 号 が 送 信 さ れ る ．  
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5 . 6 . 1  w i r e l e s s 化 し た P C 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 性 能 試 験  
 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と ， ニ ュ ー ロ パ ッ ク Σ (日 本 光 電 社 製 ， 以 下 N P
Σ )  を 用 い て 同 時 計 測 し ， 波 形 の 比 較 を 行 っ た ．  
 対 象 は ， 成 人 健 常 女 性 1 名 と し ， 1 チ ャ ン ネ ル 側 を 左 内 側 広 筋 ， 2
チ ャ ン ネ ル 側 を 右 内 側 広 筋 と し て ， そ れ ぞ れ の 膝 蓋 骨 上 縁 か ら 筋 腹 に
沿 っ て 4 横 指 の 部 位 に 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 正 負 電 極 を 配 置 し ,  被 験
者 の 筋 活 動 を 同 時 に 計 測 し た (図 3 0 ) .   
 参 照 電 極 は 右 足 関 節 に 配 置 し ， 電 極 は ， 粘 着 性 の オ ム ロ ン 社 製 低 周
波 治 療 器 用 電 極 H V - 3 D P A D を 3 分 割 し て 用 い た ． 被 験 者 へ は ,  P C か ら
3 m 程 離 れ た 位 置 で ， 端 座 位 よ り 周 期 的 （ 5 5  b e a t s  p e r  m i n u t e） に 立
ち 上 が り 動 作 を 1 0 秒 間 行 う よ う に 口 頭 で 指 示 し ， 開 始 の 合 図 よ り 動
作 終 了 ま で の 筋 電 波 形 の 計 測 を 実 施 し た ． 両 装 置 に よ り 測 定 さ れ た 筋
図 3 0． 性 能 試 験 実 施 時 の 配 線 図 ． [ 5 9 ]よ り 引 用 ．  
正 負 電 極 ， 及 び 参 照 電 極 か ら の 各 コ ー ド を 分 岐 し ， 低 コ ス ト 簡
易 筋 電 計 （ L C - E M G  t e l e m e t e r） と N PΣ に 接 続 し た ．   
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電 信 号 に つ い て ， サ ン プ リ ン グ 周 波 数 1 k H z に て 1 0 秒 間 同 時 計 測 し ，
P C に 記 録 し ， 両 信 号 と も 運 動 初 期 の 2 秒 間 を 除 去 し ， 残 り の 8 秒 間 の
信 号 を 解 析 に 用 い た ． 得 ら れ た 筋 電 信 号 か ら ， 区 間 1 0 0 m s の 二 乗 平 均
平 方 根 R o o t  M e a n  S q u a r e  (以 下 ， R M S )を 1 m s 毎 に 算 出 し ， 単 位 時 間 の
筋 活 動 量 の 指 標 と し た ． 比 較 す る 2 つ の 装 置 を 介 し て 得 ら れ た 両 波 形
の 類 似 性 と 同 期 性 を 検 討 す る た め に ， 相 互 相 関 関 数 を 求 め た ． 使 用 統



















5 . 5 . 1  w i r e l e s s 化 し た ス マ ー ト フ ォ ン 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 性 能
試 験  
 市 販 の 検 査 用 筋 電 計 と の 同 時 計 測 を 実 施 す る た め ,  正 電 極 ， 負 電 極 ，
お よ び 参 照 電 極 か ら の コ ー ド を そ れ ぞ れ 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と 検 査 用
筋 電 計 で あ る N e u r o p a c kΣ （ 日 本 光 電 社 製 ， 以 下 ,  N PΣ ） に 接 続 し た ．
性 能 試 験 時 の 配 線 図 を 図 3 1 に 示 す ．  
 
図 3 1． 性 能 試 験 時 の 配 線 図 ． [ 5 8 ]よ り 引 用 ．  
 正 電 極 ， 負 電 極 ， お よ び 参 照 電 極 か ら の 各 コ ー ド を 分 岐 し ，
低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と 検 査 用 筋 電 計 （ N PΣ） に 接 続 し た ． 低 コ
ス ト 簡 易 筋 電 計 の B T 受 信 機 の 出 力 と ， N PΣ の 出 力 を ， A D C を 介
し て ， P C に 取 り 込 み ， 記 録 し た ．  
．  
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 尚 ， N PΣ は ， 周 波 数 帯 域 を 2 0 H z - 5 0 0 H z， 感 度 を 5 0 0μ V / d i v に 設 定
し た ． 著 者 で あ る ,  成 人 健 常 女 性 1 名 を 対 象 と し て ,  右 尺 側 手 根 伸 筋
の 筋 腹 に 正 負 電 極 を 配 置 し ,  低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 と ,  ニ ュ ー ロ パ ッ ク
Σ を 用 い て 被 験 者 の 筋 活 動 を 同 時 に 計 測 し た .  電 極 は ， 粘 着 性 の デ ィ
ス ポ 電 極  F  ビ ト ロ ー ド （ F - 1 5 0 S） を 用 い た ．  ま ず ， 予 備 実 験 と し て , 
筋 電 信 号 の 代 わ り に メ ト ロ ノ ー ム の 音 声 信 号 を 同 時 入 力 し た ．  
 試 験 手 順 は ， 右 前 腕 部 の 尺 側 手 根 伸 筋 の 筋 腹 に 筋 電 検 出 用 正 お よ び
負 電 極 ， 手 関 節 背 側 部 に 参 照 電 極 を 貼 付 し ， 被 験 者 は 座 位 に て ,  手 関
節 を 6 0 H z の メ ト ロ ノ ー ム の 音 に 合 わ せ て 掌 背 屈 を 繰 り 返 す よ う に 口
頭 で 指 示 さ れ た ． 掌 背 屈 を 行 っ た 際 の 両 装 置 に よ り 測 定 さ れ た 筋 電 信
号 に つ い て ， サ ン プ リ ン グ 周 波 数 1 k H z に て 1 0 秒 間 同 時 計 測 し ， P C に
記 録 し た ． 両 信 号 と も 運 動 初 期 の 2 秒 間 を 除 去 し ， 残 り の 8 秒 間 解 析
を 行 っ た ． 解 析 に は E x c e l 2 0 1 3（ M i c r o s o f t 社 製 ） を 使 用 し た .  ま た ，
記 録 波 形 は ， ア ン プ の 増 幅 率 を 考 慮 し 換 算 し た ．  
 同 筋 電 信 号 は ， i P h o n e（ A p p l e 社 製 i P h o n e 6 s ,  M K Q R 2 J / A） を 用 い て ,  
i P h o n e 標 準 搭 載 の 簡 易 録 音 編 集 機 能 ア プ リ ケ ー シ ョ ン で あ る ボ イ ス
メ モ ア プ リ ケ ー シ ョ ン （ 以 下 ,  ボ イ ス メ モ ） に て サ ン プ リ ン グ レ ー ト
4 4 1 0 0 H z / s e c ,  8 0 k b p s の A A C  L o w  C o m p l e x i t y 形 式 で 録 音 （ 以 下 ， 保
存 ） し た ． 本 研 究 は 早 稲 田 大 学 の 人 を 対 象 と す る 研 究 に 関 す る 倫 理 規




5 . 5 . 2  w i r e l e s s 化 し た ス マ ー ト フ ォ ン 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 性 能
試 験 結 果  
予 備 実 験 で 入 力 し た メ ト ロ ノ ー ム の 音 声 信 号 を 同 時 入 力 し た 信 号 は ，
N PΣ と 比 較 し ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は 2 1 9 m s の 遅 延 が 生 じ る こ と が 確
認 さ れ た （ 図 3 2） ．  
 
  
図 3 2． 通 信 遅 延 時 間 ． [ 5 8 ]よ り 引 用 ．  
予 備 実 験 と し て ,  筋 電 信 号 の 代 わ り に パ ル ス 信 号 を 両 装 置 に 入
力 し た .  N PΣ の 出 力 波 形 （ 黒 ） と 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 出 力 波
形 （ 灰 ） を 示 す .  N P -Σ に 対 す る 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 遅 延 時 間
は 2 1 9 m s で あ っ た .  
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性 能 試 験 の 結 果 ， ア ー チ フ ァ ク ト は ほ と ん ど 認 め ら れ ず ， 手 関 節 屈
筋 収 縮 と 弛 緩 に 合 わ せ て 筋 活 動 が N PΣ と 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に て ほ
ぼ 同 時 に 出 現 し て い た （ 図 3 3） ．  
 
ス マ ー ト フ ォ ン 標 準 搭 載 の フ リ ー ソ フ ト に よ る 波 形 集 録 に つ い て は ，
i P h o n e 6 s 搭 載 ボ イ ス メ モ に て 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 筋 電 図 を 記 録 し
た 波 形 に つ い て も 筋 収 縮 レ ベ ル を 視 覚 的 に 十 分 確 認 可 能 で あ っ た （ 図
3 4） .   
 
 
図 3 3． 記 録 筋 電 波 形 の 装 置 間 比 較 ． [ 5 8 ]よ り 引 用 ．  
上 段 は N PΣ， 下 段 は 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に よ り 記 録 さ れ た 筋 電
波 形 を 示 す ． N PΣ と 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 波 形 は ， 遅 延 時 間 を





5 . 5 . 3  w i r e l e s s 化 し た ス マ ー ト フ ォ ン 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 性 能
試 験 の 考 察  
 本 研 究 で は ， 第 4 章 で 提 案 し た ス マ ー ト フ ォ ン 用 低 コ ス ト 簡 易 筋
電 計 に つ い て ， B T オ ー デ ィ オ 送 受 信 機 を 用 い て 無 線 化 し た .  さ ら に ，
こ の 提 案 装 置 を 既 存 の 検 査 用 筋 電 計 と 同 時 計 測 し ， 比 較 す る こ と で ，
そ の 表 示 筋 電 波 形 の 妥 当 性 を 検 討 し た ． 予 備 実 験 で 入 力 し た メ ト ロ ノ
図 3 4． ス マ ー ト フ ォ ン に よ る 集 録 波 形 ． [ 5 8 ]よ り 引 用 ．  
i P h o n e 6 s 標 準 搭 載 の フ リ ー ソ フ ト ,  ボ イ ス メ モ に よ る 記 録 波 形
を 示 す .   
W i r e l e s s 化 し て も ， 随 意 筋 収 縮 と 弛 緩 を 交 互 に 繰 り 返 し た 時 の
筋 電 波 形 が 出 現 し ,  筋 活 動 を 十 分 視 認 で き た .  
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ー ム の 音 声 信 号 を 同 時 入 力 し た 信 号 は ， N PΣ と 比 較 し ， 低 コ ス ト 簡 易
筋 電 計 は 2 1 9 m s の 遅 延 が 生 じ る こ と が 確 認 さ れ て お り ， そ の 結 果 か ら
遅 延 時 間 を 考 慮 す る と ， N PΣ と 提 案 装 置 の 波 形 が ほ ぼ 同 時 に 周 期 的 な
筋 活 動 が 生 じ て い る と 認 め ら れ た ．  
 性 能 評 価 試 験 の 結 果 か ら は ， 市 販 の 検 査 用 筋 電 計 と の 同 時 計 測 で は ,  
低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に お い て も 対 象 と な る 筋 活 動 が 的 確 に 検 出 で き て
い る こ と が 確 認 で き た ． 計 測 さ れ た 筋 電 波 形 は ,  検 査 用 筋 電 計 に よ り
計 測 さ れ た 波 形 と ほ ぼ 同 期 し て い た ． 取 得 し た 記 録 波 形 は ， 手 関 節 の
背 屈 に 伴 い 筋 電 図 の 振 幅 は 増 加 し ， 掌 屈 時 の 弛 緩 時 に は ， そ れ ら が 消
失 し て お り ,  既 存 の 検 査 用 筋 電 計 と 同 等 の 性 能 で ， 筋 収 縮 を モ ニ タ リ
ン グ す る こ と が 可 能 で あ る こ と が 確 認 さ れ た ． さ ら に ， ス マ ー ト フ ォ
ン 上 に お い て も ， 筋 収 縮 を 容 易 に 確 認 す る こ と が で き ， 運 動 を 行 い な
が ら リ ア ル タ イ ム に ， 筋 収 縮 量 を 視 覚 的 に フ ィ ー ド バ ッ ク す る こ と が
可 能 で あ っ た .  
こ れ ら の 結 果 か ら ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は ， E M G - B F 装 置 と し て 適
切 な 筋 電 波 形 を 表 示 で き る こ と が 確 認 さ れ た ． 今 回 の 低 コ ス ト 簡 易 筋
電 計 に お い て 追 加 し て 利 用 し た B T オ ー デ ィ オ 送 受 信 機 も 市 場 で 容 易
に 入 手 で き る こ と か ら ， 以 前 の 装 置 と 同 様 に ， 誰 で も 容 易 に 作 製 で き
る と 予 測 さ れ る ． さ ら に ， コ ス ト の 面 で は ， 本 装 置 は 1 c h で あ る が ,  
8 千 円 以 下 の 部 品 代 に よ り ， 簡 易 無 線 筋 電 計 を 製 作 で き ,  既 存 の ス マ
ー ト フ ォ ン を 筋 電 図 モ ニ タ ー と し て 利 用 で き る こ と は 低 コ ス ト で 抑 え
ら れ ， ま た ， 日 常 的 に 使 用 し て い る ス マ ー ト フ ォ ン が 使 用 で き る た め ，
操 作 性 も 高 い ．   
 B l u e t o o t h 通 信 に お い て ， 2 1 9 m s の 遅 延 が 生 じ て い た が ， 歩 行 終 了
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直 後 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 実 施 す る 場 合 や ， 走 行 で は な く ， 脳 卒 中 患 者
等 に お け る 低 速 歩 行 に お い て ， ま た ， 介 助 歩 行 の 際 に ， 療 法 士 が 後 側
方 よ り 介 助 し な が ら ス マ ー ト フ ォ ン 画 面 で 確 認 す る よ う な 場 面 で は ,
こ の 程 度 の 遅 延 は 療 法 士 ， 患 者 の 主 観 的 に は 問 題 と な ら な い と 予 測 さ
れ る が ， 今 後 ， 臨 床 場 面 で 活 用 し た 上 で 遅 延 の 影 響 に つ い て の 検 討 を
要 す る ．  
 
5 . 6  P C 利 用 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の w i r e l e s s 化  
 移 動 を 伴 う 理 学 療 法 の 際 に 筋 電 計 を 利 用 し て 計 測 を 行 う 場 合 が あ る
が ， 前 節 で 紹 介 し た W i r e l e s s 化 し た ス マ ー ト フ ォ ン 使 用 の 低 コ ス ト
簡 易 筋 電 計 で は 1 チ ャ ン ネ ル （ 以 下 ， c h） し か 対 応 が で き な い ． 村 岡
ら の 2 c h の 簡 易 E M G - B F 装 置 [ 4 3 ]は P C と 有 線 接 続 で あ っ た た め ,  使 用
で き る 空 間 が コ ー ド 長 に よ り 制 限 さ れ て い た ． さ ら に ， 村 岡 ら の 装 置
は ， 周 囲 環 境 や P C の 機 種 に よ り ， P C の A C 電 源 駆 動 時 に ， A C 電 源 の
ス イ ッ チ ン グ ノ イ ズ が 筋 電 計 の U S B 電 源 を 介 し て 筋 電 波 形 に 混 入 す る
と い う 問 題 が 生 じ て い た ． P C に よ る A C 電 源 駆 動 時 で も ， 表 示 お よ び
記 録 さ れ る 筋 電 波 形 に ノ イ ズ が 混 入 し な い こ と が 望 ま し い ． P C を 利
用 す る こ と で 2 つ の 対 象 筋 に 対 し て 筋 電 計 測 を 実 施 で き る こ と ， ま た ，
特 に E M G — B F の 運 動 療 法 機 器 と し て で は な く ， 筋 電 図 の 記 録 を 行 う 際
は ， P C を 利 用 す る 必 要 が あ る ． そ の た め ， 前 節 に 報 告 し た 簡 易 筋 電
計 の w i r e l e s s 化 だ け で な く ， P C 利 用 の 筋 電 計 に つ い て も w i r e l e s s 化
し ， P C 使 用 時 の 2 c h 筋 電 計 計 測 の 性 能 試 験 を 実 施 し た ．  
 今 回 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 は ， 電 極 ,  電 極 用 コ ー ド ， 独 自 に 設 計 お
よ び 開 発 を し た 筋 電 ア ン プ ， B T 送 信 機 （ B T T 0 0 5 N， Z h o n g s h a n  K - m a t e  
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G e n e r a l  E l e c t r o n i c s 社 ） ， B T 受 信 機 ( B Y L - 9 1 8 ,  z e i b o 社 )  ， P C に よ
り 構 成 し た （ 図 3 5） ．  製 作 総 費 用 は ， E M G - B F 装 置 （ 約 5 , 0 0 0 円 ）  
と 無 線 通 信 部 （ 約 4 , 0 0 0 円 ） の 合 計 約 9 , 0 0 0 円 で あ っ た ． 今 回 採 用 し
た 送 信 機 は ,  約 1 0 m 離 れ た 場 所 ま で ， 情 報 を 伝 達 す る こ と が 可 能 で あ
り ， 電 極 で 検 出 し た 筋 電 位 は ， 筋 電 ア ン プ で 増 幅 さ れ B T 送 信 機 に 送
ら れ た ．  受 信 機 の サ イ ズ は ， 6 0 m m× 2 5 m m× 9 m m， 送 信 機 の サ イ ズ は ，
4 5 m m× 3 2 m m× 8 m m で あ っ た ． 電 圧 値 は 無 線 通 信 で B T 受 信 機 に 送 ら れ ，
図 3 5． P C 利 用 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 概 要 ． [ 5 9 ]よ り 引 用 ．  
筋 電 ア ン プ （ 2 - c h  L C - E M G  A M P . ） ， B T 送 信 機 ( B l u e t o o t h  
T r a n s m i t t e r )， B T 受 信 機 ( B l u e t o o t h  R e c e i v e r )， P C に よ り 構 成
さ れ た .  
3 2 m m  
4 5 m m  
6 4 m m  
2 5 m m  
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ス テ レ オ マ イ ク 入 力 端 子 な ど を 介 し て 汎 用 P C に 取 り 込 ま れ た ． 波 形
表 示 に は ， 汎 用 オ ー デ ィ オ 用 波 形 表 示 ソ フ ト （ ハ ン デ ィ ・ オ シ ロ ス コ
ー プ ） を 用 い た ．   
 筋 電 ア ン プ の 回 路 図 を 図 3 6 に 示 す .  筋 電 ア ン プ は 村 岡 ら の 装 置
[ 4 3 ]の 回 路 の 出 力 部 に A C カ ッ プ リ ン グ 用 コ ン デ ン サ を 付 加 し ， 増 幅
率 を 4 9 5 倍 と し た ． ア ン プ の 出 力 部 に は ， 受 動 C R ロ ー パ ス フ ィ ル タ
（ 遮 断 周 波 数 ： 1 9 4 0 . 9 H z） と 受 動 C R ハ イ パ ス フ ィ ル タ （ 遮 断 周 波
数 ： 7 9 . 6 H z） を 直 列 に 配 置 し た .   
 
図 3 6． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 回 路 図 ． [ 5 9 ]よ り 引 用 ．  
提 案 筋 電 ア ン プ は ， 村 岡 ら の 回 路 [ 4 3 ]の 出 力 部 に A C カ ッ プ リ
ン グ コ ン デ ン サ を 付 加 し た ． 各 ア ン プ に 増 幅 調 整 抵 抗 1 0 0Ω を
配 置 し ， 増 幅 倍 率 は 約 4 9 5 倍 と し た ．  
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5 . 6 . 2  w i r e l e s s 化 し た P C 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 性 能 試 験 結 果  
 図 3 7 ( a )は 1 c h 側 の 左 内 側 広 筋 ， （ b） は 2 c h 側 の 右 内 側 広 筋 の 筋 電
波 形 を 示 す ． さ ら に ， 各 図 内 に お い て ， 上 段 の 波 形 （ 左 軸 参 照 ） が
N PΣ ， 下 段 の 波 形 （ 右 軸 参 照 ） が 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に よ り 記 録 さ れ
た 筋 電 波 形 を 示 す ．   
両 装 置 に よ る 計 測 波 形 の 立 ち 上 が り 動 作 の R M S 波 形 （ 区 間 1 0 0 m s の
R M S 値 ） を 図 3 7（ c） に 左 内 側 広 筋 ,  図 3 7（ d） に 右 内 側 広 筋 の も の
を 示 す ． 上 段 が N PΣ ,  下 段 が 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の も の で あ る ．   
図 3 7． 性 能 試 験 実 施 時 の 筋 電 波 形 と R M S 波 形 ．  
[ 5 9 ]よ り 引 用 ．  
( a )が 左 内 側 広 筋 ， ( b )が 右 内 側 広 筋 の 筋 電 波 形 ． ( c )が 左 内 側
広 筋 ， ( d )が 右 内 側 広 筋 の R M S 波 形 ．  
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 ま た ， 図 3 8（ a） に 左 内 側 広 筋 ， （ b） に 右 内 側 広 筋 の 両 装 置 か ら
得 ら れ た 筋 電 図 波 形 の 相 互 相 関 関 数 p l o t を 示 す ． 1 チ ャ ン ネ ル 側 の
相 互 相 関 関 数 は ， - 1 8 4 m s か ら - 1 6 3 m s の 範 囲 で ピ ー ク 値 を 示 し ， そ の
値 は 0 . 9 7 6 で あ っ た ． 2 チ ャ ン ネ ル 側 の 相 互 相 関 関 数 は ， - 1 6 9 m s か ら
- 1 5 1 m s の 範 囲 で ピ ー ク 値 を 示 し ， 値 は 0 . 9 5 5 で あ っ た ．  
 左 右 内 側 広 筋 と も に ,  低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 波 形 に お い て 1 7 0 m s 前
後 の 遅 延 が 認 め ら れ た ． こ の 遅 延 を 考 慮 す る と ， 両 波 形 に お い て 周 期
的 な 出 現 と 減 衰 を 繰 り 返 し て お り ， 両 チ ャ ン ネ ル と も 両 装 置 間 で ほ ぼ
同 期 し た 筋 活 動 が 認 め ら れ た ． ノ イ ズ は ほ と ん ど 認 め ら れ な か っ た ．
図 3 8． 両 装 置 か ら 得 ら れ た 筋 電 図 波 形 の 相 互 相 関 関 数
p l o t． [ 5 9 ]よ り 引 用 ．  
（ a） に 左 内 側 広 筋 ， （ b） に 右 内 側 広 筋 の 両 装 置 か ら 得 ら
れ た 筋 電 図 波 形 の 相 互 相 関 関 数 p l o t を 示 す ．  
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こ の こ と か ら 両 波 形 は ， 1 7 0 m s 前 後 の 遅 延 は あ る も の の ， 極 め て 高 い
類 似 性 と 同 期 性 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た ．  
 
5 . 7  W i r e l e s s 化 P C 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 患 者 移 動 時 の 計 測 へ の
応 用  
 前 節 に お い て 装 置 改 良 ， 性 能 試 験 を 実 施 し た が ， 実 際 の 臨 床 場 面 で
の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 安 全 面 へ の 配 慮 ， ノ イ ズ 混 入 に つ い て 確 認 を
す る た め に ， 運 動 器 疾 患 患 者 の 臨 床 で の 立 ち 上 が り 及 び 階 段 昇 り 動 作
時 の 装 置 に よ る 計 測 の 可 否 に つ い て の 実 証 実 験 を 行 っ た ．  
 
5 . 7 . 1  W i r e l e s s 化 P C 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 患 者 移 動 時 E M G 計 測
実 験  
 対 象 者 は 説 明 と 同 意 を 得 て ， 自 主 的 に 本 実 験 に 参 加 し た 両 変 形 性 膝
関 節 症 患 者 外 来 通 院 中 の 7 1 歳 女 性 で あ っ た ． 今 回 の 受 診 は 左 膝 関 節
の 動 作 時 疼 痛 に よ る も の で あ っ た が ， 受 診 か ら 6 ヶ 月 経 過 し ， 左 膝 関
節 の 改 善 が 認 め ら れ て い た ． W O M A C  s c o r e（ 簡 易 版 ） 5 点 ． 関 節 可 動
域 は 左 右 と も 1 4 5 度 ． 伸 展 0 度 で あ り ， 担 当 理 学 療 法 士 に よ る M M T は
左 5， 右 5． 立 ち 上 が り 動 作 ， 階 段 昇 降 と も 自 立 レ ベ ル で あ っ た ．  
 対 象 者 の 左 内 側 広 筋 に 低 コ ス ト E M G 筋 電 計 の 1 チ ャ ン ネ ル ， 右 内 側
広 筋 に 2 チ ャ ン ネ ル の 正 負 電 極 を ,  参 照 電 極 は 両 側 膝 蓋 骨 に 配 置 し た ．
対 象 者 に は ， 立 ち 上 が り 動 作 は 5 5 H z の メ ト ロ ノ ー ム 音 を 指 標 に 立 ち
座 り を 実 施 す る よ う に ， 階 段 昇 り 動 作 は 対 象 者 が 通 常 実 施 し て い る ス
ピ ー ド で 開 始 の 合 図 と 共 に 実 施 す る よ う に 指 示 し た ． 両 動 作 と も 筋 電
波 形 は 動 作 開 始 と 同 時 に 2 5 秒 間 集 録 し ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に よ っ
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て 検 出 し た 筋 電 波 形 を ， マ イ ク 端 子 を 経 由 し A C 電 源 駆 動 し て い る P C
（ L e t ’ s  n o t e  C F - S X 1 ,  P a n a s o n i c 社 製 ,  W i n d o w s  7） に 取 り 込 み 記 録
し た ．  
 集 録 ・ 波 形 表 示 に は ,  W i n d o w s 用 フ リ ー ソ フ ト ， ハ ン デ ィ オ シ ロ ス
コ ー プ （ W i n d o w s 8 / 7 / m e / X P 対 応 ） を 用 い た ． P C の マ イ ク 設 定 は ,  マ
イ ク の プ ロ パ テ ィ の 拡 張 タ グ に 存 在 す る 「 音 響 エ コ ー キ ャ ン セ ル 」  
の チ ェ ッ ク を 外 す 必 要 が あ っ た ． 解 析 に は E x c e l 2 0 1 3 ( M i c r o s o f t 社
製 )を 使 用 し ， 集 録 開 始 直 後 ・ 集 録 直 前 の 2 秒 間 は 解 析 か ら そ れ ぞ れ
除 外 し た ． ま た ， 記 録 波 形 は ， ア ン プ の 増 幅 率 を 考 慮 し ， 換 算 し た ．  
尚 ， 本 研 究 は 当 該 施 設 倫 理 委 員 会 の 承 認 （ 承 認 番 号 ： 2 8 0 0 9 5） を 受 け
実 施 し た ．  
 
5 . 7 . 2  W i r e l e s s 化 P C 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 患 者 移 動 時 E M G 計 測
実 験 結 果  
 図 3 9 ( a )に 変 形 性 膝 関 節 症 患 者 に お け る 立 ち 上 が り 動 作 ， ( b )に 階
段 昇 り 動 作 の 記 録 波 形 を 示 し た ． ま た ， 図 3 9 ( c )に 立 ち 上 が り 動 作 時
の R M S 波 形 ， ( d )に 階 段 昇 り 動 作 時 の R M S 波 形 を 示 す ． 1 チ ャ ン ネ ル が
左 内 側 広 筋 ， 2 チ ャ ン ネ ル が 右 内 側 広 筋 で あ る ．  
 ま た ， 課 題 実 施 時 ， 移 動 時 の コ ー ド に よ る 動 作 の 阻 害 は な か っ た ．
ま た ， 立 ち 上 が り 及 び 階 段 昇 り 動 作 に お い て ， 著 名 な ノ イ ズ 混 入 は な
く ， 動 作 に 伴 っ た 筋 電 信 号 を 確 認 す る こ と が で き た ． 対 象 者 は 左 膝 関
節 の 疼 痛 に よ り 受 診 し て い た が ， 現 在 改 善 し て お り ， 立 ち 上 が り 時 の
筋 電 図 波 形 か ら は ， 左 右 の 内 側 広 筋 の 差 異 は 大 き く 認 め ら れ て お ら ず ，
筋 電 図 上 か ら も 両 側 の 筋 活 動 が ほ ぼ 変 わ ら な い こ と が 明 ら か と な っ た ．
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し か し な が ら 階 段 動 作 で は ， 治 療 側 の 左 内 側 広 筋 の 筋 活 動 の 低 下 が 若
干 認 め ら れ た ． 以 上 の 筋 活 動 の 左 右 差 の 確 認 に つ い て は ， 臨 床 上 で の
使 用 を 鑑 み ， 目 測 で 実 施 し た ．  
 
5 . 8  P C 利 用 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の w i r e l e s s 化 の 考 察  
 本 研 究 で は ， 村 岡 ら が 提 案 し た ス テ レ オ 入 力 端 子 を 用 い た 簡 易
E M G - B F 装 置 [ 4 3 ]を 改 良 し ， オ ー デ ィ オ 用 B l u e t o o t h 送 受 信 機 を 用 い て
図 3 9． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 か ら 得 ら れ た 両 側 内 側 広 筋 の 筋 電 図
波 形 と R M S 波 形 ． [ 5 9 ]よ り 引 用 ．  
（ a ） に 立 ち 上 が り 動 作 ， （ b） に 階 段 昇 降 時 の 筋 電 波 形 を 示
す ． ま た ， （ ｃ ） に 立 ち 上 が り 動 作 ， （ d） に 階 段 昇 降 時 の R M S
波 形 を 示 す ．  
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E M G モ ニ タ ー 部 分 を 無 線 化 し た ． 従 来 装 置 も 計 装 ア ン プ や D C D C コ ン バ
ー タ ,  抵 抗 や コ ン デ ン サ と い っ た ， 容 易 に 入 手 可 能 な 2 0 点 程 度 の 部
品 数 で 低 コ ス ト に て 製 作 可 能 で あ り ， 工 学 的 知 識 の 少 な い 医 療 従 事 者
が 作 製 し や す い よ う に 配 慮 さ れ て い た が ， 今 回 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計
に お い て 追 加 し て 利 用 し た オ ー デ ィ オ 用 B l u e t o o t h 送 受 信 機 も 容 易 に
入 手 で き る こ と か ら ， 同 様 に ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に お い て も 容 易 に
作 製 で き る と 予 測 さ れ る ． ま た ， 市 販 さ れ て い る 無 線 式 筋 電 計 は ,  多
チ ャ ン ネ ル で あ る も の の 数 百 万 円 と 高 価 な こ と か ら ， 本 装 置 は 2 チ ャ
ン ネ ル で は あ る が ， 主 働 作 筋 と 拮 抗 筋 な ど 2 筋 間 の 筋 活 動 の タ イ ミ ン
グ や 活 動 量 を 把 握 す る こ と が 可 能 で あ り ， 1 万 円 以 下 の 部 品 代 に よ り ，
複 数 チ ャ ン ネ ル の 簡 易 無 線 筋 電 装 置 を 製 作 で き る こ と は ， 臨 床 現 場 や
ス ポ ー ツ 場 面 で の ニ ー ズ に 充 分 応 え う る も の で あ る と 考 え る .  
 今 回 ， 性 能 評 価 試 験 の 結 果 よ り ， 既 存 の 高 性 能 無 線 筋 電 計 と の 同 時
計 測 で は ， 2 チ ャ ン ネ ル の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 に お い て も 対 象 と な る
筋 の 活 動 が 的 確 に 検 出 で き て い る こ と が 確 認 で き た ．  
 ス マ ー ト フ ォ ン の w i r e l e s s 化 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 で は ， B l u e t o o t h
通 信 に お い て ， 1 7 0 m s 前 後 の 遅 延 が 生 じ て い た が ， 運 動 終 了 後 に フ ィ
ー ド バ ッ ク や 解 析 を 実 施 す る 場 合 や ,  走 行 で は な く 患 者 等 に お け る 低
速 移 動 に お い て は ,  こ の 程 度 の 遅 延 は 大 き な 問 題 に な ら な い と 考 え た .  
今 回 の ， P C 対 応 の  w i r e l e s s 化 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 で は 1 4 4 m s の 遅 延
が 生 じ て い た が ,  こ ち ら も ， 歩 行 終 了 直 後 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 実 施 す
る 場 合 や ， 走 行 で は な く ， 運 動 器 疾 患 患 者 に お け る 立 ち 上 が り ， 階 段
昇 り 動 作 に お い て ， 動 作 後 に 筋 電 図 フ ィ ー ド バ ッ ク や セ ラ ピ ス ト が 左
右 筋 活 動 を 比 較 す る 際 に は ， こ の 程 度 の 遅 延 は 大 き な 問 題 に な ら な か
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っ た ． ま た ， 本 研 究 で は A C 電 源 で 駆 動 し た P C に 筋 電 波 形 を 記 録 し た
が ， 電 源 ノ イ ズ は 全 く 混 入 し て い な か っ た ． し た が っ て ,  周 囲 環 境 や
P C 機 種 に 依 存 し な い 安 定 し た 低 ノ イ ズ の 筋 電 計 測 が 実 施 で き る こ と
が 確 認 さ れ た ．  
 臨 床 で の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 で の 記 録 波 形 よ り ， 立 ち 上 が り 動 作 時
の 対 象 者 の 左 右 内 側 広 筋 で の 筋 活 動 は ほ ぼ 同 等 で あ る こ と が 確 認 で き
た ． し か し な が ら ， 階 段 動 作 で は ， 治 療 を 行 っ て い た 右 内 側 広 筋 の 活
動 が 若 干 低 下 し て い た ． 立 ち 上 が り の よ う な 両 足 で の 動 作 と 比 較 し て ，
片 脚 支 持 の 必 要 な 移 動 の 多 い 階 段 動 作 で は 左 右 の 筋 出 力 の 傾 向 に 差 が
あ り ， い ま だ ア プ ロ ー チ が 必 要 な こ と が 明 ら か と な っ た ． 筋 電 波 形 の
大 小 比 較 に つ い て ， 本 来 は 絶 対 値 等 に て 算 出 比 較 す る べ き で は あ る が ，
今 回 は ， 臨 床 応 用 す る 目 的 で あ り ， 簡 易 に 療 法 士 が 判 断 す る た め に 目
視 で 左 右 差 が あ る こ と を 確 認 で き る こ と に 意 義 が あ る と 考 え た ． こ の
よ う に ， 各 動 作 時 に E M G で モ ニ タ ー し ， ア セ ス メ ン ト す る こ と で ， 患
者 の 身 体 運 動 へ の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 立 案 に お け る 指 針 決
定 の 際 の 一 つ の 定 量 的 な 情 報 と な り う る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た ．  
 今 回 ， 臨 床 場 面 に お い て 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 使 用 し た が ， 安 全 に
動 作 を 計 測 す る こ と が 可 能 で あ り ， 階 段 昇 り 時 の 見 守 り 介 助 の 阻 害 に
も な ら な か っ た ． こ の よ う に ， E M G モ ニ タ ー 部 分 を P C か ら 無 線 化 す
る こ と に よ り ,  コ ー ド に 躓 い て 転 倒 す る リ ス ク や 動 作 へ の 阻 害 を 減 ら
し ， コ ー ド か ら 患 者 を 非 拘 束 化 す る こ と に よ り 空 間 的 な 計 測 範 囲 を 拡
大 で き た ． 今 回 用 い た B l u e t o o t h 送 信 機 （ B T T 0 0 5） は ， 送 受 信 可 能 距
離 が 約 1 0 m で あ り ， 1 0 m 歩 行 評 価 な ど ， 歩 行 訓 練 に 利 用 可 能 と 考 え ら
れ る .  本 装 置 を 利 用 す る こ と に よ り ， 歩 行 ， 階 段 な ど の 応 用 歩 行 と い
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っ た 移 動 を 伴 う 動 作 解 析 や ， E M G − B F 療 法 の 実 践 が 簡 易 的 に 低 コ ス ト
で 可 能 と な り ， 多 岐 に わ た る 疾 患 に お け る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 場 面 や
ス ポ ー ツ で の 運 動 ト レ ー ニ ン グ 場 面 で の 筋 電 計 を 利 用 し た 測 定 や
E M G - B F 療 法 実 施 の 機 会 の 増 加 が 見 込 ま れ る と 予 測 さ れ る .   
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6． 教 育 応 用の可 能 性  
6.1  療 法 士 養 成 校 で の 製 作 実 験 と そ の 効 果  
 第 ４ 章 に お い て 述 べ た よ う に ， 筋 電 計 の コ ス ト 面 や 親 近 性 の 低 さ か
ら ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 研 修 施 設 に お い て も 保 有 台 数 が 少 な い の が 現
状 で あ っ た が ， 療 法 士 養 成 校 に お い て も 1 台 も し く は 数 台 保 有 し て い
る 程 度 で あ る ． ま た ， 授 業 内 で も グ ル ー プ で 実 習 す る こ と が 多 く ， 触
れ る の は 卒 業 研 究 な ど の 機 会 の み で あ る こ と が 多 い ． 養 成 校 学 生 に と
っ て も ， 打 腱 器 ， 聴 診 器 ， 関 節 角 度 計 な ど よ り 縁 遠 い 機 器 で あ る ． さ
ら に ， 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 国 家 試 験 の 出 題 基 準 [ 6 0 ]に は ， 筋 電 図
バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 訓 練 が 含 ま れ て お り ， 現 状 で は ， ほ と ん ど 触 れ
た こ と の な い 治 療 法 に つ い て 教 科 書 上 の 知 識 だ け で 学 生 が 対 応 し な け
れ ば な ら な い ． 国 家 試 験 を 念 頭 に 入 れ た 教 育 上 観 点 か ら も ， 筋 電 計 へ
の 親 近 性 を 高 め る 目 的 に お い て も ， 教 育 場 面 か ら 筋 電 計 ま た ， 筋 電 図
バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 に 触 れ る 機 会 を 増 や す こ と は 急 務 で あ る ．   
 ま た ， 効 果 的 な 教 育 手 法 と い っ た 面 か ら は ， 療 法 士 養 成 校 教 育 で は ，
知 識 伝 達 ， 技 術 習 得 を 焦 点 に 置 い た 授 業 を 主 に 実 施 し て お り ， 昨 今 ，
教 育 分 野 に お い て 推 奨 さ れ て き て い る “ も の づ く り ” 実 習 の よ う な ，
よ り ， コ ン ス ト ラ ク シ ョ ニ ズ ム に 基 づ く 実 践 的 な ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン
グ に つ な が る 実 習 授 業 実 施 [ 6 1 ]は ほ と ん ど 実 施 さ れ て い な い ． 近 年 で
は 医 療 機 器 は 多 種 多 様 で あ り ， ロ ボ ッ ト を 利 用 し た リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン が 推 進 さ れ て い る 現 在 ， 療 法 士 も 患 者 ， 利 用 者 に 適 切 な 機 器 を 選 択
し ， そ の 操 作 を 行 わ な け れ ば な ら な い 状 況 が 多 く な っ て い る ． 機 器 ・
装 置 に 対 す る 嫌 悪 感 の 払 拭 ， 理 解 の 促 進 を 養 成 校 か ら 実 施 し ， 学 生 時
代 よ り 筋 電 計 操 作 に 対 す る 興 味 ・ 関 心 向 上 を 促 進 す る 必 要 が あ る ．  
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 今 回 ， 筋 電 計 へ の 親 近 性 を 向 上 さ せ る た め ， 教 育 場 面 で の 応 用 を 検
討 す る 目 的 で ， 工 学 的 な 知 識 が 少 な く ， ハ ン ダ 付 け の 経 験 の な い 療 法
士 養 成 校 の 学 生 で も 容 易 に 作 成 で き る 第 4 章 で 紹 介 し た 教 育 用 キ ッ ト
を 用 い て 学 生 自 身 が 製 作 し ， そ の 製 作 時 間 と 実 施 前 後 の ア ン ケ ー ト 調
査 を 実 施 し た の で 報 告 す る ．  
 
6 . 1 . 1  療 法 士 養 成 校 で の 製 作 実 験 方 法  
 筋 電 計 製 作 は ， 第 4 章 で 作 成 し た 製 作 キ ッ ト を 用 い た ． 製 作 費 用 は
1 台 当 た り 約 1 , 5 0 0 円 で あ っ た ．  
 対 象 は ， 自 由 意 志 に 基 づ き 志 願 し た 療 法 士 養 成 校 3 年 制 養 成 校 の 学
生 1 6 名 と 4 年 制 大 学 の 学 生 1 8 名 で あ っ た ． ま た ， 当 該 校 の 倫 理 委 員
会 に 申 請 し ， 承 認 を 得 た （ 承 認 番 号 ： F U J I 2 0 1 6 0 0 1， 研 静 1 6 — 8） ． 本
研 究 実 施 前 に ， 予 備 実 験 を 学 生 1 4 名 に 対 し 実 施 し た が ， 製 作 時 間 が
平 均 81. 3±34. 1 分 で あ っ た ． そ の た め ， 製 作 過 程 を 説 明 し た 説 明 書
を 作 成 し ， ブ レ ッ ド ボ ー ド 上 に 補 助 線 を 引 く な ど 製 作 過 程 を 見 直 し ，
本 実 験 を 実 施 し た ．  
授 業 実 施 手 順 は ， 1） 事 前 ア ン ケ ー ト 実 施 ， 2） 講 義 ： 1 5 分 間 の E M G
− B F 療 法 と 装 置 に つ い て の 基 本 的 講 義 を 事 前 に 作 成 し た 原 稿 の 通 り に
説 明 を 行 っ た ． 3） 製 作 実 習 ： 装 置 製 作 実 習 を 実 施 し ， ソ ル ダ レ ス 回
路 を 組 み 立 て た .差 し 込 み 順 序 や 場 所 は プ リ ン ト と パ ワ ー ポ イ ン ト で
提 示 し た ． 回 路 が 完 成 し た 後 ， ス マ ー ト フ ォ ン と 接 続 し ,動 作 確 認 を
行 い ， 動 作 確 認 後 ， ユ ニ バ ー サ ル 基 板 に ハ ン ダ 付 け し ， 再 度 動 作 確 認
を 行 っ た ． そ の 後 ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン へ の 応 用 に つ い て 装 置 を 利 用















図 4 0． 製 作 実 験 の 流 れ ．   
製 作 キ ッ ト を 使 用 し た ブ レ ッ ド ボ ー ド 上 で の 製 作 を ソ ル ダ レ ス 回
路 作 成 と し た ． ソ ル ダ レ ス 回 路 作 成 後 ， 作 成 し た 回 路 を ユ ニ バ ー
サ ル 基 板 上 に ハ ン ダ 付 け を 行 い 回 路 作 成 す る 実 験 も 実 施 し た ．  
図 4 1． 知 識 ・ 技 術 に 関 す る 質 問 票 （ 1） ．  
[ 6 6 ]よ り 一 部 改 変 引 用 ．  
文 部 科 学 省 の カ リ キ ュ ラ ム ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ た 質 問 項 目 ． 1 - 4
は 製 作 実 験 実 施 前 に 実 施 ． 制 作 実 験 後 は ， 1 - 8 の 全 て を 実 施 し
た ．  
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ア ン ケ ー ト は ， 製 作 キ ッ ト に よ る 製 作 授 業 が 学 生 の 知 識 ・ 技 術 の 取
得 と ， 動 機 付 け に ど の よ う な 影 響 を 与 え た か を 調 査 す る 目 的 で ， 文 部  
科 学 省 の 児 童 生 徒 の 学 習 評 価 の 在 り 方 に つ い て の 報 告 [ 6 2 ]で 紹 介 さ れ
て い る カ リ キ ュ ラ ム ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ た 知 識 ・ 技 術 の 評 価 項 目 を 改
変 し た も の （ 図 4 1） と ， A R C S モ デ ル を 基 盤 と し た 谷 口 ら の 学 習 動 機
質 問 表 ( 2 0 1 2 ) [ 6 3 ]を 今 回 必 要 の な い 授 業 評 価 に 対 す る 質 問 項 目 を 削 除
し 一 部 改 変 し た も の （ 図 4 2） の 2 点 を 用 い て 調 査 し た ． A R C S モ デ ル
[ 6 4 ] と は ， J . M . K e l l e r  に よ る 学 習 意 欲 に 影 響 を 及 ぼ す ， 注 意
図 4 2． A R C S モ デ ル に 沿 っ た 動 機 付 け に 関 す る 質 問 票 （ 2） ．   
[ 6 6 ]よ り 一 部 改 変 引 用 ．  
谷 口 ら に よ る 質 問 票 [ 6 3 ]に 沿 っ た 1 5 問 の ア ン ケ ー ト 調 査 を 製 作 実
験 後 に 実 施 し た ． 成 績 評 価 に 関 す る 質 問 を 削 除 し 一 部 改 変 し た ．  
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（ A t t e n t i o n） ，  関 連 性 （ R e l e v a n c e） ， 自 信 （ C o n f i d e n c e） ，  満 足
感 （ S a t i s f a c t i o n） の  4 要 素 で 構 成 さ れ た 動 機 づ け に 関 わ る 包 括 的
モ デ ル で あ る ． こ の モ デ ル は ， 学 習 者 の モ チ ベ ー シ ョ ン に 対 し て ， こ
の 4 要 素 の ど の 部 分 に 着 目 す る の か ， 計 画 や 評 価 を 行 う こ と で ， 授 業
設 計 を 効 率 的 に 実 施 す る こ と が で き る も の で あ る ．  
 
6 . 1 . 2  療 法 士 養 成 校 で の 製 作 実 験 結 果  
製 作 に か か っ た 時 間 は ， 50. 8±34. 1 分 （ 3 年 制 ） ， 27. 4±8.8 分 （ 4
年 制 ） で あ っ た ． ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 を ， 表 4， 表 5， 表 6 に 示 す ．
「 知 識 が 増 え た 」 と 回 答 し た 3 年 制 の 学 生 の 割 合 は 8 7 . 5％ ， 「 技 術
が 増 え た 」 は 6 8 . 8％ ， 「 興 味 を 持 っ た 」 は 9 3 . 8％ ， 「 有 益 で あ る 」
は 9 3 . 8％ で あ っ た ．  「 知 識 が 増 え た 」 と 回 し た 4 年 制 大 学 生 の 割 合
は ， 8 8 . 9 ％ ， 「 技 術 が 増 え た 」 は 5 5 . 6 ％ ， 「 興 味 を 持 っ た 」 は
9 4 . 4％ ， 「 有 益 で あ る 」 は 7 7 . 8％ で あ っ た ．  3 年 制 学 生 の 平 均 A R C S
ス コ ア は ， 「 注 意 」 が 4 . 1± 0 . 9， 「 関 連 性 」 が 4 . 2± 0 . 7， 「 自 信 」
が 3 . 7± 0 . 9， 「 満 足 感 」 が 4 . 0± 1 . 0， 4 年 制 学 生 は ， 「 注 意 」 が 4 . 2
± 0 . 9， 「 関 連 性 」 が 4 . 4± 0 . 6， 「 自 信 」 が 3 . 7± 0 . 6， 「 満 足 感 」 が




表 4． 知 識 ・ 技 術 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 の 実 施 前 後 比 較  




6 . 1 . 3  療 法 士 養 成 校 で の 製 作 実 験 考 察  
 最 終 的 に ， 全 学 生 が 平 均 6 0 分 以 内 に 製 作 キ ッ ト を 完 成 す る こ と が
で き た ． 早 い グ ル ー プ で は 2 0 分 以 内 で 完 成 す る こ と が 出 来 て い た ．
こ れ は ， 大 学 や 専 門 学 校 の 1 コ マ 9 0 分 の 時 間 内 に 製 作 可 能 で あ る こ
表 5． 学 校 別 知 識 ・ 技 術 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 ．
[ 6 6 ]よ り 一 部 改 変 引 用 ．  
表 6． 学 校 別 動 機 付 け に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 ．  
[ 6 6 ]よ り 一 部 改 変 引 用 ．  
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と を 意 味 し ， 教 員 が E M G - B F を 教 示 す る 際 に 授 業 内 で 十 分 使 用 で き る
こ と を 示 し て い る ． 授 業 内 で 学 生 自 身 が 製 作 で き る と い う こ と は ， 筋
電 計 製 作 を 養 成 校 課 程 で の 授 業 計 画 へ 組 み 込 む こ と が 期 待 で き る こ と
を 示 し て い る ．  
 ま た ， ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 か ら ， 3 年 制 専 門 学 生 も 4 年 制 大 学 生
も ， E M G - B F に “ 興 味 を も っ て い る ” ， “ 関 わ り た い ” ， “ 知 識 を も
っ て い る ， ” の 項 目 の 割 合 が 制 作 実 施 後 に 有 意 に 増 加 し た ．  
こ れ は ， 制 作 実 施 後 は ， E M G - B F に 良 い イ メ ー ジ を 持 っ た こ と を 示 唆
し ， 教 育 ツ ー ル と し て も 使 用 す る に 値 す る と 考 え ら れ る ．  
 学 習 動 機 付 け 評 価 の A R C S モ デ ル の 観 点 に つ い て は ， 注 意 ， 関 連 性
は 両 方 の P T 学 生 で ス コ ア 4 以 上 で あ り ， こ の 制 作 キ ッ ト が 興 味 や 好
奇 心 を 向 上 し て い た と 考 え ら れ る ． 製 作 キ ッ ト は 多 く の 学 生 の 関 心 や ，
興 味 ， 注 意 を 向 上 さ せ る こ と が で き ， 授 業 へ の モ チ ベ ー シ ョ ン を 促 進
す る こ と の で き る 教 育 ツ ー ル を し て も 提 案 で き る も の と 考 え る ．  
 満 足 度 が 注 意 ， 関 連 性 の 2 つ の 項 目 よ り 低 か っ た の は ， 質 問 項 目 の
“ 技 術 を 得 た ” が “ 知 識 が 増 え た ” よ り 低 か っ た こ と と 同 様 で ， キ ッ
ト を 制 作 す る だ け で は ， 知 識 は 増 え た が ， ど の よ う に 患 者 に 適 応 し た
ら よ い か の 臨 床 適 用 へ の 応 用 力 が 得 ら れ な か っ た た め 満 足 項 目 が 低 く
現 れ た と 考 え ら れ る ． こ の 満 足 度 や 技 術 取 得 感 を 向 上 さ せ る た め に は ，
製 作 し た 筋 電 計 を 臨 床 実 習 に 持 参 し ， 実 際 の 臨 床 場 面 で 使 用 す る こ と
も 必 要 と 考 え ら れ る ．  
 専 門 学 生 と 大 学 生 の 違 い に つ い て は ， E M G - B F に “ 関 わ り た い ” の
項 目 は ， 制 作 前 の ア ン ケ ー ト 結 果 か ら も 3 年 専 門 学 生 よ り 大 学 生 の 方
が 有 意 に 高 い ス コ ア で あ っ た ． こ の こ と は ， 大 学 生 の 方 が よ り E M G -
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B F 療 法 に 臨 床 的 に 関 わ り た い と 考 え て お り ， よ り 臨 床 に 即 し た 知 識
を 欲 し て い る 可 能 性 が あ る ． ま た ， A R C S の 満 足 度 も ， 有 意 差 は な い
も の の 大 学 生 の ほ う が 低 く 算 出 さ れ て い る ．  
 川 上 [ 6 6 ]は ， 統 計 学 の 授 業 に お い て ， 4 年 大 学 生 の 満 足 度 が 3 年 専
門 学 生 よ り も 低 く ， 4 年 大 学 生 の モ チ ベ ー シ ョ ン を 上 げ る に は ， 特 別
な 方 法 論 が 必 要 で あ っ た と し て い る ． 大 学 生 に 教 示 す る に は ， 理 学 療
法 の 方 法 論 と し て の 教 示 を す る な ど の 工 夫 が 必 要 で あ る ．  
 工 学 的 な 知 識 が 少 な く ， ハ ン ダ 付 け の 経 験 の な い 療 法 士 養 成 校 の 学
生 が 装 置 に 触 れ る 機 会 を 増 や す こ と は ， 今 後 ， 療 法 士 が ロ ボ ッ ト 機 器
や I T， I C T， I O T 機 器 を 扱 う 事 例 が 増 え て い く こ と が 予 測 さ れ ， 本 提
案 機 器 の 基 本 構 造 や ， 扱 い を 学 ぶ 上 で も 有 効 な 教 育 ツ ー ル と な り 得 る
と 考 え ら れ る ． 療 法 士 教 育 へ の 意 義 と し て は ， 教 育 現 場 で 学 生 自 ら 完
成 さ せ た 安 価 で 簡 便 な 装 置 を 用 い て E M G - B F 療 法 を 学 ぶ こ と が で き れ
ば ， 筋 電 計 と い っ た 機 器 の み な ら ず ， 神 経 科 学 へ の 興 味 や 装 置 の 活 用
意 欲 が 高 ま る と 同 時 に ， 将 来 的 に E M G - B F 療 法 を 実 施 で き る 療 法 士 が




7． 低 コ ス ト簡易 筋 電 計 の 利用 拡 大 に よ る影 響  
 本 研 究 で は ， 低 コ ス ト 化 ， 操 作 性 の 向 上 ， 親 近 性 の 向 上 を 目 的 に
低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 改 良 し ， 臨 床 現 場 や 教 育 現 場 で の 応 用 の 可 能 性
と 教 育 効 果 や 臨 床 的 適 用 の 可 能 性 を 示 し て き た ． 本 章 で は ， 1） 教 育
場 面 で 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 導 入 し た 場 合 と ， 2） 医 療 福 祉 の 臨 床 場
面 で 導 入 さ れ た 場 合 に つ い て 脳 血 管 障 害 患 者 を 例 に あ げ ， 主 に 介 護 サ
ー ビ ス に 与 え る 経 済 的 な 影 響 を 考 察 し ， 前 章 ま で に 考 察 し た 臨 床 的 ，
教 育 的 影 響 と 合 わ せ て 考 察 す る ．  
 
7.1 教 育 場 面 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 導 入 に よ る 影 響  
 
 厚 生 労 働 省 の 報 告 [ 6 7 ]で は ， 平 成 2 8 年 度 の 全 国 理 学 療 法 士 養 成 校
の 数 は 2 8 9 校 ， 学 生 数 は 1 4 , 0 1 2 名 で あ っ た ． ま た 作 業 療 法 士 養 成 校
の 数 は 2 0 0 校 ， 学 生 数 は 7 , 3 9 3 名 で あ っ た ． こ の 学 生 全 員 が ， 筋 電 計
製 作 キ ッ ト （ 1 台 当 た り 1 , 5 0 0 円 ） を 利 用 し 筋 電 計 を 保 持 し た と す る
と ， 費 用 は 理 学 療 法 士 学 生 で ， 2 1 , 0 1 8 , 0 0 0 円 ， 作 業 療 法 士 学 生 で
1 1 , 0 8 9 , 5 0 0 円 と 試 算 さ れ る ． こ れ を 養 成 校 当 た り の 負 担 額 と す る と ，
表 7． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 図 製 作 キ ッ ト に か か る 全 国 療 法 士 養
成 校 当 た り の 負 担 額 試 算 ．  
養 成 校 数 ， 学 生 数 に 関 し て は 厚 生 労 働 省 報 告 [ 6 7 ]を 引 用 ．  
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理 学 療 法 士 養 成 校 1 校 当 た り 7 2 , 7 2 7 円 ， 作 業 療 法 士 養 成 校 1 校 当 た
り 5 5 , 4 4 8 円 と な る ． 耐 用 年 数 を 1 年 と し て ， 全 学 年 が 毎 年 作 成 せ ず ，
新 入 生 の み 製 作 キ ッ ト で 作 成 す る と す れ ば ， さ ら に ， こ の 1 / 3 か ら
1 / 4 の 負 担 額 と な る ．  
 ホ ル タ ー 筋 電 図 M E 3 0 0 0（ T h o u g h t T e c h n o l o g y 社 製 ） [ 3 6 ]は ， 本 体 は
約 1 0 0 万 円 で あ り ， M y o T R A C E 4 0 0 .（ N o r a x o n  U . S . A 社 製 ） [ 3 7 ]に つ い
て も 本 体 は 6 0 万 円 で あ る が ， 電 極 パ ッ ド や 電 極 コ ー ド ， 解 析 装 置 も
含 め る と 総 額 1 0 0 — 2 5 0 万 円 の コ ス ト が か か る ． 電 極 コ ー ド 類 等 の 消 耗
品 も 数 万 円 で あ る ． 国 税 庁 は ， レ ン ト ゲ ン そ の 他 の 電 子 装 置 を 使 用 す
る 機 器 の 耐 用 年 数 を 6 年 と し て お り [ 6 8 ]， 1 校 あ た り 1 台 の 筋 電 計 を
保 有 し た と し て ， 1 台 1 0 0 万 円 で あ れ ば ， 6 年 の 耐 用 年 数 で あ れ ば 年
間 1 6 . 6 万 円 と な る ． 教 育 用 ツ ー ル と し て 考 え る な ら ば ， 製 作 キ ッ ト
に よ る 簡 易 筋 電 計 を 学 生 が 1 台 保 有 し た と し て も ， 養 成 校 で 1 台 の 市
販 筋 電 計 を 保 持 す る よ り コ ス ト が 1 / 3 - 1 / 2 と な り ， コ ス ト は 低 く 抑 え
る 事 が で き る ． ま た ， 前 章 で 述 べ た よ う に ， 製 作 キ ッ ト に よ る 教 育 的
効 果 も 学 生 の 意 欲 や 興 味 を 育 成 で き ， さ ら に ， 各 学 生 が 臨 床 実 習 施 設
先 に 持 参 す る 事 で ， 臨 床 現 場 で 使 用 す る こ と も 可 能 で あ る ． さ ら に ，
学 生 時 代 か ら 筋 電 計 に 触 れ る こ と で 臨 床 現 場 で の 筋 電 図 普 及 に 大 き な




7.2  臨 床 場 面 の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 導 入 に よ る 影 響  
 越 智 ら （ 2 0 0 8） [ 3 8 ]の 報 告 に よ れ ば ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 研 修 施 設
4 5 3 施 設 で の 筋 電 計 ， バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク シ ス テ ム の 新 た な 購 入 希
望 は 筋 電 計 が 7％ ， バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク シ ス テ ム が 9％ で あ っ た ．   
厚 生 労 働 省 の 平 成 2 8 年 ( 2 0 1 6 )  医 療 施 設 (動 態 )調 査 ・ 病 院 報 告 の 概 況
[ 6 9 ]に よ れ ば ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 を 標 ぼ う す る 施 設 は 5 5 0 0 施 設
で あ る ． 全 国 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 研 修 施 設 を 除 い た リ ハ ビ リ テ ー シ
ョ ン 科 （ 5 0 4 7 施 設 ） に お い て ， 研 修 施 設 と 同 じ 割 合 で 新 た な 装 置 購
入 希 望 が あ る と す る と ， 表 8 の よ う に 試 算 さ れ た ． 研 修 施 設 で は な い
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 で は ， 装 置 を 所 有 し て い る 割 合 が 低 い と 予 測 さ
れ る た め ， よ り 購 入 希 望 率 が 高 い と 考 え ら れ る が ， こ の 試 算 で は ， こ
の 点 は 考 慮 さ れ て い な い ． ま た ， 整 形 外 科 診 療 所 や ， 介 護 老 人 福 祉 施
設 の 理 学 療 法 室 等 は 含 ま れ て お ら ず ， 比 較 的 ， 過 少 な 予 測 で あ る と 考
え ら れ る ．  
  
 さ ら に ， こ の 購 入 希 望 の 筋 電 計 及 び バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク シ ス テ ム
が ， 本 研 究 で 提 案 さ れ た 簡 易 筋 電 計 に 置 き 換 わ り 導 入 さ れ た 場 合 の 費
用 と ， 市 販 装 置 と の 差 額 を 試 算 し た （ 表 9） ． 市 販 装 置 に つ い て は 本
表 8． リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 で の 筋 電 計 等 購 入 希 望 台 数 試 算 ．  
施 設 所 有 率 と 購 入 希 望 に 関 し て は [ 3 8 ]を 引 用 し 試 算 し た ．  
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体 価 格 の み で 算 出 し た ． 筋 電 計 に つ い て は ， M E 3 0 0 0 と 無 線 2ｃ ｈ 低 コ
ス ト 簡 易 筋 電 計 ， バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク シ ス テ ム に つ い て は ，  
M y o T R A C E 4 0 0 と 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の 比 較 を 行 っ た ． こ の 試 算 に お い
て は ， 市 販 装 置 は ， 本 体 価 格 の み の 算 出 で あ る た め ， 電 極 パ ッ ド や 電
極 コ ー ド ， 解 析 装 置 も 含 め た 試 算 と す る と ， さ ら に 4 0 - 1 5 0 万 円 の 差
額 加 算 が さ れ る こ と と な る ．  
  
荻 野 の 報 告 [ 7 0 ]に よ る と 公 立 病 院 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 部 門 の 研 究
研 修 費 が ， 四 病 院 合 計 で 5 4 0 , 4 6 2 円 で あ っ た と 示 さ れ て い る ． 研 究 研
修 費 が 1 病 院 で 約 1 0 万 円 程 度 と す る と ， 簡 易 筋 電 計 を 研 究 費 と し て
導 入 す る と す れ ば ， こ の 差 額 は ， そ の 1 / 5 程 度 と な り ， 筋 電 計 購 入 が
し や す く な る こ と を 意 味 す る だ け で な く ， 余 剰 し た 研 究 研 修 費 や 備 品
費 用 を 他 の 研 究 や 研 修 に 利 用 す る 事 が 可 能 で あ り ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン 技 術 の 向 上 に 充 て る こ と が で き る ．  
 次 に ， 導 入 に よ る 臨 床 へ の 影 響 に つ い て 考 察 す る ． 疾 病 の コ ス ト に
は 直 接 費 と 間 接 費 が あ る ． 直 接 費 に は ， 健 康 保 険 で 給 付 さ れ る 医 療 費 ，
介 護 保 険 で 給 付 さ れ る 介 護 費 ， 時 間 費 用 な ど が 含 ま れ る ． ま た ， 間 接
費 に は ， 死 亡 に よ る 賃 金 ベ ー ス の 損 失 や ， 就 労 が で き な い こ と な ど に
よ る 損 失 が 含 ま れ る [ 7 1 ]．  
表 9． 市 販 装 置 と 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 図 計 の 価 格 比 較 ．  
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 山 我 ら [ 7 2 ]は ， 脳 血 管 疾 患 の C o s t  o f  I l l n e s s を 推 計 し ， 脳 血 管 疾
患 の 直 接 費 用 は ， 医 療 費 用 は 1 兆 7 , 7 3 0 億 円 ， 介 護 費 用 は 2 兆 4 , 7 0 8
億 円 の 合 計 4 兆 2 , 4 3 8 億 円 で あ り ， 間 接 費 用 は ， 死 亡 に よ る 生 産 性 損
失 は 1 兆 1 , 6 5 9 億 円 ， 初 回 発 症 1 年 後 の 非 復 職 に よ る 生 産 性 損 失 が 1
兆 1 , 7 8 0 億 円 の 合 計 2 兆  3 , 4 3 9  億 円 で あ っ た と 報 告 し て い る ． 脳 血
管 疾 患 罹 患 患 者 に 費 や さ れ た C o s t  o f  I l l n e s s  は ， 直 接 費 用 と 間 接
費 用 の 合 計 で 6 兆 5 , 9 1 9 億 円 で あ っ た ．  
 今 回 ， 直 接 費 用 の 中 で も ， 介 護 費 用 に 着 目 し て 考 察 し た ． 山 我 [ 7 3 ]
は ， 脳 血 管 疾 患 の 介 護 度 別 人 数 と 年 間 介 護 費 用 総 年 間 介 護 費 用 は ， 2
兆 4 , 7 0 8 億 円 で あ る と 報 告 し て い る が ， 要 支 援 ， 要 介 護 状 態 患 者 の
m o d i f i e d  R a n k i n  S c a l e (以 下 ， m R S )  [ 7 4 ]が ， 再 生 医 療 を 1 回 実 施 し
た 後 ， 全 員 が 1 段 階 改 善 す る と 仮 定 し た 時 の 総 介 護 費 用 は ， 2 兆 3 , 6 8 3  
億 円 と 推 計 し て い る ． m R S は ， 脳 卒 中 患 者 の 機 能 的 自 立 度 を 評 価 す る
国 際 的 な 指 標 で あ り ， 得 点 が 高 い 方 が 重 症 で あ る ． こ の 差 額 の 1 , 0 2 4
億 円 に 対 し て ， 再 生 医 療 治 療 対 象 の 該 当 す る m R S が ， 2 - 5 の 患 者 で あ
る 1 5 2 . 6 千 人 に 対 す る そ の 年 の 一 人 当 た り の 平 均 削 減 費 用 は 6 7 . 1 万
円 で あ る と し て い る ． こ の 報 告 で は ， 再 生 医 療 診 療 費 用 で の 回 収 期 間
を 試 算 し て お り ， 再 生 医 療 診 療 年 間 費 用 が 2 5 0 万 円 で あ れ ば 3 . 7 年 ，
5 0 0 万 円 で あ れ ば 7 . 4 年 と 推 計 し て い る ． な お ， こ の 報 告 で は ， 再 生
医 療 の 費 用 の み で 換 算 し て お り ， そ れ に 伴 う リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費 は
考 慮 さ れ て い な い ．  
 千 野 [ 7 5 ]は ， 片 麻 痺 3 0 例 を 含 む 5 4 症 例 に E M G - B F を 適 用 し た と こ
ろ 2 例 を 除 い た 全 症 例 に ， 程 度 の 差 こ そ あ れ 機 能 の 改 善 を 認 め て い る
と 報 告 し て い る ． こ れ は ， 9 6 . 2 %の 患 者 に 改 善 が 認 め ら れ た と い う こ
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と で あ り ， か な り の 高 率 の 改 善 度 で あ っ た ． 千 野 の 報 告 [ 7 5 ]を 根 拠
に ， E M G - B F を 適 用 し た 場 合 に 要 支 援 ， 要 介 護 状 態 患 者 の m R S が 全 員 1
段 階 改 善 す る と 仮 定 し ， E M G - B F 療 法 実 施 時 に ， 本 研 究 で 提 案 し た 低
コ ス ト 簡 易 筋 電 計 が 導 入 さ れ ， 患 者 に 適 用 さ れ た 場 合 の 費 用 の 回 収 期
間 を 山 我 [ 7 3 ]の 報 告 に 当 て は め て 試 算 し た ． 試 算 の 際 に は ， E M G — B F
療 法 実 施 時 に 合 わ せ た 適 切 な リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 指 導 が 必 要 で あ る と
考 え ， 脳 梗 塞 患 者 の 回 復 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 費 用 （ リ ハ ビ リ テ ー
シ ョ ン を 受 け る 費 用 ） は 平 均 4 0 8 , 8 3 2 円 （ 9 5％ C I； 上 限 4 6 5 , 0 0 5 円 ，
下 限 3 5 2 , 6 5 9 円 ） で あ る こ と が 能 登 ら [ 7 6 ]の 報 告 に 示 さ れ て い る た
め ， 装 置 費 用 に 加 え て リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 費 用 を 加 算 し た ． E M G - B F
療 法 に 使 用 さ れ る E M G - B F 装 置 費 と し て は ， 低 コ ス ト 簡 易 計 の １ 台
1 , 5 0 0 円 と 考 え た ． そ の 結 果 ， 装 置 と リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 費 用 の 合
計 は ， 4 1 0 , 3 3 2 円 で あ り ， 回 収 期 間 は ， 2 2 3 . 2 日 で あ っ た ． 装 置 の み
の 購 入 費 用 の み で あ れ ば ， 0 . 8 日 で 回 収 可 能 で あ る （ 表 1 0） ．  
 
 E M G — B F 療 法 は 脳 血 管 障 害 患 者 だ け で な く ， 運 動 器 疾 患 ， 脊 髄 損 傷
患 者 ， 歯 科 分 野 疾 患 な ど ， 多 岐 に わ た る 疾 患 に 利 用 す る こ と が 可 能 で
あ る た め ， こ の 介 護 費 用 に 与 え る コ ス ト 削 減 額 は さ ら に 大 き く な る と
予 測 さ れ る ． E M G - B F 療 法 の 臨 床 的 効 果 に つ い て は ， す で に 多 く の 報
表 1 0． 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 図 計  
 
 92 
告 が 成 さ れ て お り ， 導 入 さ れ る こ と に よ る コ ス ト 面 で の 効 果 も 大 き い
と な れ ば ， 高 齢 社 会 に お け る 医 療 費 ， 介 護 費 用 の 削 減 に 繋 が る と 考 え
ら れ る ．  
 
 8． 本 研 究の総 括 と 今 後 の展 望   
 本 研 究 で は ， 臨 床 的 に 妥 当 性 の あ る 計 測 器 で あ り ， 治 療 に も 応 用 で
き る 筋 電 計 が ， 本 邦 に て 一 般 的 な 評 価 ・ 運 動 療 法 機 器 と し て 利 用 さ れ
て い な い こ と に 対 し ， 低 コ ス ト 化 ， 操 作 性 の 改 良 ， 親 近 性 の 向 上 を 目
的 に ， 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 提 案 し ， そ の 妥 当 性 や 操 作 性 に つ い て 報
告 し た ．  
 低 コ ス ト 化 に つ い て は ， 一 般 的 に 入 手 可 能 な 部 品 を 使 用 し ， 部 品 を
組 み 合 わ せ ， ユ ニ バ ー サ ル 基 板 上 に 製 作 す る 簡 易 筋 電 計 製 作 を 利 用 す
る こ と で 対 応 し た ． さ ら に ， 筋 電 図 モ ニ タ ー に ， ス マ ー ト フ ォ ン 等 を
代 表 と す る モ バ イ ル 端 末 機 器 を 利 用 す る こ と に よ り 低 コ ス ト 化 す る こ
と が で き た ． イ ヤ ホ ン マ イ ク 端 子 と の 接 続 を 改 良 し ， 現 在 ， 本 邦 で 発
売 さ れ て い る ス マ ー ト フ ォ ン ， タ ブ レ ッ ト 端 末 に 対 応 す る こ と が 可 能
と な っ た ． 計 測 ソ フ ト に つ い て も フ リ ー ， も し く は 数 百 円 で の ア プ リ
ケ ー シ ョ ン の 使 用 が 可 能 で あ っ た ．  
 ま た ， コ ス ト を さ ら に 低 下 さ せ る た め に ， 装 置 の 機 能 は 保 っ た ま
ま ， 半 田 づ け が 必 要 な い ブ レ ッ ド ボ ー ド 上 に 差 し 込 む こ と で 筋 電 計 が
作 成 で き る 製 作 キ ッ ト を 作 成 し た ．  
 操 作 性 に つ い て は ， ス マ ー ト フ ォ ン ， タ ブ レ ッ ト 端 末 ， ノ ー ト P C
を モ ニ タ ー と し て 利 用 す る こ と で 複 雑 な セ ッ ト ア ッ プ 等 は 必 要 な く ，
操 作 性 は か な り 向 上 し た ． 第 ５ 章 に お い て ， 患 者 自 身 が 操 作 し ， 自 宅
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に お い て E M G — B F を 実 施 す る こ と を 示 す こ と が で き た ． こ の こ と に よ
り ， 医 学 的 ， 工 学 的 知 識 が 乏 し く と も ， モ バ イ ル 端 末 を 使 用 し て ， 高
齢 者 自 身 が 自 宅 で 操 作 す る こ と が 可 能 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た ．  
 ま た ， 移 動 を 伴 う 筋 電 計 測 や 動 作 時 の E M G — B F 療 法 実 施 の 際 に コ ー
ド 類 が 動 作 や 介 助 の 障 害 と な り ， 操 作 性 を 低 下 さ せ る と 考 え ， 各 種 モ
バ イ ル 端 末 （ ス マ ー ト フ ォ ン ， ノ ー ト P C） を 利 用 し た 筋 電 図 モ ニ タ
ー と 筋 電 計 間 に つ い て B l u e t o o t h を 用 い て W i r e l e s s 化 を 行 っ た ． こ
の W i r e l e s s 化 に つ い て も 性 能 は 担 保 さ れ ， 遅 延 時 間 は あ っ た も の の ，
臨 床 現 場 に お い て ， 動 作 の 障 害 と な る も の で は な か っ た ． し か し な が
ら ， 引 き 続 き ， こ の 遅 延 時 間 に 関 し て は ， 運 動 生 理 学 的 な 影 響 へ の 検
証 が 必 要 と 考 え ら れ る ．  
 親 近 性 の 向 上 に 対 し て は ， 筋 電 計 に 対 す る 親 和 性 を 高 め る 目 的 で ，
製 作 キ ッ ト の 利 用 を 促 進 し た い と 考 え た ． 利 用 促 進 の た め に は ， 療 法
士 教 育 現 場 で の 使 用 を 想 定 し ， 第 ４ 章 で 提 案 し た 教 育 用 低 コ ス ト 簡 易
筋 電 計 製 作 キ ッ ト が 実 際 の 教 育 場 面 で 利 用 で き る か を ， 療 法 士 養 成 校
に て 製 作 授 業 を 実 施 す る こ と で 検 討 し た ． 結 果 と し て ， 大 学 等 の 1 コ
マ 授 業 内 で 学 生 自 身 が 製 作 す る こ と が で き ， 製 作 す る こ と に よ る 学 習
意 欲 や 興 味 が 促 進 さ れ た こ と が 示 さ れ た ．  
 ま た ， 第 5 章 に お い て ， 患 者 に 臨 床 で の E M G — B F の 使 用 感 に 対 す る
ア ン ケ ー ト を 実 施 し た が ， ほ と ん ど の 患 者 が E M G — B F を 再 度 使 用 し た
い と 述 べ て お り ， 筋 収 縮 の フ ィ ー ド バ ッ ク や モ チ ベ ー シ ョ ン 向 上 に 役
立 つ も の で あ る と 予 見 さ れ た ． こ の こ と は ， E M G — B F を 使 用 し た こ と
の な い 患 者 が 多 い が ， 使 用 す れ ば 親 近 性 は 向 上 す る こ と が 予 測 さ れ ，
市 場 に 出 回 る 台 数 を 増 や す こ と が 親 近 性 を 高 め る こ と と な る と 考 え ら
 94 
れ る ．  
 本 研 究 で 提 案 し た モ バ イ ル 端 末 で 活 用 で き る 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 の
利 用 が 拡 大 し た 場 合 ， 教 育 現 場 に お い て は ， 低 コ ス ト で 学 生 個 人 が 筋
電 計 を 保 有 す る こ と が 可 能 と な り ， 教 育 効 果 だ け で な く ， 臨 床 現 場 で
の E M G — B F の 導 入 が 急 速 に 促 進 さ れ る と 予 測 さ れ る ．  
 本 研 究 の 限 界 と し て は ， 低 コ ス ト 化 ， 操 作 性 改 善 ， 親 近 性 向 上 が な
さ れ た と し て も ， す ぐ に 臨 床 や 社 会 で 汎 用 さ れ る わ け で は な い と 予 見
さ れ る ． 一 般 社 会 に 受 け 入 れ ら れ る た め の 情 報 発 信 や ， そ の 根 拠 と な
る 大 規 模 R C T 研 究 に つ い て は 今 後 の 重 要 な 課 題 と な る ． 2 0 0 7 年 の コ ク
ラ ン レ ビ ュ ー [ 7 7 ]に よ る と ， E M G - B F を 併 用 し た 理 学 療 法 の R C T 研 究 は
非 常 に 少 な く ， 小 規 模 で 全 般 的 な デ ザ イ ン が 不 良 で あ る と の 報 告 で あ
っ た .さ ら に ， ア ウ ト カ ム 指 標 の 多 様 性 が 原 因 で ， ケ ー ス レ ポ ー ト な
ど の 運 動 出 力 ， 機 能 的 回 復 お よ び 歩 行 の 質 の 改 善 を 示 唆 し て い る エ ビ
デ ン ス が あ る に も か か わ ら ず ， 介 入 の 効 果 は 強 く 見 出 せ な い と 述 べ ら
れ て い る ． ま た ， 脳 卒 中 後 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る シ ス テ マ テ
ィ ッ ク レ ビ ュ ー （ V e e r b e e k  J M， 2 0 1 4） [ 7 8 ]で は ， 電 気 刺 激 と の E M G —
B F 療 法 の 併 用 は 若 干 の 根 拠 は あ る と さ れ て い る が ， E M G — B F 療 法 は 十
分 な R C T 研 究 が な さ れ て い な い た め ， 根 拠 に 乏 し い と さ れ て い る ．  
 野 村 （ 2 0 1 4） [ 7 9 ]は ， B F 療 法 が 臨 床 上 汎 用 さ れ て い な い 原 因 と し
て ， B F と い う 治 療 法 の エ ビ デ ン ス ， 情 報 発 信 が 少 な い ， か な り の 治
療 時 間 を 要 す る ， 全 て の 患 者 に 有 効 と い う わ け で は な い ， 効 果 の メ カ
ニ ズ ム が 不 明 で あ る と い う 4 点 を 挙 げ ， フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の ユ ー ザ
ビ リ テ ィ を 向 上 さ せ る こ と ， エ ビ デ ン ス を 蓄 積 す る こ と を 課 題 と し て
い る ． 本 研 究 で は ， フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の ユ ー ザ ビ リ テ ィ に つ い て は
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向 上 で き た と 考 え る ． 大 規 模 R C T 研 究 が こ れ ま で 成 さ れ て い な い 原 因
と し て ， 価 格 の 問 題 も あ っ た と 予 測 さ れ る ．   
本 研 究 は ， 本 邦 に お い て ニ ー ズ が 高 い 筋 電 計 の 利 用 拡 大 を 図 る た め
の 問 題 解 決 に つ い て 研 究 し た も の で あ り ， 医 学 ， 工 学 ， 教 育 学 ， 経 済
学 ， 情 報 学 か ら の 側 面 に つ い て 問 題 解 決 方 法 の ア プ ロ ー チ を 行 っ て い
る ． 人 間 環 境 科 学 の 観 点 か ら は ， 筋 電 計 を 時 代 の 流 れ と 共 に ， 我 々 の
生 活 に 身 近 な も の と な っ た ス マ ー ト フ ォ ン に 代 表 さ れ る モ バ イ ル 端 末
を 利 用 す る こ と や ， 部 品 を 入 手 し や す い も の と し た 上 で 低 コ ス ト 化 す
る こ と を 図 っ た ． ま た ， 健 康 福 祉 の 観 点 か ら は ， 筋 電 計 が 医 療 場 面 で
利 用 さ れ る こ と や ， 患 者 自 身 で の 使 用 が 簡 易 と な る よ う に 工 夫 し ， 実
際 の 臨 床 場 面 で ， そ の 効 果 を 確 認 し た ． 人 間 情 報 科 学 の 観 点 で は ， 筋
電 計 を 簡 易 に 製 作 で き る 教 育 ツ ー ル を 開 発 し ， 学 生 が 製 作 す る こ と に
よ り 学 び に 与 え る 影 響 や ， ユ ー ザ ー の 使 用 感 を 確 認 し ， 経 済 面 か ら の
社 会 に 与 え る 影 響 を 考 察 し た ． こ の よ う に ， 本 研 究 は ， 学 際 的 な 内 容
が 含 ま れ ， 多 く の 視 点 か ら 人 間 社 会 の 変 革 を も た ら し う る 価 値 の あ る
も の と 考 え る ． 今 後 ， 本 研 究 で の 低 コ ス ト 簡 易 筋 電 計 を 利 用 し ， 研 究
促 進 や ， 臨 床 現 場 で の 利 用 が 増 加 し ， よ り 多 く の 患 者 ， 利 用 者 の 日 常
生 活 動 作 ， Q O L が 向 上 す る こ と を 望 む ．  
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[ 1 5 ]  Y o o ,  W .  G .  ( 2 0 1 2 ) .  E f f e c t  o f  a  p o r t a b l e  E M G - b a s e d  c o m b i n e d  
b i o f e e d b a c k  d e v i c e  ( P E C B D )  f o r  t h e  r e c t u s  f e m o r i s ,  b i c e p s  
f e m o r i s ,  a n d  t i b i a l i s  a n t e r i o r  m u s c l e s  o n  s t r o k e  g a i t .  J o u r n a l  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  S c i e n c e ,  2 4 ( 1 2 ) ,  1 2 2 9 - 1 2 3 1 .   
[ 1 6 ]  J o n s d o t t i r ,  J . ,  C a t t a n e o ,  D . ,  R e c a l c a t i ,  M . ,  R e g o l a ,  A . ,  
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R a b u f f e t t i ,  M . ,  F e r r a r i n ,  M . ,  &  C a s i r a g h i ,  A .  ( 2 0 1 0 ) .  T a s k -
o r i e n t e d  b i o f e e d b a c k  t o  i m p r o v e  g a i t  i n  i n d i v i d u a l s  w i t h  c h r o n i c  
s t r o k e :  m o t o r  l e a r n i n g  a p p r o a c h .  N e u r o r e h a b i l i t a t i o n  a n d  n e u r a l  
r e p a i r ,  2 4 ( 5 ) ,  4 7 8 - 4 8 5 .   
[ 1 7 ]  A i e l l o ,  E . ,  G a t e s ,  D .  H . ,  P a t r i t t i ,  B .  L . ,  C a i r n s ,  K .  D . ,  
M e i s t e r ,  M . ,  C l a n c y ,  E .  A . ,  &  B o n a t o ,  P .  ( 2 0 0 5 ) .  V i s u a l  E M G  
b i o f e e d b a c k  t o  i m p r o v e  a n k l e  f u n c t i o n  i n  h e m i p a r e t i c  g a i t .  I n  
E n g i n e e r i n g  i n  M e d i c i n e  a n d  B i o l o g y  S o c i e t y ,  2 0 0 5 .  I E E E - E M B S  
2 0 0 5 .  2 7 t h  A n n u a l  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  ( p p .  7 7 0 3 -
7 7 0 6 ) .  I E E E .  
[ 1 8 ]  B i n d e r ,  S .  A . ,  M o l l ,  C .  B . ,  &  W o l f ,  S .  L .  ( 1 9 8 1 ) .  E v a l u a t i o n  
o f  e l e c t r o m y o g r a p h i c  b i o f e e d b a c k  a s  a n  a d j u n c t  t o  t h e r a p e u t i c  
e x e r c i s e  i n  t r e a t i n g  t h e  l o w e r  e x t r e m i t i e s  o f  h e m i p l e g i c  
p a t i e n t s .  P h y s i c a l  t h e r a p y ,  6 1 ( 6 ) ,  8 8 6 - 8 9 3 .  
[ 1 9 ]  M o r e l a n d ,  J .  D . ,  T h o m s o n ,  M .  A . ,  &  F u o c o ,  A .  R .  ( 1 9 9 8 ) .  
E l e c t r o m y o g r a p h i c  b i o f e e d b a c k  t o  i m p r o v e  l o w e r  e x t r e m i t y  
f u n c t i o n  a f t e r  s t r o k e :  a  m e t a - a n a l y s i s .  A r c h i v e s  o f  p h y s i c a l  
m e d i c i n e  a n d  r e h a b i l i t a t i o n ,  7 9 ( 2 ) ,  1 3 4 - 1 4 0 .  
[ 2 0 ]  甲 田 宗 嗣 ,  工 藤 弘 行 ,  杉 原 勝 宣 ,  加 世 田 ゆ み こ ,  &  村 上 恒 二 .  
( 2 0 1 1 ) .脳 血 管 障 害 に 対 す る 装 具 療 法 と 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
療 法 の 効 果 .  関 節 外 科 ,  3 0 ( 2 ) ,  7 9 - 8 4 .  
[ 2 1 ]  日 本 脳 卒 中 学 会 脳 卒 中 ガ イ ド ラ イ ン 委 員 会 （ 編 ） .  ( 2 0 1 5 ) .  脳
卒 中 治 療 ガ イ ド ラ イ ン 2 0 1 5， 2 8 8 - 2 8 9 ,  協 和 企 画 .  
[ 2 2 ]  佐 直 信 彦 ,  中 村 隆 一 ,  &  細 川 徹 .  ( 1 9 9 1 ) .  在 宅 脳 卒 中 患 者 の 生
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活 活 動 と 歩 行 機 能 の 関 連 .  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 ,  2 8 ( 7 ) ,  5 4 1 - 5 4 8 .  
[ 2 3 ]  H o l t e r m a n n ,  A . ,  M o r k ,  P .  J . ,  A n d e r s e n ,  L .  L . ,  O l s e n ,  H .  
B . ,  &  S ø g a a r d ,  K .  ( 2 0 1 0 ) .  T h e  u s e  o f  E M G  b i o f e e d b a c k  f o r  
l e a r n i n g  o f  s e l e c t i v e  a c t i v a t i o n  o f  i n t r a - m u s c u l a r  p a r t s  w i t h i n  
t h e  s e r r a t u s  a n t e r i o r  m u s c l e :  a  n o v e l  a p p r o a c h  f o r  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  s c a p u l a r  m u s c l e  i m b a l a n c e .  J o u r n a l  o f  
E l e c t r o m y o g r a p h y  a n d  K i n e s i o l o g y ,  2 0 ( 2 ) ,  3 5 9 - 3 6 5 .   
[ 2 4 ]  W e a t h e r a l l ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  B i o f e e d b a c k  o r  p e l v i c  f l o o r  m u s c l e  
e x e r c i s e s  f o r  f e m a l e  g e n u i n e  s t r e s s  i n c o n t i n e n c e :  a  m e t a -
a n a l y s i s  o f  t r i a l s  i d e n t i f i e d  i n  a  s y s t e m a t i c  r e v i e w .  
[ 2 5 ]  M i d d a u g h ,  S . ,  T h o m a s ,  K . ,  S m i t h ,  A . ,  M c F a l l ,  T . ,  &  
K l i n g m u e l l e r ,  J .  ( 2 0 1 3 ) .  E M G  b i o f e e d b a c k  a n d  e x e r c i s e  f o r  
t r e a t m e n t  o f  c e r v i c a l  a n d  s h o u l d e r  p a i n  i n  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  
s p i n a l  c o r d  i n j u r y :  a  p i l o t  s t u d y .  T o p i c s  i n  s p i n a l  c o r d  i n j u r y  
r e h a b i l i t a t i o n ,  1 9 ( 4 ) ,  3 1 1 - 3 2 3 .  
[ 2 6 ]  南 角 学 ,  神 先 秀 人 ,  &  石 倉 隆 .  ( 2 0 0 4 ) .  T H A  術 後 患 者 の 中 殿 筋
に 対 す る 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 療 法  (第  1 1  回 日 本 物 理 療 法 学
会 学 術 大 会 ) .  日 本 物 理 療 法 学 会 会 誌 ,  1 1 ,  6 5 - 6 9 .  
[ 2 7 ]  服 部 佳 功 ,  菊 池 雅 彦 ,  &  渡 辺 誠 .  ( 1 9 9 0 ) .  三 次 元 咬 合 力 の リ ア
ル タ イ ム 測 定 .  下 顎 運 動 機 能 と E M G  論 文 集 ,  8 ,  4 5 - 5 0 .  
[ 2 8 ]  菊 池 雅 彦 ,  服 部 佳 功 ,  &  渡 辺 誠 .  ( 1 9 9 0 ) .  三 次 元 咬 合 力 と 咀 嚼
筋  E M G  の 動 態 .  下 顎 運 動 機 能 と E M G  論 文 集 ,  8 ,  1 1 1 - 1 1 8 .  
郷 土 恵 久 ,  藤 澤 政 紀 ,  &  石 橋 寛 二 .  ( 2 0 0 6 ) .  携 帯 型 筋 電 計 を 用 い た 日
中 の ク レ ン チ ン グ 検 出 方 法 の 検 討 .  日 本 顎 口 腔 機 能 学 会 雑 誌 ,  1 2 ( 2 ) ,  
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1 4 8 - 1 4 9 .  
[ 2 9 ]  渡 邉 明 ,  藤 澤 政 紀 ,  金 村 清 孝 ,  田 邉 憲 昌 ,  飯 塚 知 明 ,  佐 藤 雅 介 ,  
&  石 橋 寛 二 .  ( 2 0 1 0 ) .  咀 嚼 筋 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 訓 練 に よ る
日 中 の ク レ ン チ ン グ 抑 制 効 果 - 1 ヶ 月 後 に お け る 学 習 効 果 の 検 討 .  日
本 顎 口 腔 機 能 学 会 雑 誌 ,  1 7 ( 2 ) ,  1 4 4 - 1 4 5 .  
[ 3 0 ]渡 邉 明 .  ( 2 0 1 0 ) .  咀 嚼 筋 痛 を 伴 う 日 中 ク レ ン チ ン グ 習 癖 者 に 対 す
る  E M G  バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 訓 練 の 効 果 .  岩 手 医 科 大 学 歯 学 雑 誌 ,  
3 5 ( 2 ) ,  1 1 2 - 1 1 3 .  
[ 3 1 ]  渡 邉 明 ,  木 村 英 敏 ,  佐 藤 雅 介 ,  大 塚 英 稔 ,  斉 藤 小 夏 ,  菅 原 絹 枝 ,  
&  藤 澤 政 紀 .  ( 2 0 1 6 ) .  咀 嚼 筋 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 訓 練 に よ る
日 中 ク レ ン チ ン グ 抑 制 効 果 の 持 続 性 に 関 す る 検 討 .  日 本 顎 口 腔 機 能 学
会 雑 誌 ,  2 2 ( 2 ) ,  1 0 9 - 1 1 9 .  
[ 3 2 ]  南 英 五 郎 ,  早 原 敏 之 ,  &  細 川 清 .  ( 1 9 8 7 ) .  E M G  バ イ オ フ ィ ー ド
バ ッ ク に よ り 軽 快 し た 硬 直 型 書 痙 の  1  例 .  心 身 医 学 ,  2 7 ( 4 ) ,  3 4 1 -
3 4 5 .  
[ 3 3 ]  岡 本 五 十 雄 ,  &  塩 川 哲 男 .  ( 2 0 0 2 ) .  痙 性 斜 頚 ,  書 痙 ,  嚥 下 障 害
に 対 す る  E M G  生 体 フ ィ ー ド バ ッ ク 治 療  ( <  シ ン ポ ジ ウ ム >  筋 電 図 バ
イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク と リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ) .  バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
研 究 ,  2 8 ,  1 9 - 2 8 .  
[ 3 4 ]山 口 幹 夫 ,  山 下 利 幸 ,  三 木 茂 ,  &  松 浦 健 次 郎 .  ( 1 9 8 8 ) .  咽 喉 頭 異
常 感 症 に 対 す る 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 療 法 .  耳 鼻 咽 喉 科 臨 床  
補 冊 ,  1 9 8 8 ( S u p p l e m e n t 2 4 ) ,  1 2 8 - 1 3 5 .  
[ 3 5 ]  日 本 光 電 工 業 株 式 会 社 ． 製 品 情 報 ， 筋 電 図 ・ 誘 発 電 位 検 査 装 置  
M E B - 2 3 0 0 シ リ ー ズ  ニ ュ ー ロ パ ッ ク  X 1．  
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h t t p s : / / w w w . n i h o n k o h d e n . c o . j p / i r y o / p r o d u c t s / p h y s i o / 0 4 _ m e b / m e b 2
3 0 0 . h t m l .  (参 照 日 ： 2 0 1 8 年 8 月 1 3 日 ． )  
[ 3 6 ]  エ ム ピ ー ジ ャ パ ン 株 式 会 社 ． 製 品 案 内 ， ホ ル タ ー 筋 電 計 M E 3 0 0 0．
h t t p : / / w w w . m p j a p a n . c o . j p / m e 3 0 0 0 . h t m l .  (参 照 日 ： 2 0 1 8 年 8 月 1 3
日 ． )  
[ 3 7 ]  N o r a x o n  U . S . A . ,  I n c .  M y o T R A C E 4 0 0 ,  P o r t a b l e  B i o f e e d b a c k  a n d  
T e l e m e t r y  S y s t e m .  
h t t p : / / w w w . n o r a x o n . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 3 / m y o T R A C E -
4 0 0 . p d f .  (参 照 日 ： 2 0 1 8 年 8 月 1 3 日 ． )  
[ 3 8 ]  越 智 文 雄 ,  高 塚 博 ,  陳 隆 明 ,  高 橋 修 .  ( 2 0 0 8 ) .  「 運 動 療 法 機
器 ・ 作 業 療 法 機 器 の 使 用 頻 度 お よ び そ の 効 果 」 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調
査 結 果 .  J p n  J  R e h a b i l  M e d ,  4 5 ( 9 ) ,  5 5 9 - 5 6 8 .  
[ 3 9 ]  加 倉 井 周 一 ,  青 山 孝 .  ( 1 9 9 1 ) .  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 機 器 の 必 要
度 に 関 す る 調 査 .  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 ,  2 8 ( 1 ) ,  6 0 - 6 2 .  
[ 4 0 ]  川 瀬 紘 平 ,  山 崎 裕 司 ,  中 屋 久 長 ,  山 本 双 一 ,  平 賀 康 嗣 ,  片 山 訓
博 ,  高 地 正 音 .  ( 2 0 0 9 ) .  日 本 理 学 療 法 学 術 大 会 に お け る 筋 力 測 定 機 器
の 使 用 状 況 .  高 知 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 院 紀 要 ,  1 0 ,  5 7 - 6 0 .  
[ 4 1 ]  稲 森 義 雄 ,  稲 森 里 江 子 ,  松 永 一 郎 .  ( 1 9 8 8 ) .  わ が 国 に お け る バ
イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク の 研 究 お よ び 応 用 の 現 状 :  ア ン ケ ー ト 調 査 よ り .  
バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 研 究 ,  1 5 ,  9 - 1 4 .  
[ 4 2 ]  ア マ ゾ ン ジ ャ パ ン 合 同 会 社 ． a m a z o n . c o . j p . 
h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o . j p .  (参 照 日 ： 2 0 1 8 年 6 月 1 1 日 ． )  
[ 4 3 ]  村 岡 慶 裕 ,  石 尾 晶 代 .  武 田 湖 太 郎 .  ( 2 0 1 4 ) .  ス テ レ オ マ イ ク 入
力 端 子 を 用 い た 低 コ ス ト 2 c h 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 .  J p n  
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J  C o m p r  R e h a b i l  S c i ,  5 ,  1 - 6 .  
[ 4 4 ]  村 岡 慶 裕 .  ( 2 0 1 4 ) .  ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い た 低 コ ス ト 筋 電 図 バ
イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の 開 発 .  総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ,  4 2 ( 2 ) ,  
1 6 1 - 1 6 4 .  
[ 4 5 ]  鈴 木 里 砂 ， 村 岡 慶 裕 .  ( 2 0 1 7 ) .  ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い た 低 コ ス
ト 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の 開 発 （ 第 2 報 ） ― 現 行 機 種 へ の
対 応 ― ． 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ， 4 5 ( 1 1 ) ,  1 1 5 9 – 1 1 6 2 .  
[ 4 6 ]  鈴 木 里 砂 ， 村 岡 慶 裕 ， 岡 崎 俊 太 郎 .  ( 2 0 1 7 ) .  ス マ ー ト フ ォ ン を
利 用 し た 低 コ ス ト 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の 性 能 試 験 ． バ イ
オ フ ィ ー ド バ ッ ク 研 究 ,  4 4 ( 1 ) ,  1 5 - 2 0 .  
[ 4 7 ]  マ イ ク ロ フ ォ ン の イ ン ピ ー ダ ン ス ． M i c - P r e  T e c h n i c a l  S t u d y  &  
I n f o r m a t i o n．  
h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . j p / b r a b e c a u d i o / a m p / t e c h i n f 3 . h t m  (参 照 日 ：
2 0 1 8 年 8 月 1 1 日 ． )   
[ 4 8 ]  e - s c o p e  3 - i n - 1 ( V e r .  2 . 2 ) ． 株 式 会 社 e - s k e t t .  h t t p : / / e -
s k e t t . c o . j p / s o f t / e - s c o p e 2 .  (参 照 日 ： 2 0 1 8 年 8 月 1 1 日 ． )   
[ 4 9 ]  S o u n d  T o o l s  F r e e  –  A n d r o i d．  
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ? i d = s t a n o e v . p e c o . a n d
r o i d . s o u n d t o o l s . f r e e & h l = j a  (参 照 日 ： 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 ． )  
[ 5 0 ]  総 務 省 編 ： 平 成 2 7 年 度 版 情 報 通 信 白 書 ．   
h t t p : / / w w w . s o u m u . g o . j p / j o h o t s u s i n t o k e i / w h i t e p a p e r / j a / h 2 7 / h t m l /
n c 1 2 2 1 0 0 . h t m l .  (参 照 日 ： 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 ． )  
[ 5 1 ]  総 務 省 編 ： 平 成 3 0 年 度 版 情 報 通 信 白 書 ．   
h t t p : / / w w w . s o u m u . g o . j p / j o h o t s u s i n t o k e i / w h i t e p a p e r / j a / h 3 0 / p d f / n
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5 2 0 0 0 0 0 . p d f .  (参 照 日 ： 2 0 1 8 年 8 月 1 6 日 ． )  
[ 5 2 ]杉 山 祝 子 ,  中 塔 辰 明 ,  浦 上 経 子 ,  北 村 卓 也 ,  川 村 望 ,  平 櫛 恵 太 ，
&  糸 島 達 也 .  ( 2 0 1 1 ) .  タ ブ レ ッ ト 型 携 帯 端 末 と オ ン ラ イ ン ス ト レ ー ジ
サ ー ビ ス を 用 い た 糖 尿 病 教 育 シ ス テ ム の 構 築 .  糖 尿 病 ,  5 4 ( 1 1 ) ,  8 5 1 -
8 5 5 .   
[ 5 3 ]  髙 尾 洋 之 .  ( 2 0 1 1 ) .  医 療 現 場 に お け る 携 帯 電 子 端 末 の 活 用 の 現
状 と 今 後 の 可 能 性 .  ナ ー シ ン グ ビ ジ ネ ス ,  5 ( 9 ) ,  7 8 6 - 7 9 0 .  
[ 5 4 ]  中 村 一 平 ,  奥 田 昌 之 ,  鹿 毛 治 子 ,  國 次 一 郎 ,  杉 山 真 一 ,  藤 井 昭
宏 ,  芳 原 達 也 .  ( 2 0 0 4 ) .  高 齢 者 に 対 す る 筋 力 増 強 訓 練 が 身 体 能 力 に 及
ぼ す 効 果 に 関 す る ク ロ ス オ ー バ ー 研 究 .  山 口 医 学 ,  5 3 ( 6 )， 2 7 9 - 2 8 9 .  
[ 5 5 ]  対 馬 栄 輝 ,  尾 田 敦 ,  森 永 伊 昭 .  ( 1 9 9 8 ) .  変 形 性 股 関 節 症 患 者 に
お け る 退 院 後 ホ ー ム プ ロ グ ラ ム の 継 続 に 影 響 す る 要 因 .  理 学 療 法 学 ,  
2 5 ( 7 ) ,  4 4 3 - 4 4 9 .  
[ 5 6 ]  千 野 直 一 ,  園 田 茂 ， 里 宇 明 元 ， 道 免 和 久 ．  ( 1 9 9 7 ) .  脳 卒 中 患 者
の 機 能 評 価 .  S I A S  と  F I M  の 実 際 ,  4 3 - 9 6 .  シ ュ プ リ ン ガ ー フ エ ア ラ
ー ク ,東 京 .  
[ 5 6 ]  辻 哲 也 ,  大 田 哲 生 ,  木 村 彰 男 ,  千 野 直 一 ,  &  石 神 重 信 .  ( 2 0 0 2 ) .  
脳 血 管 障 害 片 麻 痺 患 者 に お け る 痙 縮 評 価  M o d i f i e d  A s h w o r t h  S c a l e  
( M A S )  の 評 価 者 間 信 頼 性 の 検 討 .  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 ,  3 9 ( 7 ) ,  
4 0 9 - 4 1 5 .  
[ 5 7 ]  T a o ,  W . ,  L i u ,  T . ,  Z h e n g ,  R . ,  &  F e n g ,  H .  ( 2 0 1 2 ) .  G a i t  
a n a l y s i s  u s i n g  w e a r a b l e  s e n s o r s .  S e n s o r s ,  1 2 ( 2 ) ,  2 2 5 5 - 2 2 8 3 .  
[ 5 8 ]  鈴 木 里 砂 ， 村 岡 慶 裕 .  ( 2 0 1 7 ) .  B l u e t o o t h オ ー デ ィ オ 送 受 信 機
に よ る ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い た 低 コ ス ト 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
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装 置 の 無 線 化 ． リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 連 携 科 学 ,  1 8 ( 1 ) ,  4 1 - 4 3 .  
[ 5 9 ]  R . S u z u k i ,  Y . M u r a o k a ,  S . O k a z a k i .  ( 2 0 1 7 ) .  L o w - C o s t  2 - C h a n n e l  
E l e c t r o m y o g r a p h y  T e l e m e t e r  u s i n g  a  P e r s o n a l  C o m p u t e r  M i c r o p h o n e  
P o r t .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  P h y s i c a l  M e d i c i n e  &  
R e h a b i l i t a t i o n ,  5 ( 1 ) ,  3 8 6 ,  1 - 6 .  
[ 6 0 ]  厚 生 労 働 省 .理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 国 家 試 験 出 題 基 準 平 成 2 8 年
度 版 .  h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 6 - S e i s a k u j o u h o u - 1 0 8 0 0 0 0 0 -
I s e i k y o k u / 9 9 . p d f． (参 照 日 2 0 1 8 . 0 8 . 2 0 )  
[ 6 1 ]  平 野 由 貴 ,  &  紅 林 秀 治 .  ( 2 0 1 4 )． コ ン ス ト ラ ク シ ョ ニ ズ ム に 基
づ く 学 習 の 過 程 の 検 討 .  静 岡 大 学 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 ,  2 2 ,  
2 9 - 3 7 .  
[ 6 2 ]  厚 生 労 働 省 .児 童 生 徒 の 学 習 評 価 の 在 り 方 に つ い て （ 報 告 ） .  
h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u / s h i n g i / c h u k y o / c h u k y o 3 / 0 0 4 / g a i y o u /
a t t a c h / 1 2 9 2 2 1 6 . h t m .  (参 照 日 2 0 1 8 . 0 8 . 2 0 )  
[ 6 3 ]  谷 口 初 美 ,  柳 吉 桂 子 ,  &  我 部 山 キ ヨ 子 .  ( 2 0 1 2 ) .  状 況 判 断 力 の
向 上 の た め の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 学 習 の 試 み と そ の 学 習 モ チ ベ ー シ ョ ン
評 価 ． 京 都 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 人 間 健 康 科 学 系 専 攻 紀 要 健 康 科 学 ,  
7， 4 3 - 4 7  
[ 6 4 ]  K e l l e r ,  J .  M .  ( 1 9 8 7 ) .  D e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  t h e  A R C S  m o d e l  
o f  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n .  J o u r n a l  o f  i n s t r u c t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
1 0 ( 3 ) ,  2 - 1 0 .  
[ 6 5 ]  R . S u z u k i ,  Y . M u r a o k a ,  S . O k a z a k i .  ( 2 0 1 7 ) .  D e v e l o p m e n t  o f  a  
l o w - c o s t  E M G  b i o f e e d b a c k  d e v i c e  k i t  a s  a n  e d u c a t i o n a l  t o o l  f o r  
p h y s i c a l  t h e r a p y  s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  S c i e n c e  
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2 9 ( 9 ) ,  1 5 2 2 - 1 5 2 6 .  
[ 6 6 ]  川 上 祐 子 .  ( 2 0 1 5 ) .  教 育 課 程 の 違 い が 看 護 学 生 の 統 計 学 に 関 す
る 態 度 と 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響 .  日 本 看 護 研 究 学 会 雑 誌 ,  3 8 ( 4 )， 3 7 -
4 5 .  
[ 6 7 ]  厚 生 労 働 省 ． 第 1 回 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 学 校 養 成 施 設 カ リ
キ ュ ラ ム 等 改 善 検 討 会 資 料 5 .理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 学 校 養 成 施 設
数 ． h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 5 - S h i n g i k a i - 1 0 8 0 1 0 0 0 -
I s e i k y o k u - S o u m u k a / 0 0 0 0 1 6 8 9 9 0 . p d f（ 参 照 日 ： 2 0 1 8 年 7 月 2 日 ． ）  
[ 6 8 ]  国 税 庁 ． 主 な 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 （ 器 具 ・ 備 品 ） ．
h t t p s : / / w w w . k e i s a n . n t a . g o . j p / s u r v e y / p u b l i s h / 3 4 2 5 5 / f a q / 3 4 3 1 1 / f a
q _ 3 4 3 5 9 . p h p .  （ 参 照 日 ： 2 0 1 8 年 7 月 2 日 ． ）  
[ 6 9 ]  厚 生 労 働 省 ． 平 成  2 8  年 ( 2 0 1 6 )  医 療 施 設 (動 態 )調 査 ・ 病 院 報 告
の 概 況 ．   
h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o u k e i / s a i k i n / h w / i r y o s d / 1 6 / d l / g a i k y o . p d
f． （ 参 照 日 ： 2 0 1 8 年 7 月 2 日 ． ）  
[ 7 0 ]  荻 野 匡 俊 .  ( 2 0 1 5 ) .  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 部 門 に お け る 医 療 提 供
体 制 を 考 え る - H  県 立 病 院 を 中 心 に - .  商 大 ビ ジ ネ ス レ ビ ュ ー ,  5 ( 2 ) ,  
3 3 - 5 3 .  
[ 7 1 ]  坂 巻 弘 之 ,  石 田 博 ,  福 田 敬 ,  白 岩 健 ,  &  下 妻 晃 二 郎 .  ( 2 0 1 2 ) .  
医 療 経 済 評 価 に お け る 費 用 の 取 り 扱 い に 関 す る 論 点 .  薬 剤 疫 学 ,  
1 7 ( 1 ) ,  1 4 - 2 0 .  
[ 7 2 ]  山 我 美 佳 ,  &  池 田 俊 也 .  ( 2 0 1 6 ) .  脳 血 管 疾 患 の  C o s t  o f  I l l n e s s  
(医 療 ・ 社 会 的 資 源 ) .  国 際 医 療 福 祉 大 学 学 会 誌 ,  2 1 ( 1 ) ,  8 2 - 9 2 .  
[ 7 3 ]山 我 美 佳 .  ( 2 0 1 6 ) .  日 本 に お け る 脳 血 管 障 害 の  C o s t  o f  I l l n e s s  
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と 再 生 医 療 に よ る 費 用 削 減 に 関 す る 検 討 .  国 際 医 療 福 祉 大 学 審 査 学 位
論 文 （ 博 士 ） .  
[ 7 4 ]  日 本 脳 卒 中 学 会 脳 卒 中 ガ イ ド ラ イ ン 委 員 会 （ 編 ） .  ( 2 0 1 5 ) .  脳
卒 中 治 療 ガ イ ド ラ イ ン 2 0 1 5， 3 2 8 ,  協 和 企 画 .  
[ 7 5 ]  千 野 直 一 .  ( 1 9 8 1 ) .  脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 に 対 す る  E M G  フ ィ ー ド バ
ッ ク 療 法 .  バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 研 究 ,  8 ,  4 7 - 4 8 .  
[ 7 6 ]  能 登 真 一 ,  &  上 村 隆 元 .  ( 2 0 0 6 ) .  回 復 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病
棟 の 費 用 効 果 分 析 .  医 療 経 済 研 究 ,  1 8 ( 1 ) ,  5 7 - 6 6 .  
[ 7 7 ]  W o o d f o r d ,  H . ,  P r i c e ,  C .  ( 2 0 0 7 ) .  E M G  b i o f e e d b a c k  f o r  t h e  
r e c o v e r y  o f  m o t o r  f u n c t i o n  a f t e r  s t r o k e .  C o c h r a n e  D a t a b a s e  o f  
S y s t e m a t i c  R e v i e w s ,  I s s u e  2 .   
[ 7 8 ]  V e e r b e e k ,  J .  M . ,  v a n  W e g e n ,  E . ,  v a n  P e p p e n ,  R . ,  v a n  d e r  
W e e s ,  P .  J . ,  H e n d r i k s ,  E . ,  R i e t b e r g ,  M . ,  &  K w a k k e l ,  G .  ( 2 0 1 4 ) .  
W h a t  i s  t h e  e v i d e n c e  f o r  p h y s i c a l  t h e r a p y  p o s t s t r o k e ?  A  
s y s t e m a t i c  r e v i e w  a n d  m e t a - a n a l y s i s .  P l o S  o n e ,  9 ( 2 ) ,  e 8 7 9 8 7 .  
[ 7 9 ]野 村 忍 .  ( 2 0 1 4 ) .ス ト レ ス と バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク .  バ イ オ フ ィ
ー ド バ ッ ク 研 究 ,  4 1 ( 2 ) ,  6 3 - 6 7 .  
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博 士 課 程 在 籍 中 の 発 表 論 文  
1） 鈴 木 里 砂 ， 村 岡 慶 裕 .  ( 2 0 1 7 ) .  ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い た 低 コ ス
ト 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の 開 発 （ 第 2 報 ） ― 現 行 機 種 へ
の 対 応 ― ． 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ， 4 5 ( 1 1 ) ,  1 1 5 9 – 1 1 6 2 .  
2） 鈴 木 里 砂 ， 村 岡 慶 裕 ， 岡 崎 俊 太 郎 .  ( 2 0 1 7 ) .  ス マ ー ト フ ォ ン を
利 用 し た 低 コ ス ト 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 装 置 の 性 能 試 験 ． バ
イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 研 究 ,  4 4 ( 1 ) ,  1 5 - 2 0 .  
3） 鈴 木 里 砂 ， 村 岡 慶 裕 .  ( 2 0 1 7 ) .  B l u e t o o t h オ ー デ ィ オ 送 受 信 機 に
よ る ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い た 低 コ ス ト 筋 電 図 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
装 置 の 無 線 化 ． リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 連 携 科 学 ,  1 8 ( 1 ) ,  4 1 - 4 3 .  
4） R . S u z u k i ,  Y . M u r a o k a ,  S . O k a z a k i .  ( 2 0 1 7 ) .  L o w - C o s t  2 - C h a n n e l  
E l e c t r o m y o g r a p h y  T e l e m e t e r  u s i n g  a  P e r s o n a l  C o m p u t e r  
M i c r o p h o n e  P o r t .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  P h y s i c a l  M e d i c i n e  &  
R e h a b i l i t a t i o n ,  5 ( 1 ) ,  3 8 6 ,  1 - 6 .  
5） R . S u z u k i ,  Y . M u r a o k a ,  S . O k a z a k i .  ( 2 0 1 7 ) .  D e v e l o p m e n t  o f  a  
l o w - c o s t  E M G  b i o f e e d b a c k  d e v i c e  k i t  a s  a n  e d u c a t i o n a l  t o o l  
f o r  p h y s i c a l  t h e r a p y  s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y 
S c i e n c e  2 9 ( 9 ) ,  1 5 2 2 - 1 5 2 6 .  
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應 義 塾 大 学 千 野 直 一 名 誉 教 授 に は 医 学 的 観 点 か ら 多 大 な る ご 助 言 を い
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ま た ， 博 士 課 程 入 学 以 来 ， 多 く の ご 助 言 と ご 指 導 を い た だ き ま し た
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 併 せ て ， 研 究 ・ 調 査 に ご 協 力 い た だ き ま し た 沼 津 整 形 外 科 病 院 の 皆
様 ， 池 田 病 院 ， 博 寿 園 の ス タ ッ フ の 皆 様 を は じ め ， 患 者 様 ， 利 用 者 様 ．
ま た ， 装 置 製 作 実 験 に ご 協 力 い た だ き ま し た 参 加 者 の 皆 様 ， 常 葉 大 学
の 学 生 参 加 者 の 皆 様 に も 深 く お 礼 申 し 上 げ ま す ． 皆 様 が 楽 し そ う に 装
置 の 利 用 や ， 製 作 し て い た だ い た 姿 は 今 で も 目 に 浮 か び ま す ． 最 後 に ，
家 族 に は 長 い 間 ， 多 く の サ ポ ー ト と 心 配 と 我 慢 を 強 い て き ま し た ． 本
当 に 申 し 訳 な か っ た と 思 い ま す ． 深 く 感 謝 い た し ま す ．   
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３ ． 第 6 章 に て 使 用 し た ア ン ケ ー ト 調 査 票 （ 製 作 授 業 後 ）  
